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Εγκατάσταση προσαρμογέα αναδευτήρα
PIPseq
Η τεχνολογία στιγμιαίων διαχωρισμών με πρότυπα σωματιδίων (PIP) βασίζεται στην περιδίνηση για
την παραγωγή ομοιόμορφων γαλακτωμάτων που σχηματίζουν τη βάση των εφαρμογών RNAseq
μεμονωμένων κυττάρων PIPseq. Για τη δημιουργία σταθερών και ολοκληρωμένων σταγονιδίων, ο
αναμίκτης περιδίνησης Fluent BioSciences PIPseq™ πρέπει να συναρμολογηθεί κατάλληλα. Ένας
αναδευτήρας που έχει συναρμολογηθεί ακατάλληλα ενδέχεται να μην παράγει ομοιογενή
γαλακτώματα και μπορεί να οδηγήσει σε μη συνεπή δεδομένα. Για τη σωστή συναρμολόγηση του
αναδευτήρα, ανατρέξτε στο Πρωτόκολλο διάταξης του αναδευτήρα στη σελίδα 2.

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε σωστά τους Fluent BioSciences προσαρμογείς
περιδίνησης PIPseq για τα αντίστοιχα κιτ.

Περιγραφή
Αριθμός
είδους

Συσχετιζόμενα κιτ

Συναρμολόγηση περιστρεφόμενης
συσκευής περιδίνησης PIPseq για
σωληνάρια των 0,5 ml

FB0002084 PIPseq T2 3ʹ Single Cell RNA Kit (κιτ
RNA μεμονωμένων κυττάρων) V
PIPseq T10 3ʹ Single Cell RNA Kit (κιτ
RNA μεμονωμένων κυττάρων) V

Διάταξη περιστρεφόμενης συσκευής
περιδίνησης PIPseq για σωληνάρια
των 1,5 ml

FB0002100 PIPseq T20 3ʹ Single Cell RNA Kit (κιτ
RNA μεμονωμένων κυττάρων) V
PIPseq T20 Single Cell Epitope
Sequencing Kit (κιτ αλληλούχισης
επιτοπίου μεμονωμένων κυττάρων)

Διάταξη περιστρεφόμενης συσκευής
περιδίνησης PIPseq για σωληνάρια
των 5 ml

FB0003848 PIPseq T100 3ʹ Single Cell RNA Kit (κιτ
RNA μεμονωμένων κυττάρων) V

Πίνακας 1 Προσαρμογέας περιδίνησης του Fluent PIPseq 3’ Single Cell RNA Kit (κιτ RNA
μεμονωμένων κυττάρων)

Εξοπλισμός

Για τη διάταξη του αναδευτήρα απαιτείται ο ακόλουθος εξοπλισμός, μαζί με τον αντίστοιχο
προσαρμογέα της συσκευής περιδίνησης για το κιτ σας.
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Περιγραφή
Αριθμός
είδους

Συσχετιζόμενα
κιτ

Αναμίκτης περιδίνησης PIPseq FB0002373 Όλα τα κιτ

Τροφοδοτικά παροχής ρεύματος στις ΗΠΑ για αναμίκτη
περιδίνησης

FB0002353 Όλα τα κιτ

Κλειδί άλεν των 2,5 mm FB0001723 Όλα τα κιτ

Διάταξη περιστρεφόμενης βάσης περιδίνησης FB0003847 Όλα τα κιτ

Κάλυμμα κενού του αναδευτήρα FB0005709 Όλα τα κιτ

Πίνακας 2 Εξοπλισμός που απαιτείται από το κιτ εκκίνησης για τη διάταξη

Εικόνα 1 Επισκόπηση εξοπλισμού

Πρωτόκολλο διάταξης του αναδευτήρα

1. Τοποθετήστε το κάλυμμα κενού του αναδευτήρα στην κεφαλή του αναδευτήρα.
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2. Τοποθετήστε τη γκρι βάση του προσαρμογέα στην κεφαλή του αναδευτήρα, με το κάλυμμα κενού
να βρίσκεται από κάτω.
Η περόνη με τα μεταλλικά σπειρώματα θα πρέπει να βρίσκεται προς το πίσω μέρος του
αναδευτήρα.

3. Χρησιμοποιήστε το κλειδί άλεν για να στερεώσετε τη γκρι βάση του προσαρμογέα στον
αναδευτήρα. Κρατήστε τη βάση σφιχτά με τα δάχτυλά σας για να αποφύγετε τη στρέψη της
κεφαλής της συσκευής περιδίνησης, η οποία θα μπορούσε να της προκαλέσει ζημιά.

4. Κρατώντας τα βέλη κατεύθυνσης στραμμένα προς τα κάτω, σύρετε τον προσαρμογέα της
κεφαλής της συσκευής περιδίνησης στη βάση.

5. Στερεώστε τον χειροκοχλία από το μπροστινό μέρος του αναδευτήρα, μέσω της πρώτης περόνης
χωρίς τα σπειρώματα και πιάστε τον χειροκοχλία στη δεύτερη περόνη της βάσης. Ο
προσαρμογέας της συσκευής περιδίνησης που έχει προσαρτηθεί θα πρέπει να μοιάζει με τους
αναμίκτες περιδίνησης που έχουν συναρμολογηθεί σύμφωνα με τα συγκεκριμένα κιτ.

6. Ελέγξτε ότι η εγκατάσταση του χειροκοχλία έχει γίνει σωστά και όχι λάθος.

7. Συνδέστε το τροφοδοτικό παροχής ρεύματος του αναδευτήρα σε μια επιτοίχια πρίζα και, στη
συνέχεια, συνδέστε τον αναδευτήρα στην παροχή ρεύματος.

8. Πιέστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση on (ενεργοποίηση) (II).
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9. Βεβαιωθείτε ότι η ταχύτητα έχει ρυθμιστεί στις 3000 ΣΑΛ και ότι το χρονόμετρο έχει ρυθμιστεί στα
2:00.

10. Για να αλλάξετε την ταχύτητα και τον χρόνο, πιέστε το κουμπί για να αλλάξετε τις λειτουργίες
και, στη συνέχεια, στρίψτε το κουμπί για να αλλάξετε την ταχύτητα ή τον χρόνο.

11. Για να βεβαιωθείτε ότι ο αναδευτήρας δεν είναι πολύ χαλαρός, δοκιμάστε να τον χρησιμοποιήσετε
με σωλήνες νερού.
Ο χειροκοχλίας θα πρέπει να είναι αρκετά σφιχτός ώστε το εξάρτημα να μην περιστρέφεται κατά
τη διάρκεια της περιδίνησης, αλλά όχι τόσο σφιχτός που να είναι δύσκολο να αλλάξει ο
προσανατολισμός του από οριζόντιος σε κατακόρυφο. Για το σφίξιμο του χειροκοχλία μπορεί να
απαιτείται περιοδική ρύθμιση.
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Ιστορικό αναθεωρήσεων
Έγγραφο Ημερομηνία Περιγραφή αλλαγής

Αρ. εγγράφου
200064267
έκδ. 00

Ιανουάριος
2025

Αρχική έκδοση.
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Ανακοινώσεις νομικού περιεχομένου
© 2024 Fluent BioSciences, Inc (Fluent BioSciences). Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται αυστηρά η
αντιγραφή ή/και αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους του παρόντος εγγράφου χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση
του/της Fluent BioSciences. Τίποτα από όσα περιέχονται στο παρόν δεν συνιστά εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, όσον αφορά
την απόδοση τυχόν προϊόντων που περιγράφονται στο παρόν. Όλες οι εγγυήσεις που ισχύουν για τυχόν προϊόντα
καθορίζονται στους ισχύοντες όρους και στις προϋποθέσεις πώλησης που συνοδεύουν την αγορά του εν λόγω
προϊόντος.

Fluent BioSciences μπορεί να αναφέρεται στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρουν άλλες εταιρείες με την
εμπορική ονομασία ή την εταιρική επωνυμία τους αποκλειστικά για λόγους σαφήνειας και δεν διεκδικεί κανένα
δικαίωμα στα εν λόγω εμπορικά σήματα ή τις επωνυμίες τρίτων. Η χρήση των προϊόντων που περιγράφονται στο
παρόν υπόκειται στη Fluent BioSciences Συμφωνία άδειας χρήσης τελικού χρήστη, η οποία είναι διαθέσιμη στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.fluentbio.com/legal-notices ή με βάση τυχόν άλλους όρους τους οποίους έχουν
συμφωνήσει εγγράφως ο/η Fluent BioSciences και ο χρήστης. Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που περιγράφονται
στο παρόν προορίζονται ΓΙΑ ΧΡΗΣΗΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ και ΟΧΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ.
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http://www.fluentbio.com/legal-notices


Fluent BioSciences
150 Coolidge Avenue
Watertown, MA 02472
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