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Instalacija adaptera miješalice PIPseq
Tehnologija trenutačnih particioniranih predložaka (PIPs) koristi vortexiranje za stvaranje jednoličnih
emulzija koje čine temelj za jednostaničnu analizu PIPseq za RNAseq aplikacije. Za stvaranje dosljednih i
potpunih kapljica, vrtložna miješalica Fluent BioSciences PIPseq mora se sastaviti na odgovarajući
način. Neprikladno sastavljena vrtložna mješalica možda neće generirati homogene emulzije, što može
rezultirati nedosljednim podacima. Kako biste pravilno sastavili vrtložnu mješalicu, pogledajte Protokol
za sastavljanje vrtložne mješalice na stranici 2.

Slijedite ove upute da biste pravilno instalirali Fluent BioSciences PIPseq vrtložne adaptere za
odgovarajuće komplete.

Opis Broj dijela Povezani kompleti

PIPseq rotirajući vrtložni sklop za
epruvete od 0,5 ml

FB0002084 PIPseq T2 3ʹ komplet V za RNK analizu
pojedinačnih stanica
PIPseq T10 3’ komplet V za RNK analizu
pojedinačnih stanica

PIPseq rotirajući vrtložni sklop za
epruvete od 1,5 ml

FB0002100 PIPseq T20 3ʹ komplet V za RNK analizu
pojedinačnih stanica
PIPseq T20 komplet za sekvenciranje
epitopa pojedinačnih stanica

PIPseq rotirajući vrtložni sklop za
epruvete od 5 ml

FB0003848 PIPseq T100 3ʹ komplet V za RNK analizu
pojedinačnih stanica

Tablica 1 Vrtložni adapter Fluent PIPseq 3’ kompleta za jednostaničnu RNK analizu

Oprema

Sastavljanje vrtložne miješalice zahtijeva sljedeću opremu, pored odgovarajućeg adaptera za vrtložni
miješalicu za vaš komplet.

Opis Broj dijela Povezani kompleti

Vrtložna mješalica PIPseq FB0002373 Svi kompleti

Američki izvori napajanja za vrtložnu miješalicu FB0002353 Svi kompleti

Imbus ključ od 2,5 mm FB0001723 Svi kompleti

Rotirajući sklop vrtložne baze FB0003847 Svi kompleti

Poklopac razmaka vrtložne mješalice FB0005709 Svi kompleti

Tablica 2 Potrebna oprema iz osnovnog kompleta za sastavljanje
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Slika 1 Pregled opreme

Protokol za sastavljanje vrtložne mješalice

1. Postavite poklopac razmaka vrtložne mješalice na glavu vrtložne mješalice.

2. Stavite sivu bazu adaptera na glavu vrtložne mješalice, s poklopcem razmaka smještenim ispod.
Šiljak s metalnim navojem treba biti okrenut prema stražnjem dijelu mješalice.

3. Pomoću imbus ključa pričvrstite sivu bazu adaptera na miješalicu. Držite bazu čvrsto prstima kako
biste spriječili okretanje vrtložne glave, što bi je moglo oštetiti.
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4. Umetnite adapter vrtložne glave u bazu pazeći da usmjerene strelice budu usmjerene prema dolje.

5. Zategnite vijak prstena s prednje strane vrtložne mješalice, provodeći ga kroz prvi šiljak bez navoja i
pričvrstite ga u drugi šiljak baze. Priloženi adapter za vrtložnu miješalicu trebao bi izgledati kao
sastavljena vrtložna miješalica u skladu s određenim kompletima.

6. Uporedite ispravan i neispravan način postavljanja vijka prstena.

7. Uključite napajanje vrtložne miješalice u zidnu utičnicu, a zatim uključite vrtložnu miješalicu u izvor
napajanja.

8. Pritisnite prekidač napajanja u položaj uključeno (II).

9. Provjerite je li brzina postavljena na 3000 okretaja u minuti, a mjerač vremena postavljen na 2:00.

10. Za promjenu brzine i vremena pritisnite gumb za promjenu načina rada, a zatim okrenite gumb za
promjenu brzine ili vremena.

11. Kako biste bili sigurni da nije previše labav, testirajte rad vrtložne mješalice s cijevima napunjenim
vodom.
Vijak prstena treba biti dovoljno zategnut da se učvršćenje ne okreće tijekom miješanja, ali ne toliko
da mu je teško mijenjati orijentaciju iz vodoravnog u okomiti položaj. Zategnutost vijka prstena može
zahtijevati povremenu prilagodbu.

Broj dokumenta 200064267 v00

Samo za istraživačke svrhe. Nije za upotrebu u dijagnostičkim postupcima.

3

Instalacija adaptera miješalice PIPseq



Povijest revizija
Dokument Datum Opis promjene

Broj dokumenta
200064267 v00

siječnja
2025.

Početno izdanje.
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Pravne obavijesti
© 2024 Fluent BioSciences, Inc (Fluent BioSciences). Sva prava pridržana. Umnožavanje i/ili reprodukcija cijelog ili bilo
kojeg dijela ovog dokumenta bez izričitog pisanog pristanka Fluent BioSciences, strogo je zabranjeno. Ništa u ovom
dokumentu ne predstavlja nikakvo jamstvo, izričito ili implicitno, u pogledu izvedbe bilo kojeg ovdje opisanog proizvoda.
Sva jamstva koja se primjenjuju na bilo koji proizvod navedena su u važećim uvjetima i odredbama prodaje koji prate
kupnju tog proizvoda.

Fluent BioSciences mogu se odnositi na proizvode ili usluge koje nude druge tvrtke koristeći njihove nazive brendova ili
tvrtki isključivo u svrhu jasnoće i ne zahtijevaju nikakva prava na te robne marke ili nazive trećih strana. Korištenje
proizvoda opisanih u ovom dokumentu podliježe Fluent BioSciences Ugovoru o licenciji za krajnjeg korisnika, dostupan
na adresi www.fluentbio.com/legal-notices, ili drugim uvjetima dogovorenim u pisanom obliku između Fluent
BioSciences i korisnika. Svi ovdje opisani proizvodi i usluge namijenjeni su ISKLJUČIVO ZA ISTRAŽIVAČKE SVRHE, a NE
ZA UPORABU U DIJAGNOSTIČKIM POSTUPCIMA.
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