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PIPseq virpuļmaisītāja adaptera uzstādīšana
Daļiņu veidoto tūlītējo partīciju (PIP — particle-templated instant partitions) tehnoloģija balstās uz
virpuļmaisīšanu, lai radītu viendabīgas emulsijas, kas veido pamatu PIPseq viena elementa RNSseq
lietojumiem. Lai ģenerētu viendabīgus un pilnīgus pilienus, Fluent BioSciences PIPseq™ virpuļmaisītājs ir
atbilstoši jāsamontē. Neatbilstoši samontēts virpuļmaisītājs var neveidot homogēnas emulsijas un var
izraisīt neviendabīgus datus. Lai pareizi saliktu virpuļmaisītāju, skatiet Virpuļmaisītāja montāžas
protokols, 2. lpp.

Izpildiet šos norādījumus, lai pareizi uzstādītu Fluent BioSciences PIPseq virpuļmaisītāja adapterus
attiecīgajiem komplektiem.

Apraksts
Daļas
numurs

Saistītie komplekti

PIPseq rotējošā virpuļmaisītāja montāža
0,5 ml stobriņiem

FB0002084 PIPseq T2 3ʹ Single Cell RNA Kit V
PIPseq T10 3’ Single Cell RNA Kit
V

PIPseq rotējošā virpuļmaisītāja montāža
1,5 ml stobriņiem

FB0002100 PIPseq T20 3ʹ Single Cell RNA Kit
V
PIPseq T20 Single Cell Epitope
Sequencing Kit

PIPseq rotējošā virpuļmaisītāja montāža
5 ml stobriņiem

FB0003848 PIPseq T100 3ʹ Single Cell RNA
Kit V

1. tabula Fluent PIPseq 3’ viena elementa RNS komplekta virpuļmaisītāja adapteris

Aprīkojums

Virpuļmaisītāja montāžai papildus jūsu komplektam atbilstošajam virpuļmaisītāja adapterim ir
nepieciešams tālāk norādītais aprīkojums.

Apraksts Daļas numurs Saistītie komplekti

PIPseq virpuļmaisītājs FB0002373 Visiem komplektiem

ASV barošanas avoti virpuļmaisītājam FB0002353 Visiem komplektiem

2,5 mm sešstūra atslēga FB0001723 Visiem komplektiem

Rotējošās virpuļmaisīšanas pamatnes bloks FB0003847 Visiem komplektiem

Virpuļmaisītāja spraugas pārsegs FB0005709 Visiem komplektiem

2. tabula Nepieciešamais aprīkojums no sākuma komplekta montāžai
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1. attēls Aprīkojuma pārskats

Virpuļmaisītāja montāžas protokols

1. Novietojiet virpuļmaisītāja spraugas pārsegu uz virpuļmaisītāja galvas.

2. Novietojiet pelēko adaptera pamatni uz virpuļmaisītāja galvas, spraugas pārsegam atrodoties zem
pamatnes.
Izvirzījumiem ar metāla vītnēm jābūt vērstiem pret virpuļmaisītāja aizmuguri.

3. Izmantojiet sešstūra atslēgu, lai piestiprinātu pelēko adaptera pamatni pie virpuļmaisītāja. Turiet
pamatni cieši ar pirkstiem, lai novērstu virpuļmaisītāja galvas vērpi, kas var to sabojāt.

Dokuments nr. 200064267 v00

Tikai pētniecības nolūkiem. Nav paredzēts izmantošanai diagnostikas procedūrās.

2

PIPseq virpuļmaisītāja adaptera uzstādīšana

VortexAssemblyEquipOverview.jpg


4. Turot virziena bultiņas vērstas uz leju, iebīdiet virpuļmaisītāja galvas adapteri pamatnē.

5. Pievelciet ar pirkstiem griežamo skrūvi no maisītāja priekšpuses, izvadot caur pirmo izvirzījumu bez
vītnēm un ieskrūvējot ar pirkstiem griežamo skrūvi pamatnes otrajā izvirzījumā. Pievienotajam
virpuļmaisītāja adapterim jāizskatās kā samontētajiem virpuļmaisītājiem, kas atbilst konkrētiem
komplektiem.

6. Pārskatiet pareizo pret nepareizu veidu, kā uzstādīt ar pirkstiem griežamo skrūvi.

7. Pievienojiet virpuļmaisītāja barošanas avotu sienas kontaktligzdai un pēc tam pievienojiet
virpuļmaisītāju barošanas avotam.

8. Nospiediet strāvas slēdzi ieslēgtā (II) stāvoklī.

9. Pārliecinieties, ka ātrums ir iestatīts uz 3000 apgr/min un taimeris ir iestatīts uz 2:00.

10. Lai mainītu ātrumu un laiku, nospiediet pārslēgu, lai pārslēgtu režīmus, un pēc tam pagrieziet
pārslēgu, lai mainītu ātrumu vai laiku.

11. Lai pārliecinātos, ka tas nav pārāk vaļīgs, pārbaudiet maisītāja darbību ar stobriņiem, kas piepildīti ar
ūdeni.
Ar pirkstiem griežamajai skrūvei jābūt pietiekami stingrai, lai stiprinājums virpuļmaisīšanas laikā
negrieztos, bet ne tik stingrai, ka ir grūti mainīt orientāciju no horizontālās uz vertikālo. Ar pirkstiem
griežamās skrūves stingrībai var būt nepieciešama periodiska pielāgošana.
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Pārskatījumu vēsture
Dokuments Datums Izmaiņu apraksts

Dokuments
nr. 200064267 v00

2025. gada
janvāris

Sākotnējais laidiens.
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Juridiskie paziņojumi
© 2024 Fluent BioSciences, Inc (Fluent BioSciences). Visas tiesības aizsargātas. Šī dokumenta vai tā daļas pavairošana
un/vai pavairošana bez Fluent BioSciences skaidri izteiktas rakstiskas piekrišanas ir stingri aizliegta. Nekas no šeit
ietvertā neveido nekādas tiešas vai netiešas garantijas attiecībā uz šeit aprakstīto izstrādājumu darbību. Jebkuras un
visas garantijas, kas attiecas uz jebkuriem izstrādājumiem, ir izklāstītas piemērojamajos pārdošanas noteikumos, kas
pievienoti šāda izstrādājuma iegādei.

Fluent BioSciences var atsaukties uz citu uzņēmumu piedāvātajiem izstrādājumiem vai pakalpojumiem ar šo uzņēmumu
zīmolu vai nosaukumu tikai skaidrības labad un nepieprasa nekādas tiesības uz šīm trešo pušu zīmēm vai nosaukumiem.
Uz šeit aprakstīto izstrādājumu lietošanu attiecas Fluent BioSciences gala lietotāja licences līgums, kas ir pieejams
vietnē www.fluentbio.com/legal-notices, vai citi šādi noteikumi, par kuriem rakstiski vienojies Fluent BioSciences un
lietotājs. Visi šeit aprakstītie izstrādājumi un pakalpojumi ir paredzēti TIKAI PĒTNIECISKAI LIETOŠANAI, un tie NAV
paredzēti LIETOŠANAI DIAGNOSTIKAS PROCEDŪRĀS.
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Fluent BioSciences
150 Coolidge Avenue
Watertown, MA 02472
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