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„PIPseq“ sūkurinio maišytuvo adapterio
prijungimas
Dalelių matricos momentinių skaidinių (angl. „particle-templated instant partitions“, PIP) technologija
paremta sūkuriniu maišymu, siekiant gauti homogenišką emulsiją, kuri yra „PIPseq“ pavienių ląstelių RNA
sekvenavimo procedūrų pagrindas. Kad būtų gaunami vienodi ir išbaigti lašeliai, „„Fluent BioSciences“
PIPseq™“ sūkurinis maišytuvas turi būti tinkamai surinktas. Netinkamai surinktu sūkuriniu maišytuvu gali
nepavykti gauti homogeniškų emulsijų, o tai gali lemti nenuoseklius duomenis. Norėdami tinkamai
surinkti sūkurinį maišytuvą, žr. Sūkurinio maišytuvo surinkimo protokolas psl. 2.

Vadovaukitės šiais nurodymais, kad tinkamai prijungtumėte „„Fluent BioSciences“ PIPseq“ sūkurinio
maišytuvo adapterius atitinkamiems rinkiniams.

Aprašymas
Katalogo
numeris

Susiję rinkiniai

„PIPseq“ sukamasis sūkurinio maišytuvo
sąranka 0,5 ml mėgintuvėliams

FB0002084 „PIPseq“ T2 3ʹ pavienių ląstelių
RNA rinkinys V
„PIPseq“ T10 3ʹ pavienių ląstelių
RNA rinkinys V

„PIPseq“ sukamasis sūkurinio maišytuvo
sąranka 1,5 ml mėgintuvėliams

FB0002100 „PIPseq“ T20 3ʹ pavienių ląstelių
RNA rinkinys V
„PIPseq“ T20 pavienių ląstelių
epitopo sekvenavimo rinkinys

„PIPseq“ sukamasis sūkurinio maišytuvo
sąranka 5 ml mėgintuvėliams

FB0003848 „PIPseq“ T100 3ʹ pavienių ląstelių
RNA rinkinys V

Lentelė 1 „Fluent PIPseq“ 3’ pavienių ląstelių RNA rinkinio sūkurinio maišytuvo adapteris

Įranga

Norint surinkti sūkurinį maišytuvą, be atitinkamo rinkinio sūkurinio maišytuvo adapterio, reikia naudoti
šią įrangą.

Aprašymas Katalogo numeris Susiję rinkiniai

„PIPseq“ sūkurinis maišytuvas FB0002373 Visi rinkiniai

Sūkurinio maišytuvo JAV skirtas maitinimo šaltinis FB0002353 Visi rinkiniai

Lentelė 2 Surinkimui reikalinga įranga iš pradinio rinkinio
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Aprašymas Katalogo numeris Susiję rinkiniai

2,5 mm šešiabriaunis raktas FB0001723 Visi rinkiniai

Sukamasis sūkurinio maišytuvo pagrindo sąranka FB0003847 Visi rinkiniai

Sūkurinio maišytuvo tarpo dangtelis FB0005709 Visi rinkiniai

Pav. 1 Įrangos apžvalga

Sūkurinio maišytuvo surinkimo protokolas

1. Uždėkite sūkurinio maišytuvo tarpo dangtelį ant sūkurinio maišytuvo galvutės.

2. Uždėkite pilką adapterio pagrindą ant sūkurinio maišytuvo galvutės, tarpo dangtelis turi būti
apačioje.
Dantis su metaliniais sriegiais turi būti nukreiptas į sūkurinio maišytuvo galą.
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3. Šešiabriauniu raktu pritvirtinkite pilkąjį adapterio pagrindą prie sūkurinio maišytuvo. Tvirtai laikykite
pagrindą pirštais, kad sūkurinio maišytuvo galvutė nesisuktų ir nebūtų pažeista.

4. Laikydami krypties rodykles nukreiptas žemyn, įstumkite sūkurinio maišytuvo galvutės adapterį į
pagrindą.

5. Prakiškite pirštais užsukamą sraigtą iš sūkurinio maišytuvo priekio per pirmąją dantį be sriegių ir
įsukite pirštais užsukamą sraigtą antrame pagrindo dantyje. Prijungtas sūkurinio maišytuvo
adapteris turi atrodyti kaip konkretiems rinkiniams surinkti sūkuriniai maišytuvai.

6. Peržiūrėkite, kaip teisingai ir kaip klaidingai įstatomas pirštais užsukamas sraigtas.

7. Įjunkite sūkurinio maišytuvo maitinimo šaltinį į sieninį lizdą, tada prijunkite sūkurinį maišytuvą prie
maitinimo šaltinio.

8. Paspauskite maitinimo jungiklį į įjungimo (II) padėtį.

9. Įsitikinkite, kad greitis nustatytas į 3 000 aps./min., o laikmatis – į 2:00.

10. Norėdami pakeisti greitį ir laiką, paspauskite rankenėlę, kad perjungtumėte režimus, tada pasukite
rankenėlę, kad pakeistumėte greitį arba laiką.

11. Norėdami įsitikinti, kad jis nėra per laisvas, su vandens mėgintuvėliais išbandykite, kaip veikia
sūkurinis maišytuvas.
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Pirštais užsukamas sraigtas turi būti pakankamai priveržtas, kad įtaisas nesisuktų sūkurinio
maišymo metu, bet ne taip tvirtai, kad horizontalią kryptį būtų sunku pakeisti į vertikalią. Pirštais
užsukamo sraigto priveržimą gali tekti periodiškai reguliuoti.

Dokumentas Nr. 200064267 v00

Skirta tik moksliniams tyrimams. Neskirta naudoti diagnostikos procedūroms.

4

„PIPseq“ sūkurinio maišytuvo adapterio prijungimas



Keitimo istorija
Dokumentas Data Keitimo aprašymas
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Pirmasis leidimas.
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Teisiniai pranešimai
© „Fluent BioSciences“, Inc. („Fluent BioSciences“), 2024. Visos teisės saugomos. Visą šį dokumentą arba jo dalį
kopijuoti ir (arba) dauginti be aiškaus raštiško „Fluent BioSciences“ sutikimo griežtai draudžiama. Jokia čia pateikta
informacija nesuteikia jokios aiškios arba numanomos garantijos dėl čia aprašytų gaminių veikimo. Visos garantijos,
taikomos bet kokiems gaminiams, yra nurodytos taikomose pardavimo sąlygose, kurios pridedamos perkant tokį gaminį.

„Fluent BioSciences“ gali nurodyti kitų bendrovių siūlomus gaminius arba paslaugas jų prekės ženklu arba bendrovės
pavadinimu tik dėl aiškumo ir nepretenduoja į jokias teises, susijusias su šiais trečiųjų šalių prekių ženklais arba
pavadinimais. Čia aprašytų gaminių naudojimui taikoma „Fluent BioSciences“ galutinio vartotojo licencijos sutartis,
pateikta adresu www.fluentbio.com/legal-notices, arba kitos sąlygos, dėl kurių „Fluent BioSciences“ ir naudotojas
susitarė raštu. Visi čia aprašyti gaminiai ir paslaugos skirti NAUDOTI TIK TYRIMAMS ir jų NEGALIMA NAUDOTI
DIAGNOSTIKOS PROCEDŪROMS.
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http://www.fluentbio.com/legal-notices


„Fluent BioSciences“
150 Coolidge Avenue
Watertown, MA 02472
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