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Instalarea adaptorului agitatorului vortex
PIPseq
Tehnologia partițiilor instant modelate cu particule (PIP) se bazează pe agitare pentru a genera emulsii
uniforme care formează baza aplicațiilor PIPseq ARNseq cu o singură celulă. Pentru a genera picături
consistente și complete, agitatorul vortex PIPseq™ Fluent BioSciences trebuie asamblat corespunzător.
Este posibil ca un agitator vortex asamblat necorespunzător să nu genereze emulsii omogene și să ducă
la date inconsecvente. Pentru a asambla corect agitatorul vortex, consultați Protocol de asamblare
agitator vortex la pagina 2.

Urmați aceste instrucțiuni pentru a instala corect adaptoarele agitatorului PIPseq Fluent BioSciences
pentru trusele aplicabile.

Descriere
Număr
componentă

Truse asociate

Ansamblu agitator vortex PIPseq
pentru eprubete de 0,5 ml

FB0002084 Trusă ARN 3’ pentru o singură celulă
PIPseq T2 V
Trusă ARN 3’ pentru o singură celulă
PIPseq T10 V

Ansamblu agitator vortex PIPseq
pentru eprubete de 1,5 ml

FB0002100 Trusă ARN 3’ pentru o singură celulă
PIPseq T20 V
Trusă de secvențiere epitop pentru o
singură celulă PIPseq T20

Ansamblu agitator vortex PIPseq
pentru eprubete de 5 ml

FB0003848 Trusă ARN 3’ pentru o singură celulă
PIPseq T100 V

Tabelul 1 Adaptor al agitatorului vortex pentru trusa ARN 3’ pentru o singură celulă Fluent PIPseq

Echipament

Asamblarea agitatorului vortex necesită următorul echipament, în plus față de adaptorul pentru agitare
respectiv pentru trusă.

Descriere Număr componentă Truse asociate

Agitator vortex PIPseq FB0002373 Toate trusele

Surse de alimentare SUA pentru agitatorul vortex FB0002353 Toate trusele

Tabelul 2 Echipament necesar din trusa de început pentru asamblare
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Descriere Număr componentă Truse asociate

Cheie imbus de 2,5 mm FB0001723 Toate trusele

Ansamblu bază agitator vortex FB0003847 Toate trusele

Capac de protecție agitator vortex FB0005709 Toate trusele

Figura 1 Prezentare generală a echipamentului

Protocol de asamblare agitator vortex

1. Așezați capacul de protecție al agitatorului vortex pe capul agitatorului vortex.

2. Așezați baza adaptorului gri pe capul agitatorului vortex, cu capacul de protecție așezat dedesubt.
Cârligul cu filet metalic trebuie să fie spre partea din spate a agitatorului vortex.
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3. Utilizați cheia imbus pentru a fixa baza adaptorului gri pe agitatorul vortex. Țineți baza strânsă cu
degetele pentru a preveni răsucirea capului agitatorului vortex, ceea ce ar putea să îl deterioreze.

4. Menținând săgețile direcționale îndreptate în jos, glisați adaptorul capului agitatorului vortex în
bază.

5. Strângeți șurubul fluture din partea frontală a agitatorului vortex, prin primul știft fără fileturi și
prindeți șurubul fluture în al doilea știft al bazei. Adaptorul agitatorului vortex atașat trebuie să arate
ca agitatoarele vortex asamblate, în conformitate cu trusele specifice.

6. Revizuiți modul corect versus modul incorect de instalare a șurubului fluture.

7. Conectați sursa de alimentare a agitatorului vortex la o priză de perete, apoi conectați agitatorul
vortex la sursa de alimentare.

8. Apăsați comutatorul de alimentare în poziția pornit (II).

9. Asigurați-vă că viteza este setată la 3000 RPM și cronometrul este setat la 2:00.

10. Pentru a modifica viteza și durata, apăsați butonul de selectare pentru a comuta modurile, apoi rotiți
butonul de selectare pentru a modifica viteza sau durata.

11. Pentru a vă asigura că nu este prea destrâns, testați funcționarea agitatorului vortex cu eprubete cu
apă.
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Șurubul future trebuie să fie suficient de strâns încât dispozitivul de fixare să nu se rotească în
timpul agitării, dar să nu fie atât de strâns încât să fie dificil să se treacă de la orientarea orizontală la
cea verticală. Strângerea șurubului fluture poate necesita reglare periodică.
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Istoricul versiunilor
Document Data Descrierea modificării

Document nr.
200064267 v00

Ianuarie
2025

Versiunea inițială.
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Notificări legale
© 2024 Fluent BioSciences, Inc (Fluent BioSciences). Toate drepturile rezervate. Duplicarea și/sau reproducerea
integrală sau parțială a acestui document fără acordul expres scris al Fluent BioSciences este strict interzisă. Nicio
prevedere din prezentul document nu va constitui nicio garanție, expresă sau implicită, cu privire la performanța oricăror
produse descrise în prezentul document. Oricare și toate garanțiile aplicabile oricăror produse sunt stabilite în termenii și
condițiile de vânzare aplicabile care însoțesc achiziționarea unui astfel de produs.

Fluent BioSciences se poate referi la produsele sau serviciile oferite de alte companii în funcție de numele de marcă sau
de numele companiei exclusiv pentru claritate și nu revendică niciun drept asupra mărcilor sau numelor respectivelor
părți terțe. Utilizarea produselor descrise în prezentul document face obiectul Acordului de licență pentru utilizatorul
Fluent BioSciences final, disponibil la adresa www.fluentbio.com/legal-notices, sau al altor termeni care au fost
conveniți în scris între Fluent BioSciences și utilizator. Toate produsele și serviciile descrise aici sunt destinate
EXCLUSIV UTILIZĂRII ÎN CERCETARE și NU UTILIZĂRII ÎN PROCEDURILE DE DIAGNOSTICARE.
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