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عامةنظرة1الفصل
1الدليلهذاحول

1المقدمة
2الإضافيةالمصادر
2الجهازمكونات
5التسلسلمستهلكاتعلىعامةنظرة

الدليلهذاحول
NextSeqجهازباستخدامتتعلقإرشاداتللجهازالمرجعيالدليلهذايتضمن 550Dxالبحثوضعفي)RUO.(

المقدمة
®Illuminaجهازيعُدّ NextSeq™ 550Dxًالمصفوفة.ومسحالإنتاجيةعاليالتسلسلبينسلسانتقالتوفيرعلىيعملفردياًحلا

التسلسلميزات
tجهازيمُكّن—الإنتاجيةعاليالتسلسلNextSeq™ ويدعموالترنسكريبتوماتالكاملةالجينوموأشرطةللإكسومات،تسلسلإجراءمن550

.™Nexteraو™TruSeqمكتبات
tمعُبأّةتفاعلبخرطوشةتدفقخليةنوعكليجُهزالمتوسط.والإخراجالعاليللإخراجالتهيئاتفيمتوفرةالتدفقخلايا—التدفقخليةأنواع

مسبقاً.
tالفعليالوقتفيالتحليل)RTA(—واستدعاءالصورةتحليلتتضمّنوالتيبالجهاز،الموجودةللبياناتتحليلاًالمدُمجالتحليلبرنامجيجُري

NextSeqيستخدمالقواعد. 550Dxالفعليالوقتفيللتحليلتنفيذًا)RTA(الفعليالوقتفيالتحليلباسمالمعروفRTA2إصدار،
.47الصفحةفيالفعليالوقتفيالتحليلراجعالمعلومات،منالمزيدعلىللحصولوالبنية.المزايافيفوارقيتضمّنوالذي

tتكاملBaseSpace®—معالتسلسلعملسيريتكاملBaseSpace،لشركةالجينومعلمحوسبةوبيئةIlluminaالبيانات،لتحليل
علامةعلىمحُددةالتشغيلومعلماتالمكتبةمعلوماتتكون،BaseSpaceلمركزتهيئتهاتمتالتيللأجهزةوبالنسبةوالتعاون.والتخزين،

عمليةإعدادخلالالجهازواجهةعلىBaseSpaceمركزفيإعدادهاتمالتيالتشغيلعملياتتظهر".BaseSpace"إعدادتبويب
BaseSpaceأوBaseSpaceإلىالفعليالوقتفيالإخراجملفاتبثّيتمالتشغيل،عمليةتتقدمّبينماالتشغيل. Onsite.

المصفوفةمسحميزات
tجهازلكيتُيح—التحكمبرنامجفيالمدمجةالمصفوفةمسحNextSeq 550Dxفيالإنتاجيةعاليوالتسلسلالمصفوفةمسحبينالانتقال

نفسه.التحكمبرنامجباستخدامنفسهالجهاز
tجهازفيالتصويرنظاميشتمل—الممتدةالتصويرإمكانيةNextSeq 550Dxتتُيحالتعديلاتوهذهوالمنصّة،للبرنامجتعديلاتعلى

.BeadChipشريحةمسحلاستيعابالسطحمنأكبرمساحةعلىالتصوير
tشريحةأنواعBeadChip—شريحةأنواعتشملBeadChipالتالية:الأنواعالمتوافقةCytoSNP-12،وCytoSNP-850K،

.Karyomap-12و
tّشريحةمحولBeadChip—شريحةمحوّلBeadChipشريحةتحميلويتيحالاستخداملإعادةقابلمحوّلهوBeadChipالجهازإلى

بسهولة.
tبرنامجاستخدام—البياناتتحليلBlueFuse® Multiالمصفوفة.بياناتلتحليل
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الإضافيةالمصادر
.Illuminaشركةموقعمنللتنزيلالتاليةالمستنداتتتوفر

الوصفالمصدر

NextSeqلجهازالمرجعيالدليل
550Dxرقم(المستند

1000000009513(

وإصلاحها.الأخطاءاستكشافوإجراءاتالجهازتشغيلحولمعلوماتيوفرّالتشخيص،وضعفياستخدامهعند

NextSeqجهازموقعإعداددليل
550Dxرقم(مستند

1000000009869(

البيئية.والاعتباراتالكهربية،والمتطلباتالمختبرية،المساحةمواصفاتيوفر

NextSeqلجهازوالامتثالالسلامةدليل
550Dxرقم(مستند

1000000009868(

الجهاز.علىالعلاماتووضعالامتثالوبياناتالتشغيلية،السلامةاعتباراتحولمعلوماتيوفر

باستخدامالهويةتحديدقارئامتثالدليل
رقم(مستند)RFID(الراديوموجات

1000000030332(

واعتباراتالامتثال،وشهاداتالجهاز،في)RFID(الراديوموجاتباستخدامالهويةتحديدقارئحولمعلوماتيوفر
السلامة.

NextSeqلنظاموتخفيفهاالمكتباتتغيير
)15048776رقم(مستند

هذهتسريالاختيارية.PhiXالتحكموحدةوإعدادالتسلسل،لتشغيلوتقليلهاالمجهزةالمكتباتطبيعةتغيرحولتعليماتيقدم
المكتبات.أنواعأغلبعلىالخطوة

NextSeqلـالمخصصالتمهيديالدليل
)15057456رقم(مستند

.Illuminaمنالتسلسلمشرعمنبدلاًالمخصصالتسلسلمشرعاستخدامحولمعلوماتيوفرّ

BaseSpaceتعليمات
(help.basespace.illumina.com(

المتاحة.التحليلوخيارات®BaseSpaceاستخدامحولالمعلوماتيوفرّ

NextSeqبجهازالخاصةالدعمصفحةبزيارةتفضّل 550DxموقععلىIlluminaعبروالتدريبالبرنامج،وتنزيلاتالوثائق،إلىللوصول
شيوعاً.الأكثروالأسئلةالإنترنت

الجهازمكونات
NextSeqجهازيتضمن 550Dxحجرات.4والحالةوشريطباللمستعملشاشة

الجهازمكونات1الشكل

Aمحولأوللتسلسلالتدفقخليةيمسك—التصويرحجرةBeadChipالضوئي.للمسح
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Bالتحكم.برنامجواجهةباستخداموإعدادهالجهازتهيئةمنتمكّن—باللمستعملشاشة
C(أخضر).للتسلسلجاهزأو(برتقالي)الانتباهيتطلبأو(أزرق)المعالجةفيأنهعلىالجهازحالةإلىيشير—الحالةشريط
Dالمستعملة.الكواشفوحاويةالمؤقتالتخزينبخرطوشةتحتفظ—المؤقتالتخزينحجرة
Eالكاشف.بخرطوشةتحتفظ—الكاشفحجرة
Fالجهاز.منالخلفيالجزءمنالمرشحإلىبالوصولقمالهواء.بمُرشّحتحتفظ—الهواءمُرشحّحجرة
Gتشغيلهما.إيقافأوبهالخاصوالكمبيوترالجهازتشغيلعلىيعمل—الطاقةزر

التصويرحجرة
للمسح.BeadChipشريحةموقعتحديدأوللتسلسلالتدفقخليةموقعلتحديدمحاذاةدبابيسثلاثةعلىتحتويوالتيالمنصّة،التصويرحجرةتضم
موضعها.إلىالمكوناتوتنتقلتلقائياًالتصويرحجرةبابينغلق،BeadChipشريحةمحولأوالتدفقخليةتحميلبعد

المؤقتوالتخزينالكاشفحجرات
NextSeqجهازعلىالتسلسلتشغيلإعداديتطلب 550Dxالتشغيلمستهلكاتلتحميلالمؤقتالتخزينوحجرةالكاشفحجرةإلىالوصول
المستعملة.الكواشفحاويةوتفريغ

المؤقتوالتخزينالكاشفحجرات2الشكل

Aالكاشف.بخرطوشةالكاشفحجرةتحتفظالباب.مناليمنىالسفليةالمنطقةأسفلموجودبمزلاجالكاشفحجرةيحيط—الكاشفحجرةباب
Bواحدة.مرةللاستخداممسبقاًيعُبأَّمستهلكعنصرعنعبارةالكاشفخرطوشةتعُد—الكاشفخرطوشة
Cواحدة.مرةللاستخداممسبقاًيعُبأَّمستهلكهيالمؤقتالتخزينخرطوشة—المؤقتالتخزينخرطوشة
Dتشغيل.كلبعدمنهاللتخلصالمستعملةالكواشفجمعيتم—المستعملةالكواشفحاوية
Eالباب.مناليسرىالسفليةالمنطقةأسفليوجدبمزلاجالمؤقتالتخزينحجرةتحيط—المؤقتالتخزينحجرةباب

الهواءمرُشّححجرة
استبدالحولمعلوماتعلىللحصوليوماً.90كلالهواءمُرشّحاستبدلالجهاز.منالخلفيالجزءفيوتقعالهواءبمُرشّحالهواءمُرشّححجرةتحتفظ

.33الصفحةفيالهواءمُرشّحاستبدالراجعالمرشح،

NextSeqبرنامج 550Dx
.المصفوفةمسحأوالتسلسلتشغيلعملياتتنفيذعلىتعملمدمجةتطبيقاتعلىالجهازبرنامجيشتمل

tالتحكمبرنامجNextSeq (NCS)المصفوفةمسحأوالتسلسلتشغيلعمليةلإعداداللازمةبالخطواتإرشادكعلىالتحكمّبرنامجيعمل—.
tالفعليالوقتفيالتحليلبرنامج)RTA(—برنامجيقومالتسلسل،تشغيللعملياتRTAأثناءالأساسيوالاستدعاءالصورةتحليلبإجراء

NextSeqجهازيستخدمالتشغيل.عملية 550DxبرنامجRTAعنوالخصائصالبنيةفيمهمّةاختلافاتيتضمنوالذي،2إصدار
.47الصفحةفيالفعليالوقتفيالتحليلراجعالمعلومات،منالمزيدعلىللحصولالسابقة.الإصدارات

الحالةأيقونات
التشغيل.عمليةأثناءأوالتشغيلإعدادأثناءالظروففيتغييرأيإلىالتحكمبرنامجمناليمنىالعلويةالزاويةفيالموجودةالحالةأيقوناتإحدىتشير
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الوصفالحالةاسمالحالةأيقونة

طبيعي.النظامجيدةالحالة

بالمعالجة.النظاميقومالمعالجة

تحذير.حدثتحذير
المتابعة.قبلإجراءاتخاذتطلبأوالتشغيلعمليةبإيقافالتحذيراتتقوملا

خطأ.حدثخطأ
التشغيل.عمليةمتابعةقبلإجراءاتخاذالأخطاءتتطلب

الخدمة
المطلوبة

إضافية.معلوماتعلىللحصولالرسالةإلىبالرجوعتفضلالاهتمام.إيلاءيتطلبإشعارصدرقد

الحوار.مربعلإغلاقإغلاقوالرسالةلقبولإقرارباختيارقمالحالة.وصفلعرضالأيقونةاخترالحالة.فيتغيرحدوثعندلتنبيهكالأيقونةتومض

ملاحظة
تختفيلكنهاالأيقونة،بتحديدقامإذاللمستخدممرئيةالرسالةتظلالرمادي.باللونالرسالةوتظهرالأيقونة،تعيينإعادةإلىالرسالةإقراريؤدي
NextSeqالتحكمبرنامجتشغيلإعادةبمجرد (NCS).

الطاقةزر
NextSeqبرنامجواجهةعلىالموجودالطاقةزريعمل 550Dxالطاقةزريقومبالجهاز.الخاصوللكمبيوترللجهازالطاقةتشغيلعلى

NextSeqتشغيليتمافتراضي،بشكلبالجهاز.الطاقةلحالةوفقاًالتاليةبالإجراءات 550Dxالتشخيص.وضعفي
.36الصفحةفيالجهازتشغيلإيقافراجعالجهاز،تشغيلإيقافحولمعلوماتعلىللحصول

الإجراءالطاقةحالة

بالطاقة.لتوصيلهالزرعلىوجيزةلفترةاضغطبالطاقةمتصلغيرالجهاز

طبيعي.بشكلالجهازتشغيلإيقافلتأكيدالشاشةعلىحوارمربعيظهرالطاقة.عنلفصلهالزرعلىوجيزةلفترةاضغطبالطاقةمتصلالجهاز

الغلق.علىبالجهازالخاصوالكمبيوترالجهازلتجبرثوانٍعشرلمدةالطاقةزرعلىالاستمرارمعاضغطبالطاقةمتصلالجهاز
فقط.استجابتهعدمحالةفيالجهازتشغيللإيقافالطريقةهذهاستخدم

ملاحظة
حفظيتمولاالتشغيلمستهلكاتاستخدامإعادةيمكنلانهائي.بشكلالتشغيلوإنهاءالحال.فيينهيهاالتسلسلتشغيلأثناءالجهازفصلفإن

التشغيل.منالتسلسلبيانات

الاستخداملإعادةالقابلBeadChipشريحةمحولعلىعامةنظرة
المجوّفالرففيBeadChipشريحةتأمينيتمالمسح.أثناءBeadChipبشريحةالاستخداملإعادةالقابلBeadChipشريحةمحوليحتفظ

التصوير.بحجرةالموجودةالمنصةفوقBeadChipشريحةمحولتحميليتمثمالاحتجاز.مشبكبواسطةبالمحوّل
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الاستخداملإعادةالقابلBeadChipشريحةمحول3الشكل

AشريحةمحولBeadChip
Bالاحتجازمشبك

التسلسلمستهلكاتعلىعامةنظرة
NextSeqجهازعلىتسلسلتشغيلإجراءيتطلب 550DxمجموعةالبحثوضعفيNextSeq مجموعةأوالفرديالاستخدامذات500/550
NextSeqكاشف 550Dxالتسلسل.لتشغيلالمطلوبةوالكواشفواحدةتدفقحجرةمجموعةكلتتضمنالعالي.الإخراجذات
للمستهلكاتدقيقلتتبع)RFID(الراديوموجاتباستخدامالتعريفنظامالمؤقتالتخزينوخرطوشةالكاشفوخرطوشةالتدفقخليةمنكلتستخدم
توافقها.مدىومعرفة

ملاحظة
للاستخدام.جاهزةتصبححتىصناديقهافيمخزنةالتسلسلمستهلكاتعلىحافظ

NextSeqكاشفمجموعةتستخدمكنتإذا 550Dxلانفسها.الدفعةمنالمكوناتجميعتكونأنيجبالبحث،وضعلتشغيلالعاليالإخراجذات
NextSeqمجموعةاستخداميمكن التشخيص.وضعلتشغيل500/550

للمجموعةالتوافقعلامات
خرطوشةدائماًاستخدمالكاشف.وخراطيشالتدفقخلايابينالتوافقمدىلعرضبالألوانمرمزةبمؤشراتالمجموعةمكونّاتعلىملصقاتوضعتم

عامّة.المؤقتالتخزينخرطوشةمتوافقتين.تدفقوخليةكاشف
للتشغيل.المستهلكاتتحضيرعنددائماًالملصقمنتحقّقكاشف.وخرطوشةتدفقخليةكلعلىمتوسطأوعالٍملصقوضعتم

الملصقعلىعلامةوضعالمجموعةنوع

العاليالإخراجمجموعةمكوّنات

المتوسطالإخراجمجموعةمكوّنات
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التدفقخليةعلىعامةنظرة
التدفقخليةخرطوشة4الشكل

A3و1الممران–أالممراتزوج
B4و2الممران–بالممراتزوج
Cالتدفقخليةخرطوشةإطار

التدفق.حجرةخرطوشةفيمغلفةالتدفقحجرةتكونالتسلسل.تفاعلوإجراءالعناقيدإنشاءعليهايتمالزجاجعلىقائمةركيزةهيالتدفقحجرة
أزواج.فيتصويرهايتمممرات4علىالتدفقخليةتحتوي

tنفسه.الوقتفيأ)الممر(زوج3و1الممرينتصويريتم
tأ.الممرزوجتصويراكتمالعندب)الممر(زوج4و2الممرينتصويريتم

المكتباتتحميليتمالتدفق.خليةعلىالمجمعةالمكتباتمنمجموعةأوواحدةمكتبةتسلسليتمأنهإلاممرات،4بهاالتدفقخليةأنمنالرغمعلى
الأربعة.الممراتجميعإلىثمالتدفقخليةإلىتلقائياًنقلهاويتمواحدخزانمنالكاشفخرطوشةعلى
.51الصفحةفيالتدفقخليةشرائحانظرالمعلومات،منلمزيدشرائح.تسمىصغيرةتصويرمناطقفيممركلتصويريتم

الكاشفخرطوشةعلىعامةنظرة
الراديوموجاتباستخدامالهويةتحديدبرقاقةالتعقبمعدنية وإمكانيةمغلفةبخزاناتومزودةواحدةلمرةتستخدممستهلكةقطعةالكاشفخرطوشةتعُد
)RFID(والتسلسل.العناقيدكواشفبواسطةمسبقاًتعبئتهايتموالتي

الكاشفخرطوشة5الشكل

التدفق.خليةإلىالخزانمنتلقائياًالمكتباتنقليتمالتشغيل،بدءبعدالمجهزة.المكتباتلتحميلمخصصخزانعلىالكاشفخرطوشةتحتوي
عبرالمحفوظة،الخزاناتإلىالمؤقتالتخزينخرطوشةمنالغسيلمحلولضخيتمالتشغيل.بعدتلقائيغسيللإجراءالخزاناتمنالعديدحفظيتم

المستهلكة.الكواشفحاويةإلىثمالنظام،
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تحذير
طريقعنالشخصيةالإصابةتحدثأنيمكنخطرة.تكونأنيُحتملكيميائيةموادعلىالكواشفمنالمجموعةهذهتحتوي

المختبرومعطفوالقفازات،العين،واقيذلكفيبماالحماية،معداتارتدِوالعين.للجلدوملامستهاوابتلاعهاالمواد،تلكاستنشاق
واللوائحللقوانينوفقاًمنهاوتخلصّكيميائيةنفاياتباعتبارهاالمستخدمةالكواشفمعتعاملللمخاطر.التعرضلتجنبالمناسب
السلامةبياناتورقةراجعبالسلامة،والمتعلقةوالصحيةالبيئيةالمعلوماتعلىللاطلاعبها.المعمولوالمحليةوالوطنية،الإقليمية،

)SDS(علىsupport.illumina.com/sds.html.

المحفوظةالخزانات
المرقمةالخزانات6الشكل

الوصفالموضع

الاختياريالمخصصللمشرعمحفوظة9و8و7

المكتباتتحميل10

.)15057456رقم(مستندNextSeqلجهازالمخصصةالمشرعاتدليلمراجعةيُرجىالمخصصة،المشرعاتبشأنمعلوماتعلىللحصول

6رقمالموقعفيللإزالةالقابلالخزّان
كاشفأيمنالآمنالتخلصلتسهيلالفورماميد.مادةعلىيحتويالذي6رقمالموقعفيماسخةكاشفةمادةمسبقاًالمعبأةالكاشفخرطوشةتتضمن
منالمستعملالخزانإزالةانظرالمعلومات،منلمزيدللإزالة.قابلا6ًالموقعفيالموجودالخزانيكونالتسلسل،تشغيلعمليةبعدمستعملغير

.19الصفحةفي6رقمالموقع

المؤقتالتخزينخرطوشةعلىعامةنظرة
والتخزينالغسيلبمحلولمسبقاًمملوءةخزاناتثلاثةعلىوتحتويواحدةلمرةتستخدممستهلكةقطعةعنعبارةالمؤقتالتخزينخرطوشةتعُد

واحدة.تدفقخليةلتسلسلكافيةالمؤقتالتخزينخرطوشةمحتوياتتعدكماالمؤقت.
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المؤقتالتخزينخرطوشة7الشكل
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الاستخدامبدء2الفصل
9الجهازتشغيلبدء

10النظامإعداداتتخصيص
11المستخدميوفرهاالتيوالمعداتالمستهلكات

الجهازتشغيلبدء
.I(التشغيل)وضعإلىالطاقةوضعتبديلزربتشغيلقم

الجهازمنالخلفيالجزءفيالطاقةمفتاحيوجد8الشكل

المدمج.الكمبيوتروجهازالبرنامجوتشغيلالجهازطاقةبتشغيلالطاقةزريقومالكاشف.حجرةفوقالموجودالطاقةزرعلىاضغط1
افتراضياً.التشخيصوضعفيالجهازتشغيليتم

الجهازمنالأماميالجزءفيالطاقةزريوجد9الشكل

التشغيل.نظامتحميلانتهاءحتىانتظر2
NextSeqتشغيلبرنامجيقوم 550Dx)NOS(الرئيسية.الشاشةفتحيتمالتهيئة،خطوةاكتمالبعدتلقائياً.وتهيئتهالنظامبتشغيل

المحلي.التشغيلبمديرالخاصينالمروروكلمةالمستخدماسمأدخل3
NextSeqلجهازالمرجعيالدليلراجعالمحلي،التشغيلمديرمروركلماتحولالمعلوماتمنالمزيدعلىللحصول 550Dxرقم(المستند

1000000009513(.

.الدخول)(تسجيلLoginحدد4
الغسيل.وإجراءالجهازوإدارةالمحليالتشغيلومديرالتسلسلأيقوناتمعالرئيسية،الشاشةتفتح

NextSeqالتشغيلبرنامج) فيRUO(فقطالبحثيالاستخداموضعإلىالتشغيلإعادةأمراستخدم5 550Dx)NOSبأمانالجهاز) لإغلاق
البحثي.الوضعإلىالتشغيلوإعادة

tحددManage Instrumentالجهاز)(إدارة.
tحددReboot / Shut Downالتشغيل)إيقاف/التشغيل(إعادة.
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tحددReboot to RUOفقط)البحثيالاستخدامإلىالتشغيل(إعادة.

التشغيل.نظامتحميلانتهاءحتىانتظر6
NextSeqالتحكمبرنامجيُطلق (NCS)الرئيسية.الشاشةفتحيتمالتهيئة،خطوةاكتمالبعدتلقائي.بشكلبتهيئتهويقومالنظام

المستخدماسمباستخدامWindowsالتشغيلنظامإلىالدخولبتسجيلفقمالدخول،تسجيلاعتمادبياناتلطلببكالخاصالنظامتهيئةتمتإذا7
بموقعك.الخاصةالمروروكلمة

ملاحظة
.الجهازوضعمؤشراتفراجعلاستخدامه،الجهازتهيئةتمتالذيالوضعمنمتأكدًاتكنلمإذا

الجهازوضعمؤشرات
البحثوضعمنالانتقالبشأنمعلوماتعلىللحصول.NOSشاشة أوNCSشاشةفيالجهازوضعبمؤشراتقائمةعلىالتاليالجدوليحتوي
.35الصفحةفيالتشغيلوإيقافالتشغيلإعادةخياراتعلىبالاطلاعتفضّلالتشخيص،وضعإلى

الحالةأيقونةاتجاهالألوانشريطالرئيسيةالشاشةالوضع

أفقيأزرقNextSeqDxجهازفيبكمرحباًالتشخيصوضع

رأسيبرتقاليNextSeqجهازفيبكمرحباًالبحثوضع

النظامإعداداتتخصيص
يلي.لمامخصصّةنظامإعداداتالتحكمبرنامجيتضمن

tالإدخالتفضيلات
tالصوتإعدادات
tالجهازاسم
tالتشغيلإعدادتفضيلات
tالمستخدمةغيرالكواشفإزالة

المستعارواسمهللجهازالرمزيةالصورةتخصيص
Systemحددالجهاز،إدارةشاشةمن1 Customizationالنظام)(تخصيص.

الصورة.إلىوانتقل(استعراض)Browseحددلجهازك،مفضلةرمزيةصورةلتعيين2

للجهاز.مفضلاًاسماًأدخلالمستعار،الاسمحقلفي3

الشاشة.منوالخروجالإعداداتلحفظ(حفظ)Saveحدد4
شاشة.لكلاليسرىالعلويةالزاويةفيوالاسمالصورةتظهرسوف

الصوتومؤشرالمفاتيحلوحةخيارتعيين
Systemحددالجهاز،إدارةشاشةمن1 Customizationالنظام)(تخصيص.

Useالاختيارمربعحدد2 on-screen keyboardفيلإدخالهاالشاشةعلىالمفاتيحلوحةلتنشيطالشاشة)علىالمفاتيحلوحة(استخدام
الجهاز.

التالية.للأحداثالصوتمؤشراتتشغيلأجلمنالصوتتشغيلاختيارخانةحدد3
tالجهازتهيئةعند
tالتشغيلبدءعند
tمعينةأخطاءحدوثعند
tالمستخدمقبَِلمنتدخلإلىالحاجةعند
tالتشغيلانتهاءعند
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الشاشة.منوالخروجالإعداداتلحفظ(حفظ)Saveحدد4

التشغيلإعدادخياراتتعيين
.النظامتخصيصحددالجهاز،إدارةشاشةمن1

واحدة.شاشةمنالتشغيلمستهلكاتجميعتحميلخيارلتمكينالمتقدّمالتحميلمستهلكاتاستخداممربّعحدد2

ناجحة.فحصعمليةإجراءبعدتلقائياًمسحعمليةأوتسلسللبدءالتشغيلقبلمافحصتأكيدتخطيمربّعحدد3

الشاشة.منوالخروجالإعداداتلحفظ(حفظ)Saveحدد4

التلقائيالإزالةخيارتعيين
.النظامتخصيصحددالجهاز،إدارةشاشةمن1

تلقائياًالمستعملةالكواشفحاويةإلىالكواشفخرطوشةمنالمستخدمةغيرالكواشفلإزالةالتشغيلنهايةعندالمستهلكاتإزالةمربّعحدد2
تشغيل.كلبعد

ملاحظة
العمل.سيرإلىإضافياًوقتاًالمستهلكاتمنالتخلصعمليةتضيف

الشاشة.منوالخروجالإعداداتلحفظ(حفظ)Saveحدد3

المستخدميوفرهاالتيوالمعداتالمستهلكات
المستهلكات.وإعدادوالتسلسلالجهاز،صيانةأجلمنالتاليةوالمعداتالمستهلكاتاستخداميتم

التسلسلتشغيلعملياتأجلمنتوفيرهاالمستخدمعلىيلزمالتيالمستهلكات

الغرضالموردالمستهلكةالمادة

1N NaOH
الصوديوم)(هيدروكسيد

0.2Nإلىمخففالمكتبة،طبيعةتغييرالعامالمختبرمورد

،Tris-HClمنمم200 pH7المكتبةطبيعةتغييرالعامالمختبرمورد

%70آيزوبروبيلكحولية،مناديل
أو

%70إيثانول،

VWR،714-95041رقم كتالوج
يعادله)ما(أو

العامالمختبرمورد

العاموالغرضالتدفقحجرةتنظيف

026-21905رقم كتالوج،VWRالوبرقليلالمختبر،منديل
يعادله)ما(أو

العاموالغرضالتدفقحجرةتنظيف

الجهازصيانةأجلمنالمستخدميوفرهاالتيالمستهلكات

الغرضالموردالمستهلكةالمادة

NaOCl، 5%
الصوديوم)(هيبوكلوريت

Sigma-Aldrich،239305رقمكتالوج
المختبرات)جودةدرجةيعادلما(أو

اليدوي؛التشغيلبعدماغسيلباستخدامالجهازغسل
%0.12إلىالمخفف

Tween 20Sigma-Aldrich،رقمكتالوجP7949إلىالمخففاليدوي؛الغسلخياراتباستخدامالجهازغسل
0.05%

اليدوي)(الغسيلالجهازغسلالعامالمختبرموردالمختبراتلمعاييروفقاًالجودةعاليماء،

للتبريدالجهازيدخلهالذيالهواءتنظيف20022240رقمكتالوج،Illuminaالهواءمرُشّح
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المختبراتلمعاييروفقاًالجودةعاليالماءاستخدامإرشادات
الفئاتفقطاستخدمأبدًا.الصنبورماءتستخدملاالجهاز.إجراءاتلتنفيذالأيوناتمنزوعماءأوالمختبراتلمعاييروفقاًالجودةعاليالماءدائماًاستخدم
يعادلها:ماأوالمياهمنالتالية

tالأيوناتمنزوعماء
tماءIllumina PW1

tأوم ميجا18بمقاومةماء)MΩ(
tالنقاءعاليماء)Milli-Q(
tالنقاءفائقماء)Super-Q(
tالأحياءعلملمعاييروفقاًالجزيئيالماء

المستخدميوفرّهاالتيالمعدات

مصدرعنصر

العامالمختبرموردالصقيعمنخاليةمئوية،درجة15-إلىمئويةدرجة25-منتجميد،حجرة

العامالمختبرموردمئويةدرجات8إلىمئويةدرجة2منثلاجة،
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التسلسل3الفصل
13المقدمة
13التسلسلعملسير
14الكاشفخرطوشةإعداد

15التدفقخليةتحضير
15للتسلسلالمكتباتتحضير
16التسلسلتشغيلإعداد
21التشغيلعمليةتقدّممراقبة
23التلقائيالتشغيلبعدماغسيل

المقدمة
NextSeqجهازعلىالتسلسلتشغيلعمليةلإجراء 550Dx،التشغيللإعدادالبرنامجمطالباتاتبعثمتدفق،وخليةكاشفخرطوشةبتحضيرقم
الجهاز.علىبالفعلالمحملةالمكوناتباستخدامتلقائياًالجهازغسليبدأالتشغيل،بعدالجهاز.علىوالتسلسلالعناقيدإنشاءتنفيذيتمالتشغيل.عمليةوابدأ

العناقيدإنشاء
العناقيد.لتكوّنتتضخمثمومنالتدفق،خليةسطحإلىالمفردةDNAجزيئاتتوجيهيتمالعنقود،إنشاءعمليةخلال

التسلسل
الشريحةتصويريتممفلورة.بمادةالموسومةالنيوكليوتيداتمنلكلمحددةفلترةومجموعاتالقناةثنائيةالتسلسلكيمياءباستخدامالعناقيدتصويريتم

وفلترةأساسياستدعاءبإجراءالبرنامجيقومالتسلسل.مندورةلكلالعمليةتكراريتمالتدفق.حجرةفيالموجودةالشريحةتصويراكتمالبعدالتالية
التالية.الصورةلتحليلالجودةوتسجيل
جهازمنأو،BaseSpaceعلى"تشغيل"التبويبعلامةمنأوالتحكم،برنامجواجهةمنبهاالخاصةوالإحصائياتالتشغيلعمليةتقدمّراقب

.23الصفحةفيالتسلسلتحليلعارضراجع).SAV(التسلسلتحليلعارضبرنامجباستخدامبشبكةمتصلكمبيوتر

Analysis(التحليل)
التحليللإجراءالمحددالإخراجموقعأوBaseSpaceإلى)BCL(الأساسيالاستدعاءملفاتبنقلتلقائياًالتحكمبرنامجيقومالتشغيل،تقدممع

الثانوي.
BaseSpaceتعليماتراجعالمعلومات،منللمزيدبك.الخاصالتطبيقعلىاعتمادًاوذلكللتحليلطرقعدةتتوفر

(help.basespace.illumina.com).

التسلسلتشغيلمدة
2(قراءةلكلدورة150يبلغالنهايةمزدوجتشغيلهوالتشغيللطولالأقصىالحديعُدإجراؤها.يتمالتيالدوراتعددعلىالتسلسلتشغيلمدةتعتمد
المؤشر.قراءةمنقراءتينلكلدورات8إلىيصلماإلىبالإضافة)،150×

قراءةفيالدوراتعدد
التشغيلينفذالمثال،سبيلعلىتحليلها.تمالتيالدوراتعددمنواحدةبدورةأكثرقراءةفيأجُريتالتيالدوراتعدديكونالتسلسل،تشغيلفي

150×2تحليليتمالتشغيلنهايةوفيدورة.302المجموعليصبح)151×2(دورة151لـقراءاتدورة150منيتكونالذيالنهايةمزدوج
المطاورة.وقبلالمطاورةحساباتأجلمنلازمةالإضافيةالدورةتعتبردورة.

التسلسلعملسير
Illuminaباستخدامللتكويناتبالنسبة BaseSpaceأوBaseSpace Onsite:التبويبعلامةعلىالتشغيلبإعدادقمBaseSpace Prep.
BaseSpaceمساعدةراجع (help.basespace.illumina.com).
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والفحص.الإذابةجديدة:كاشفخرطوشةإعداد
وافصحها.الغلاف،وافتحالغرفة،حرارةدرجةعلىاضبطهاجديدة:تدفقحجرةإعداد

.)15048776رقم(مستندNextSeqلنظاموتخفيفهاالمكتباتتغييرراجعالمكتبات).أنواعجميععلىينطبق(لاوتخفيفهاالمكتباتتغيير

.10رقمالخزانفيالكاشفخرطوشةإلىالمكتبةمخففبتحميلقم

التشغيل.إعدادخطواتلبدءتسلسلاخترالبرنامج،واجهةمن

التدفق.خليةبتحميلقم

تحميلها.وإعادةالمستهلكةالكواشفحاويةبإفراغقم
الكاشف.وخرطوشةالمؤقتالتخزينخرطوشةبتحميلقم

.(بدء)Startحددالتلقائي.الفحصونتائجالتشغيلمعلماتبمراجعةقم

تحليلعارضباستخدامبشبكةمتصلكمبيوترجهازمنأو،BaseSpaceعلىالتشغيلالتبويبعلامةمنأوالتحكم،برنامجواجهةمنالتشغيلراقب
التسلسل.

التسلسل.اكتمالعندتلقائياًالجهازغسيليبدأ

الكاشفخرطوشةإعداد
الناجح.التسلسلأجلمنبعنايةالكاشفخرطوشةإرشاداتاتباعمنتأكد

مئوية.درجة15-إلىمئويةدرجة25-حرارةدرجةفيالتخزينالكاشف منخرطوشةأخرج1

التالية.الخطوةإلىالمتابعةقبلبتجفيفهاقمالخرطوشة،إذابةبعدالخرطوشة.تغمرلاالكواشف.لإذابةالتاليةالطرقإحدىاختر2

الاستقرارحدللذوبانالمتبقيالوقتالحرارةدرجة

15منحرارةدرجةفيمياهحمام
مئويةدرجة30إلىمئويةدرجة

ساعات6تتجاوزلادقيقة60

أيام5تتجاوزلاساعات7مئويةدرجات8إلىمئويةدرجة2من

ملاحظة
للذوبان.إضافياًوقتاًفاتركنفسه،المائيالحمامفيواحدةخرطوشةمنلأكثرذوبانحدثإذا

الكواشف.لخلطمراتخمسالخرطوشةاقلب3

لأنهانظرًا،32و،31و،30و،29المواضعإذابةمنتأكد.الرواسبمنوخلوهاالكواشفإذابةمنللتأكدالخرطوشةمنالسفليالجزءافحص4
للذوبان.أطولوقتاًوتستغرقالأكبر

01ARAإصدار1000000041922رقممستند
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الهواء.فقاعاتلتقليلالناتئةالحافةعلىبلطفاضغط5
التشغيل.وإعدادالنموذجتحميلإلىمباشرةًانتقلالنتائج،أفضلعلىللحصول

تحذير
طريقعنالشخصيةالإصابةتحدثأنيمكنخطرة.تكونأنيُحتملكيميائيةموادعلىالكواشفمنالمجموعةهذهتحتوي

المختبرومعطفوالقفازات،العين،واقيذلكفيبماالحماية،معداتارتدِوالعين.للجلدوملامستهاوابتلاعهاالمواد،تلكاستنشاق
واللوائحللقوانينوفقاًمنهاوتخلصّكيميائيةنفاياتباعتبارهاالمستخدمةالكواشفمعتعاملللمخاطر.التعرضلتجنبالمناسب
السلامةبياناتورقةراجعبالسلامة،والمتعلقةوالصحيةالبيئيةالمعلوماتعلىللاطلاعبها.المعمولوالمحليةوالوطنية،الإقليمية،

)SDS(علىsupport.illumina.com/sds.html.

التدفقخليةتحضير
مئوية.درجات8إلى2منحرارةدرجةفيالتخزينمنالجديدةالتدفقخليةحزمةبإزالةقم1

دقيقة.30لمدةالغرفةحرارةدرجةفيجانباًالمغلفةغيرالتدفقحجرةحزمةضع2

ملاحظة
المكررةوالتدفئةالتبريدعمليةتجنبساعة.12حتىالغرفةحرارةدرجةفيالتدفقخليةتظلأنيمكنسليماً،الرقاقةغلافكانإذا

التدفق.لخلية

للتسلسلالمكتباتتحضير

وتخفيفهاالمكتباتتغيير
التحميلتركيزيتنوعأنيمكنالعملية،الناحيةمنالجسيمات. من1.8بمقدارتحميلوتركيزمل1.3بمقدارتحميلحجمإلىوتخفيفهامكتباتكتغيير
(مستندNextSeqلنظاموتخفيفهاالمكتباتتغييردليلعلىبالاطلاعتفضّلالإرشادات،علىللحصولالكمي.القياسوطرقالمكتبةتحضيرحسب
.)15048776رقم

الكاشفخرطوشةعلىالمكتباتتحميل
الوبر.قليلمنديلباستخدامهناالمكتبةتحميلبـوالموسوم10رقمالخزانتغطيالتيالرقاقيةالسدادةبتنظيفقم1

مللي.1بسمكنظيفةبماصّةالسدادةاخترق2

Loadعليهالمكتوب#10رقمالخزانفيالجسيماتمن1.8بمقدارالمعدّةالمكتباتمنمللي1.3بتحميلقم3 Library Hereّحمل)
المكتبات.توزيعأثناءالرقاقيةالسدادةلمستجنب.هنا)المكتبة

المكتباتتحميل10الشكل
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التسلسلتشغيلإعداد
.(تسلسل)Sequenceحددثم،(تجربة)Experimentحددالرئيسية،الشاشةمن1

الطفيفالتأخيرويعُدالتشغيل.إعدادشاشاتسلسلةوفتحالسابق،التشغيلمنالمستهلكاتوتحريرالتصوير،حجرةباببفتحالتسلسلأمريقوم
طبيعياً.أمرًا

الوضعأجلمنالجهازتهيئةتمتوإذا.BaseSpaceإلىالدخولبتسجيلمطالبفأنت،BaseSpaceأجلمنالجهازتهيئةتمتإذا
التدفق.خليةتحميلهيالتاليةفالخطوةالمستقل،

BaseSpaceإلىالدخولتسجيل
.BaseSpaceإلىالدخوللتسجيلبكالخاصةالمروروكلمةالمستخدماسمأدخل1

.التالياختر2

التدفقخليةتحميل
السابقة.التشغيلعملياتإحدىفيالمستعملةالتدفقخليةأزل1

الرقاقة.غلافمنالتدفقخليةأزل2

الرقاقةغلافمنالإزالة11الشكل

التدفق.خليةوأزلالصدفيالشكلذاتالشفافةالبلاستيكيةالحزمةافتح3

الصدفيالشكلذاتالحزمةمنالإزالة12الشكل

الوبر.قليلالمختبرمنديلباستخدامالزجاجبتجفيفقمالوبر.منوخاليةبالكحولمبللةقماشبقطعةالتدفقلخليةالزجاجيالسطحنظّف4

ملاحظة
التنظيف.خطوةفكررالأمر،لزموإذاالتدفق.لخليةالزجاجيالسطحنظافةمنتأكد

المنصة.علىالتدفقخليةوضعالمحاذاةدبابيسفوقالتدفقخليةبمحاذاةقم5

01ARAإصدار1000000041922رقممستند
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التدفقخليةتحميل13الشكل

.(تحميل)Loadاختر6
الاستشعار.أجهزةفحصويتمالشاشة،علىالتدفقخليةمعرفويظهرتلقائياً،البابغلقيتم

ملاحظة
انحشارها.لتجنبإغلاقهأثناءالتدفقخليةبابعنيديكأبعد

.(التالي)Nextحدد7

المستعملةالكواشفحاويةإفراغ
للباب.السفليةاليسرىالزاويةأسفلالموجودالمزلاجبواسطةالمؤقتالتخزينحجرةبابافتح1

بها.المعمولللمعاييروفقاًمحتوياتهامنوتخلصالمستهلكةالكواشفحاويةأزل2

المستعملةالكواشفزجاجةإزالة14الشكل

ملاحظة
للدعم.أسفلهاالأخرىيدكضعالحاوية،إزالةأثناء
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تحذير
طريقعنالشخصيةالإصابةتحدثأنيمكنخطرة.تكونأنيُحتملكيميائيةموادعلىالكواشفمنالمجموعةهذهتحتوي

المختبرومعطفوالقفازات،العين،واقيذلكفيبماالحماية،معداتارتدِوالعين.للجلدوملامستهاوابتلاعهاالمواد،تلكاستنشاق
واللوائحللقوانينوفقاًمنهاوتخلصّكيميائيةنفاياتباعتبارهاالمستخدمةالكواشفمعتعاملللمخاطر.التعرضلتجنبالمناسب
السلامةبياناتورقةراجعبالسلامة،والمتعلقةوالصحيةالبيئيةالمعلوماتعلىللاطلاعبها.المعمولوالمحليةوالوطنية،الإقليمية،

)SDS(علىsupport.illumina.com/sds.html.

موضعها.فيالحاويةاستقرارإلىالمسموعةالنقرةتشيرتتوقف.حتىالمؤقتالتخزينحجرةداخلالفارغةالمستهلكةالكواشفحاويةحرك3ّ

الفارغةالمستعملةالكواشفحاويةتحميل15الشكل

المؤقتالتخزينخرطوشةتحميل
العليا.الحجرةمنالمستعملةالمؤقتالتخزينخرطوشةبإزالةقم1

سحبها.ثمالمؤقتالتخزينخرطوشةلرفعالقوةبعضاستخداميلزم

تتوقف.حتىالمؤقتالتخزينحجرةفيجديدةمؤقتتخزينخرطوشةحرك2ّ
جهازفحصويتمالشاشة،علىالمؤقتالتخزينخرطوشةمعرفويظهرموضعها،فيالخرطوشةاستقرارإلىالمسموعةالنقرةتشير

الاستشعار.

المؤقتالتخزينخرطوشةتحميل16الشكل

.(التالي)Nextواخترالمؤقتالتخزينحجرةبابأغلق3

الكاشفخرطوشةتحميل
للباب.السفلىاليمنىالزاويةأسفلالموجودالمزلاجباستخدامالكاشفحجرةبابافتح1

01ARAإصدار1000000041922رقممستند

التشخيصية.الإجراءاتفييستخدملافقط.البحثيللاستخدام
18

NextSeqلجهازالمرجعيالدليل 550Dxالبحثوضعفي

http://support.illumina.com/sds.html


بها.المعمولللمعاييروفقاًالمستخدمةغيرالمحتوياتمنتخلصالكاشف.حجرةمنالمستعملةالكاشفخرطوشةأخرج2

تحذير
طريقعنالشخصيةالإصابةتحدثأنيمكنخطرة.تكونأنيُحتملكيميائيةموادعلىالكواشفمنالمجموعةهذهتحتوي

ومعطفوالقفازات،العين،واقيذلكفيبماالحماية،معداتارتدِوالعين.للجلدوملامستهاوابتلاعهاالمواد،تلكاستنشاق
للقوانينوفقاًمنهاوتخلصّكيميائيةنفاياتباعتبارهاالمستخدمةالكواشفمعتعاملللمخاطر.التعرضلتجنبالمناسبالمختبر
بياناتورقةراجعبالسلامة،والمتعلقةوالصحيةالبيئيةالمعلوماتعلىللاطلاعبها.المعمولوالمحليةوالوطنية،الإقليمية،واللوائح
.support.illumina.com/sds.htmlعلى)SDS(السلامة

ملاحظة
انظرالمعلومات،منلمزيدللإزالة.قابل6رقمالموقعفيالموجودالخزانفإنالمستعمل،غيرالكاشفمنالآمنالتخلصلتسهيل
.19الصفحةفي6رقمالموقعمنالمستعملالخزانإزالة

الكاشف.حجرةبابأغلقثمالخرطوشة،تتوقفحتىالكاشفحجرةفيالكاشفخرطوشةحرك3ّ

الكاشفخرطوشةتحميل17الشكل

.(تحميل)Loadاختر4
المستشعرات.فحصويتمالشاشة،علىالكاشفخرطوشةمعرفويظهرثانية)،30(حواليتلقائياًموضعهاإلىالخرطوشةبنقلالبرنامجيقوم

.(التالي)Nextحدد5

6رقمالموقعمنالمستعملالخزانإزالة
.6رقمللموقعالمجاورةالفتحةعلىمنالواقيالمطاطيالغطاءأزلالجهاز،منالمستعملةالكاشفخرطوشةإزالةبعد1

6رقمللإزالةقابلموقع18الشكل

Aالواقيالمطاطيالغطاء
B6رقمالموقع

الخزان.لإخراجاليسارباتجاهوادفعالشفافةالبلاستيكيةالعروةفيلأسفلاضغط2

بها.المعمولللمعاييروفقاًالخزانمنتخلّص3
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التشغيلمعلماتتحديد
الجهاز:تهيئةحسبالتشغيلإعدادشاشةعلىالظاهرةالخطواتتختلف

tBaseSpaceأوBaseSpace Onsite—علامةباستخدامإعدادهاتمالتيالتشغيلبعملياتقائمةعلىالتشغيلإعدادشاشةتحتوي
فيللتسلسلمحددّةالتشغيلعمليةأنمنفتأكدّالتشغيل،إعدادشاشةعلىالمقصودةالتشغيلعمليةتظهرلمإذا.BaseSpaceإعدادتبويب

BaseSpace.
tالتشغيل.معلماتلتحديدحقولاًالتشغيلإعدادشاشةتتضمن—مستقل

)BaseSpace(تهيئةمتاحةتشغيلعمليةتحديد
المتاحة.التشغيلاتقائمةمنتشغيلاسمبتحديدقم1

البحث.حقلفيالتشغيلاسمأدخلأوالقائمةخلالللتمريروهبوطاًصعودًاالأسهماستخدم

.التالياختر2

التشغيل.معلماتتأكيد3
tفيتعيينهاتمكماالتشغيلعمليةاسم—التشغيلعمليةاسمBaseSpace.
tّفيتعيينهاتمكماالمجُمعّةالمكتباتاسم—المكتبةمُعرفBaseSpace.
tإماالوصفةاسم—الوصفةNextSeq HighوإماNextSeq Midًالتشغيل.لعمليةالمسُتخدمةالكاشفةالمادةخرطوشةعلىبناء
tالطرفين.مزدوجةقراءةأومفُردةقراءة—القراءةنوع
tقراءة.لكلالدوراتعدد—القراءةطول
t[اختياري]ممكناً.ذلككانإذاالمخُصصالمشرع

.(حفظ)Saveاخترالانتهاء،عندالتشغيل.معلماتلتغيير(تحرير)Editزرحدد[اختياري]4
tقراءة.لكلالدوراتعددأوالقراءاتعددبتغييرقم—التشغيلمعلمات
tالمخصصالمشرعدليلراجعالمعلومات،منالمزيدعلىللحصولمخصص.مشرععلىللحصولالإعداداتبتغييرقم—مخصصمشرع

.)15057456رقم(المستندNextSeqلجهاز
tPurge consumables for this runبعدتلقائياًالمستهلكاتلإزالةالإعدادبتغييرقم—التشغيل)لهذاالمستهلكات(إزالة

الحالي.التشغيل

.(التالي)Nextحدد5

مستقلة)(تهيئةالتشغيلمعلماتإدخال
تريده.الذيالتشغيلاسمأدخل1

تريده.الذيالمكتبةمعرفأدخل[اختياري]2

Singleإماالقراءة،نوعحدد3 Readوإمافردية)(قراءةPaired Endالطرفين)مزدوجة(قراءة.

التسلسل.تشغيلفيقراءةلكلالدوراتعددأدخل4
tدورة.151إلىتصلقيمةبإدخالقم—1رقمقراءة
t1رقمالفهرسلمشرعالمطلوبةالدوراتعددبإدخالقم—1رقمفهرس)i7.(
t2رقمالفهرسلمشرعالمطلوبةالدوراتعددبإدخالقم—2رقمفهرس)i5.(
t1رقمالقراءةفيكمانفسهالدوراتعددهيالقيمةهذهتكونماعادةًدورة.151إلىتصلقيمةبإدخالقم—2رقمقراءة.

التالية:المعاييرباستخدامبكالخاصةالإدخالاتالتحكمبرنامجيؤكدّ
tبهالمسموحالدوراتلعددالأقصىالحدّالدوراتعددإجمالييتجاوزلا
tقالبلإنشاءالمسُتخدمةدوراتالخمسمنأكبر1للقراءةالدوراتتكون
t2و1القراءةدوراتالفهرسقراءةدوراتتتجاوزلا

المشرعدليلراجعالمعلومات،منالمزيدعلىللحصولالمستخدم.للمشرعالاختيارخانةبتحديدفقممخصصاً،مشرعاًتستخدمكنتإذا[اختياري]5
.)15057456رقم(المستندNextSeqلجهازالمخصص

t1رقمللقراءةمخصصمشرع—1رقمقراءة.
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t1رقملفهرسمخصصمشرع—1رقمفهرس.
t2رقملفهرسمخصصمشرع—2رقمفهرس.
t2رقمللقراءةمخصصمشرع—2رقمقراءة.

Advancedزرحدد[اختياري]6 Settingsالتشغيل.معلماتلتغييرالمتقدمة)(الإعدادات
tفقط.المتوافقةالوصفاتسرديتمالمنسدلة.الوصفاتقائمةمنوصفةباختيارقم
tOutput folder locationحددالحالي.للتشغيلالإخراجمجلدموقعبتغييرقم—الإخراج)مجلد(موقعBrowse(استعراض)

الشبكة.موقعإلىللانتقال
tIncluded fileإجراءالأمرتطلبإذامفيدةتكونقدوالتياالإخراجمجلدفيتضمينهاسيتمالتيالملفاتحدد—المضُمن)(الملف

العينات.وقوائمالبيانملفاتالمثال،سبيلعلىالتحليل.منالمزيد
tPurge consumables for this runبعدتلقائياًالمستهلكاتلإزالةالإعدادبتغييرقم—التشغيل)لهذاالمستهلكات(إزالة

الحالي.التشغيل
tUse run monitoring for this runمراقبةاستخدامأجلمنالإعدادبتغييرقم—التشغيل)لهذاالتشغيلمراقبة(استخدم

.BaseSpaceفيالتشغيل

.(التالي)Nextحدد7

التشغيلقبلمافحصمراجعة
الشاشة:علىالتاليةالمؤشراتتظهرالفحص،عمليةوأثناءللنظام.التشغيلقبللماالتلقائيالفحصبإجراءالبرنامجيقوم
tبعد.الفحصإجراءيتملمأنهتعني—رماديةاختيارعلامة

tالتقدم.قيدالفحصأنبهيقُصد—التقدمرمز
tالفحص.اجتيازتمأنهتعني—خضراءاختيارعلامة
tحمراءعلامةX—المتابعة.منتتمكنأنقبلالفحصتجتزلمالتيللعناصرالإجراءات،أحداتخاذمنكيطلبالفحص.اجتيازيتملمأنهتعني

.38الصفحةفيالتلقائيالفحصأخطاءحلانظر
عمليةأولعندالفحصويستأنف.المحاولةإعادةزرحددالفحص،تشغيللإعادة.إلغاءزرحددالتقدم،قيدالتلقائيالفحصعملياتإحدىلإيقاف
ناجحة.غيرأومكتملةغيرفحص
(فئة).Categoryالتبويبعلامةحددالفئات،إحدىضمنفرديةفحصعمليةكلنتائجلعرض

التشغيلعمليةبدء
التسلسل.تشغيليبدأ.(بدء)Startحددالتشغيل،قبللماالتلقائيالفحصاكتمالعند

.11الصفحةفيالتشغيلإعدادخياراتتعيينراجعناجحة،فحصعمليةإجراءبعدتلقائياًالتشغيللبدءالنظاملتكوين

التشغيلعمليةتقدمّمراقبة
الشاشة.علىتظهرمقاييسشكلعلىالجودةودرجاتوالكثافات،التشغيل،تقدممراقبة1

ومقاييسهالتسلسلتشغيلتقدم19الشكل
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Aلكلالتشغيلمعدّلمعالتقدمّشريطيتناسبلاقراءة.كلفيالمكُتملةالدوراتوعددالحاليةالخطوةيعرض—التشغيلعمليةتقدّم
السفلي.الجزءفيالتشغيلعمليةلاكتمالالمقُدّرينوالوقتالتاريخعرضيتمخطوة.

B50الصفحةفيالجودةدرجاتتعيينراجعالجودة).(سجلالجودةدرجاتتوزيعيعرض—الجودةسجل.
Cهوالأحمرقاعدة:كلإلىالمخططألوانتشُيرشريحة.لكلالتسعينالمئويةالنسبةفيالعنقودكثافاتقيمةتعرض—الكثافةA،

.TهووالأسودGهووالأزرق،Cهووالأخضر
Dالتشغيل.لعمليةعنهاالكشفتمالتيالعناقيدعددتعرض—)²(ك/ملمالعنقودكثافة
E49الصفحةفيالفلترمنالعناقيدمرورانظرالفلتر.منالعناقيدلمرورالمئويةالنسبةتعرض—(%)الفلترمنالعناقيدمرور.
Fالتشغيل.لعمليةالمتوقعّةالقواعدعددتعرض—(جيجابايت)المقدرةالنتيجة
Gالتسلسلي.الرقميعرضفإنهالتدفق،لخليةوبالنسبةالتسلسل.مستهلكاتدفعاتأرقامتعرض—الدفعةمعلومات
HEnd Runالمستهلكات.استخدامإعادةيمُكنلاالتقدمّ.قيدالتسلسلتشغيللإيقاف—التشغيل)عملية(إنهاء

ملاحظة
أوBaseSpaceعلىالتشغيلمقاييسإلىالوصوليمُكنذلك،ومعالتشغيل.مقاييسلعرضالعودةيمكنكلنالرئيسية،الصفحةاختياربعد

).SAV(التسلسلتحليلعارضباستخداممستقلكمبيوترجهازمنعرضهايمُكن

التشغيلمقاييسدورات
التشغيل.عمليةفيمختلفةمواضعفيالتشغيلمقاييستظهر

tالعناقيد.إنشاءخطواتأثناءمقاييستظهرلا
tالقالب.لإنشاءدوراتخمسأولحفظتم
tالجودة.ودرجاتوالنتيجةالفلترمنالعناقيدومرورالعنقودكثافةذلكفيبما،25الدورةبعدالتشغيلمقاييستظهر

البياناتنقل

Illuminaالحالة BaseSpaceBaseSpace Onsiteمستقلجهاز

متصل

البياناتوينقلمتصل

متصلغير

ممُكَّنغير

البيانات.نقلحالةإلىللإشارةالتشغيلعمليةأثناءالشاشةعلىأيقونةستظهرالمحددة،التحليللتهيئةوفقاً
تلقائياً.البياناتنقليسُتأنفالاتصال،استعادةوعند.بالجهازالخاصالكمبيوترفيمؤقتاًالبياناتتخزينيتمالتشغيل،أثناءالبياناتنقلعمليةقطعتمإذا
لاحقة.تشغيلعمليةبدءمنالتمكّنقبلبالجهازالخاصالكمبيوترمنيدوياًالبياناتفأزلالتشغيل،انتهاءقبلالاتصالاستعادةتتملمإذا

التشغيلنسخخدمة
NextSeqنظامبرامجحزمةتتضمن 550Dxخاصيةتتطلب.التشغيلنسخخدمةRTA v2المصدرمواقعأحدمنالملفاتبنسخالخدمةتقومأن
الملفاتعددعلىبناءًللنسخمطلوباًالملفيكوناستثناء،حدوثحالفيالمستلم.بالترتيبالنسخطلباتبمعالجةالخدمةتقوموأنالوجهة،موقعإلى

النسخ.انتظارقائمةفيالموجودة
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التسلسلتحليلعارض
Sequencing(التسلسلتحليلعارضبرنامجيظهر Analysis Viewer(علىالمقاييستظهرالتشغيل.خلالإنشاؤهاتمالتيالتسلسلمقاييس
يتم.InterOpملفاتفيوالمسجلة)RTA(الفعليالوقتفيالتحليلبواسطةإنشاؤهاتمالتيالبياناتعلىبناءًوجداولبيانيةورسوممخططاتهيئة

عارضمستخدمدليلراجعالمعلومات،منلمزيدٍالمحدثة.المقاييسلعرضالتشغيلخلالوقتأيفيتحديثاخترالتشغيل.تقدمكلماالمقاييستحديث
.)15020619رقم(الجزءالتسلسلتحليل
متصلآخركمبيوترعلىالتسلسلتحليلعارضتثبيتأيضاًيمكنكبالجهاز.الخاصالكمبيوترعلىالمثبتالبرنامجداخلالتسلسلتحليلعارضيوجد

بعُد.عنالتشغيلمقاييسمراقبةللجهازيمكنكمانفسهابالشبكة

التلقائيالتشغيلبعدماغسيل
المؤقتالتخزينخرطوشةفيالموجودالغسيلمحلولباستخدامالتشغيلبعدتلقائيغسيلإجراءفيالبرنامجيبدأالتسلسل،تشغيلاكتمالعند

بعدماغسيلقبلالإزالةفستحدثللتشغيل،المستهلكاتإزالةخيارتمكينتمإذاالكاشف.خرطوشةفيالموجود)NaOCl(الصوديوموهيبوكلوريت
التلقائي.التشغيل
علىالتسلسلنتائجتظهرالرئيسية.الصفحةزرتفعيليتمسوفالغسيل،عمليةاكتمالعندتقريباً.دقيقة90التلقائيالتشغيلبعدماغسيليستغرق
الغسيل.عمليةأثناءالشاشة

الغسيلبعد
المقبل.التشغيلموعدحلولحتىمكانهافيالخرطوشةدعالنظام.فيالدخولمنالهواءلمنعالسفليالموضعفيالشفطأكوابستبقىالغسيل،بعد
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المسح4الفصل

المسح
25المقدمة
26المسحعملسير
DMAP26مجلدتنزيل
27المحولعلىBeadChipتحميل
28مسحعمليةإعداد
29المسحعمليةتقدّممراقبة

المقدمة
NextSeqجهازعلىفحصلإجراء 550Dx،التالية:التشغيلمكوناتإلىتحتاجفإنك

tBeadChipوالملونةالمهجنة
tمحولBeadChipالاستخداملإعادةالقابل
tالترميزفكخريطةملفات)DMAP(لشريحةBeadChipتستخدمهاالتي
tلنوعبيانملفBeadChipتستخدمهالذي
tلنوععنقودملفBeadChipتستخدمهالذي
المحدد.الإخراجمجلدإلىلنقلهاالانتظارقائمةفيوضعهاثمومنالفحصأثناءالإخراجملفاتإنشاءيتم
BlueFuseبرنامجباستخدامتحليلبإجراءقم Multi،الجينيالنمطاستدعاءملفبتنسيقالمسحبياناتتتوفرأنيتطلبالذي)GTC.(بشكل

NextSeqجهازيقومافتراضي، 550DxملفبتنسيقالمرتبطةالجينيللنمطواستدعاءاتطبيعيةبياناتبإنشاءGTC.لإنشاءالجهازتكوينيمكنك
.45الصفحةفيBeadChipمسحتهيئةراجعالمعلومات،منمزيدعلىللحصولاختياري.بشكل)IDAT(إضافيةكثافةبياناتملفات

الملفعميلترميزفك
رمزلكلفريدًاDMAPمجلديعدخرزة.بكلالمرتبطةالإشارةويحددBeadChipعلىالخرزمواقعتحددمعلوماتعلىDMAPمجلديحتوي
.BeadChipلشريحةشريطي

القياسي.HTTPبروتوكولباستخدامIlluminaخوادممنمباشرةDMAPًمجلداتتنزيلالملفعميلترميزفكالأداةلكتتيح
الويبعلىIlluminaموقععلىالملفعميلترميزفكدعمصفحةصفحةإلىانتقلالملفات،ترميزفكعميلإلىللوصول

)support.illumina.com/array/array_software/decode_file_client/downloads.html.(الملفعميلترميزفكبتثبيتقم
.DMAPلمجلدالشبكةموقعإلىالوصولإمكانيةمعكمبيوترجهازعلى
.26الصفحةفيDMAPمجلدتنزيلراجعالمعلومات،منلمزيد

العنقودوملفاتالبيانملفات
بنوععنقودوملفبيانملفكليتفردّكما.BeadChipشريحةلكلوذلكالعنقود،وملفاتالبيانملفاتأحدإلىالوصولإمكانيةالبرنامجيتطلّب
NextSeqنظاممعمتوافقةالملفاتفتلكالملف.اسمفيNS550تتضمّنالتيالعنقودملفاتاستخداممنتأكدّ.BeadChipشريحة 550Dx.

tللنيوكليوتيدالأشكالمتعددةالفرديةالتغيراتأوالمسبارمحتوىالبيانملفاتتصف—البيانملف)SNP(شريحةعلىBeadChip.وتستخدم
.bpm*.الملفتنسيقالبيانملفات

tبـالخاصةالجينيالنمطتحليللمصفوفةالعنقودمواقعالعنقودملفاتتصف—العنقودملفاتIllumina،لإجراءالبياناتتحليلعندتسُتخدمكما
.egt*.الملفتنسيقالعنقودملفاتوتستخدمالجيني.النمطاستدعاء

BeadChipشاشةعلىموضحّاًالملفاتموقعستجد Scan Configurationلشريحةالمسحإجراء(تهيئةBeadChip.(الشاشةخلالمن
NextSeqالتحكملبرنامجالرئيسية (NCS،(حددManage Instrumentو،الجهاز)(إدارةSystem Configurationتهيئة)
BeadChipثمّومن،النظام) Scan Configurationمسح(تهيئةBeadChip(.
NextSeqجهازتركيبعند 550Dx،ممُثّليقومIlluminaتلكلتغييرحاجةتوجدولاالتحكم.برنامجفيالمساروتحديدالملفاتتلكبتنزيل

فيالعناقيدوملفاتالبيانملفاتاستبدالراجعالمعلومات،منالمزيدعلىللاطلاعجديد.إصدارتوفرعندأوخسارتهاحالفيباستثناءالملفات
.42الصفحة
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المسحعملسير
.DMAPلمجلدالمحدّدبالموقعواحفظهاDMAPمعلوماتنزلّ

.BeadChipشريحةمحولداخلBeadChipشريحةحملّ

الجهاز.داخلBeadChipشريحةمحولحملّ

الإخراج.وموقعDMAPمجلدموقعالمسح:معلماتحدّد

التلقائي.الفحصنتائجراجع
.(بدء)Startحدد

التحكم.برنامجواجهةخلالمنالمسحعمليةراقب

DMAPمجلدتنزيل
الافتراضي).(العرضBeadChipشريحةباستخدامأوالحسابخلالمنالملفاتعميلترميزفكبواسطةDMAPملف إلىالوصوليمكنك

الحسابباستخدامDMAPمجلدفتح
التنزيل:خيارحددّالملفات،عميلترميزلفكّالرئيسيةالتبويبعلامةمن1

tAutoPilot
tشرائحجميعتنزيليتملمBeadChipبعد
tشرائحجميعBeadChip
tشرائحBeadChipالشراءأمرحسب
tشرائحBeadChipالشريطيالرمزحسب

المطلوبة.المعلوماتأدخل2

تنزيله.فيترغبالذيDMAPمجلدموقعحدد3ّ

التنزيل.وجهةفيكافيةحرّةمساحةوجودمنتأكد4ّ

والسجل).التنزيل(حالةالتبويبعلامةخلالمنالتنزيلحالةبعرضقمالتنزيل.ابدأ5

المحددّ.DMAPمجلدموقعفيDMAPمجلداحفظ6

BeadChipشريحةباستخدامDMAPمجلدفتح
التالية:الخياراتمناثنينباستخدامBeadChipشرائححدد1ّ
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tلشريحةالشريطيالرمزBeadChip
tشريحةمربعمعرّفBeadChip
tالشراءأمررقم
tالبيعأمررقم

تنزيله.فيترغبالذيDMAPمجلدموقعحدد2ّ

التنزيل.وجهةفيكافيةحرّةمساحةوجودمنتأكد3ّ

والسجل).التنزيل(حالةالتبويبعلامةخلالمنالتنزيلحالةبعرضقمالتنزيل.ابدأ4

المحددّ.DMAPمجلدموقعفيDMAPمجلداحفظ5

المحولعلىBeadChipتحميل
للفتح.الوراءإلىقليلاًالمشبكيميلالمحول.احتجازمشبكعلىلأسفلاضغط1

علىBeadChipضعثمالاحتجاز،مشبكمنبالقربالشريطيالرمزمعBeadChipضعالحواف،منBeadChipمسكخلالمن2
للمحول.المجوفالرف

المحولعلىBeadChipبتحميلقم20الشكل

للمحول.المجوفالرففيمثبتةBeadChipأنمنتأكد،BeadChipجانبيعلىالموجودةالفتحاتباستخدام3

وتأمينهBeadChipبتثبيتقم21الشكل

.BeadChipلتأمينبلطفالاحتجازمقطعحرر4

لزمإذا،BeadChipموضعبتغييرقمالمحول.علىمسطحبشكلمثبتةBeadChipأنمنللتأكدجانبيمنظورمنBeadChipافحص5
الأمر.

01ARAإصدار1000000041922رقممستند

التشخيصية.الإجراءاتفييستخدملافقط.البحثيللاستخدام
27

NextSeqلجهازالمرجعيالدليل 550Dxالبحثوضعفي



BeadChipموضعافحص22الشكل

Aيكون—الصحيحالموضعBeadChipًالمشبك.تحريرعندالمحولعلىمسطحا
Bتكنلم—الصحيحغيرالموضعBeadChipالمشبك.تحريرعندمسطحة

مسحعمليةإعداد
.(مسح)Scanحددثم،(تجربة)Experimentحددالرئيسية،الشاشةمن1

ويعُدالمسح.إعدادشاشاتسلسلةوفتحموجودة)،كانت(إنالسابقالتشغيلمنالمستهلكاتوتحريرالتصوير،حجرةباببفتحالمسحأمريقوم
طبيعياً.أمرًاالطفيفالتأخير

التسلسلعمليةمستهلكاتتفريغ
التخزينوخرطوشةالكاشفةالمادةخرطوشةبتفريغيطالبكالبرنامجفإنالمسح،لإجراءإعدادكعندالمسُتخدمةالتسلسلعمليةمستهلكاتتواجدحالفي

التالية.الخطوةمتابعةقبلالمؤقت

السابقة.التسلسلتشغيلعمليةمنالمستعملةالتسلسلعمليةمستهلكاتفأخرجبذلك،مطالبتكتمتوإذا1

aبها.المعمولللمعاييروفقاًالمستخدمةغيرالمحتوياتمنتخلصالكاشف.حجرةمنالكاشفخرطوشةأخرج
bالمؤقت.التخزينحجرةمنالمستعملةالمؤقتالتخزينخرطوشةبإزالةقم

تحذير
طريقعنالشخصيةالإصابةتحدثأنيمكنخطرة.تكونأنيُحتملكيميائيةموادعلىالكواشفمنالمجموعةهذهتحتوي

ومعطفوالقفازات،العين،واقيذلكفيبماالحماية،معداتارتدِوالعين.للجلدوملامستهاوابتلاعهاالمواد،تلكاستنشاق
للقوانينوفقاًمنهاوتخلصّكيميائيةنفاياتباعتبارهاالمستخدمةالكواشفمعتعاملللمخاطر.التعرضلتجنبالمناسبالمختبر
بياناتورقةراجعبالسلامة،والمتعلقةوالصحيةالبيئيةالمعلوماتعلىللاطلاعبها.المعمولوالمحليةوالوطنية،الإقليمية،واللوائح
.support.illumina.com/sds.htmlعلى)SDS(السلامة

التصوير.حجرةمنالتدفقخليةأزل2

الكاشفة.المادةوحجرةالمؤقتالتخزينحجرةأبوابأغلق3

BeadChipشريحةمحولّتحميل
المنصّة.فيBeadChipشريحةمحوللوضعالمحاذاةدبابيساستخدم1

BeadChipشريحةمحولّتحميل23الشكل

.(تحميل)Loadحدد2
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تعذّرتإذاطبيعياً.أمرًاالطفيفالتأخيرويعُدالاستشعار.أجهزةفحصويتمالشاشة،علىBeadChipشريحةمعرفويظهرتلقائياً،البابيغُلق
الرمزقراءةالبرنامجعلىيتعذّرراجعيدوياً.الشريطيالرمزإدخاللكيتُيححوارمربّعيظهر،BeadChipلشريحةالشريطيالرمزقراءة

.41الصفحةفيBeadChipلشريحةالشريطي

.(التالي)Nextحدد3

المسحإعداد
التالية:المعلوماتمنتأكدّالمسح،إعدادشاشةمن1

tلشريحةالشريطيالرمزبقراءةالبرنامجيقوم—الشريطيالرمزBeadChipشريحةتحميليتمعندماBeadChip.إدخالحالفي
التغييرات.منالمزيدلإجراء"تحرير"زريظهريدوياً،الشريطيالرمز

tشريحةبنوعالخاصالحقلملءيتم—النوعBeadChipًلشريحةالشريطيالرمزحسبتلقائياBeadChip.
tموقعDMAP—مجلدموقعتحديديتمDMAPمسحتهيئةشاشةفيBeadChip.حددفقط،الحاليةالمسحعمليةموقعلتغيير

Browse(استعراض)الصحيح.الموقعإلىوانتقل
tمسحتهيئةشاشةفيالإخراجموقعتحديديتم—الإخراجموقعBeadChip.حددفقط،الحاليةالمسحعمليةموقعلتغييرBrowse

المفضّل.الموقعإلىوانتقل(استعراض)

.(التالي)Nextحدد2

التشغيلقبلمافحصمراجعة
الشاشة:علىالتاليةالمؤشراتتظهرالفحص،عمليةوأثناءللنظام.التشغيلقبللماالتلقائيالفحصبإجراءالبرنامجيقوم
tبعد.الفحصإجراءيتملمأنهتعني—رماديةاختيارعلامة

tالتقدم.قيدالفحصأنبهيقُصد—التقدمرمز
tالفحص.اجتيازتمأنهتعني—خضراءاختيارعلامة
tحمراءعلامةX—المتابعة.منتتمكنأنقبلالفحصتجتزلمالتيللعناصرالإجراءات،أحداتخاذمنكيطلبالفحص.اجتيازيتملمأنهتعني

.38الصفحةفيالتلقائيالفحصأخطاءحلانظر
عمليةأولعندالفحصويستأنف.المحاولةإعادةزرحددالفحص،تشغيللإعادة.إلغاءزرحددالتقدم،قيدالتلقائيالفحصعملياتإحدىلإيقاف
ناجحة.غيرأومكتملةغيرفحص
(فئة).Categoryالتبويبعلامةحددالفئات،إحدىضمنفرديةفحصعمليةكلنتائجلعرض

المسحعمليةبدء
المسح.عمليةوستبدأ.(البدء)Startحددالتلقائي،الفحصاكتمالعند

.11الصفحةفيالتشغيلإعدادخياراتتعيينراجعناجحة،فحصعمليةإجراءبعدتلقائياًالمسحلبدءالجهازلتهيئة

المسحعمليةتقدمّمراقبة
المسح.حالةإلىالصورةفيلونكليشير.BeadChipصورةباستخدامالمسحعمليةتقدمّمراقبة1

tضوئياًّممسوحغير—فاتحرمادي
tمسجل.غيرولكنهضوئياًّممسوح—غامقرمادي
tبنجاح.ومسجلضوئياًّممسوح—أخضر
tوالتسجيل.المسحعمليةفشل—أحمر
.41الصفحةفيBeadChipمسحفشلراجعفاشلة.أقسامعلىتحتويالتيالعيناتمسحإعادةيمكنكالتسجيل،فشلحالفي

المحددة.للعينةالتفاصيلعرضوطريقةالكاملةالعرضطريقةبينللتبديلBeadChipصورةحدد2
tعلىالعيناتالكاملةالعرضطريقةتُظهرBeadChipعينة.كلداخلوالأقسام
tالمحددة.العينةداخلقسمكلالتفاصيلعرضطريقةتُظهر
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التفاصيلعرضوطريقةالكاملةالعرضطريقة:BeadChipصورة24الشكل

ملاحظة
المسح.بياناتحفظيتمفلنالفحص،اكتمالقبلالفحصبإنهاءقمتإذانهائي.بشكلالفحصإنهاء

البياناتنقل
تمبالجهاز.الخاصالكمبيوترإلىمؤقتةبصورةالبياناتكتابةتتمالمسح.إجراءاكتمالعندالمسحإخراجمجلدإلىنقلهاانتظارفيالبياناتتكون
لاحق.ضوئيمسحإجراءبدءعندتلقائيةبصورةبالجهازالخاصالكمبيوترمنالمؤقتالمجلدحذف
تأكدوللتحقق،الإخراج.مجلدإلىالبياناتكتابةمنتأكدلاحق،ضوئيمسحإجراءبدءقبللديك.الشبكةاتصالعلىالبياناتلنقلاللازمالوقتيعتمد
فيالمسحإخراجمجلدبنيةراجعالمعلومات،منالمزيدعلىللحصولالشريطي.الرمزبمجلد)GTC(الجينيالنمطاستدعاءملفاتوجودمن

.54الصفحة
مجلدإلىنقلهانتظاربعدواحدةساعةإلىتصلمحُددةمؤقتمدةملفلكلاستعادته.عندتلقائيةبصورةالبياناتنقلعمليةتسُتأنفالاتصال،انقطعإذا

الإخراج.مجلدإلىالبياناتكتابةتتملاالنقل،عمليةاكتمالقبلالجهازتشغيلأُعيدإذاأوالمؤقتمدةانتهاءوعندالإخراج.
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الصيانة5الفصل
31المقدمة
31يدويغسيلإجراء

33الهواءمُرشحّاستبدال
34البرنامجتحديثات
35التشغيلوإيقافالتشغيلإعادةخيارات

المقدمة
توفرها.عندالنظاملبرنامجوتحديثاتللجهازيدويةغسيلعملياتالصيانةإجراءاتتتضمن

tInstrument washesعلىليحافظللتسلسلتشغيلكلِبعديجُرىالتلقائيالتشغيلبعدماغسيلعنعبارةهي—الجهاز)غسيل(عمليات
.31الصفحةفييدويغسيلإجراءانظرمعينة.ظروففيدوريبشكلمطلوباليدويالغسيلفإنذلك،ومعالجهاز.أداء

tبـاتصالوجودخلالمنتلقائياًالتحديثتثبيتيمكنكالنظام،برنامجمنمحدّثإصداريتوفرعندما—البرنامجتحديثاتBaseSpaceأو
.34الصفحةفيالبرنامجتحديثاتراجع.Illuminaموقعخلالمنالمثبّتتنزيلبعديدوياً

tAir filter replacementالجهاز.خلالمنللهواءالصحيحالتدفقالهواءلمُرشّحالمنتظمالاستبداليضمن—الهواء)مُرشحّ(استبدال

الوقائيةالصيانة
الفنيالدعمأومنطقتكفيالحساببمديرفاتصلبالخدمة،متعاقدًاتكنلمإذاسنوياً.وقائيةصيانةخدمةبجدولةتقومبأنIlluminaشركةتوصيك
مدفوعة.وقائيةصيانةخدمةلترتيبIlluminaلشركة

يدويغسيلإجراء
اليدوي.التشغيلبعدماوالغسيلالسريعالغسيلعمليةالغسيل،خياراتتتضمنالرئيسية.الشاشةمناليدويالغسيلعملياتبدءيتم

الوصفالغسيلأنواع

سريعغسيل
دقيقة20المدة:

Tweenوالمختبرلمعاييروفقاًالجودةعاليللماءالمستخدميوفرهغسيلبمحلولالنظامبغسليقوم غسيل(خرطوشة20
المؤقت).التخزين

مكانهما.فيالمؤقتالتخزينوخرطوشةالكاشفخرطوشةوجودمعيوما14ًكلخاملاًالجهازيكونأنمطلوب•
المؤقت).التخزينوخرطوشةالكاشفخرطوشةإزالة(معجافةحالةفيالجهازيكونأن أيام7كلمطلوب•
الإغلاق.بعدمطلوب•

اليدويالتشغيلبعدماغسيل
دقيقة90المدة:

Tweenوالمختبرلمعاييروفقاًالجودةعاليللماءالمستخدميوفرهغسيلبمحلولالنظامبغسليقوم غسيل(خرطوشة20
الكاشف).غسيل(خرطوشة%0.12بنسبةالصوديوموهيبوكلوريتالمؤقت)التخزين
التلقائي.التشغيلبعدماغسيلإجراءيتملمإذامطلوب

استخداميمكنمستعملة.تدفقوخليةالجهازمعالمزودتانالمؤقتالتخزينغسيلوخرطوشةالكاشفغسيلخرطوشةوجوداليدويالغسيليتطلب
الجهاز.غسيللعملياتمرة20حتىالمستعملةالتدفقخلية

المؤقتالتخزينغسيلوخرطوشةالكاشفغسيلخرطوشة25الشكل
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اليدويالتشغيلبعدماللغسيلالتحضير
مابغسيلالقيامتنويكنتإذاالتالي).(القسمسريعلغسيلالتحضيروإماأدناه،موضحهوكمااليدويالتشغيلبعدماغسيللعمليةالتحضيرإمااختر
.33الصفحةفيالمستعملةالتدفقوخليةالغسيلخراطيشتحميلإلىوتابعالسريعالغسيلقسمفتخطَاليدوي،التشغيلبعد

والوصفالحجمالمستخدميوفرهاالتيالمستهلكات

%0.12إلىمخففمللي،1الصوديومهيبوكلوريت
)28رقم(الموضعالكاشفغسيلخرطوشةعلىمحمل

100%Tween 20
المختبرلمعاييروفقاًالجودةعاليماء

Tweenغسيلمحلولمن%0.05مللي125لصنعيستخدم 20
المركزي)(الخزانالمؤقتالتخزينغسيلخرطوشةعلىمحملة

ملاحظة
بتخزينفقم مللي،1منأكبركميةصنعتإذا. ساعة24آخرخلالتجهيزهوتمحديثاًمخففاً)NaOCl(صوديومهيبوكلوريتدائماًاستخدم
منبالتخلصقمأخرى،ناحيةومنالقادمة.ساعة24الـخلاللاستخدامهمئويةدرجات8إلى2منحرارةدرجةفيالمتبقيالمخففالسائل

المتبقي.المخففالصوديومهيبوكلوريت

:%0.12بتركيزالصوديومهيبوكلوريتمنمللي1عنليسفرصغيرمركزيطردأنبوبفيالتاليةالكمياتبدمجقم1
tلتر) ميكرو24(الصوديومهيبوكلوريت5%
tميكرولترًا)976(المختبرلمعاييروفقاًالجودةعاليماء

للمزج.الأنبوباقلب2

في28رقمالموضعيعادلماهوالصحيحالخزانالكاشف.غسيلخرطوشةإلى%0.12بتركيزالصوديومهيبوكلوريتمنمللي1بإضافةقم3
مسبقاً.المعبأةالخرطوشة

الصوديومهيبوكلوريتتحميل26الشكل

Tweenالغسيلمحلولمن%0.05لإنتاجالتاليةالكمياتبدمجقم4 20:
t100%Tween لتر)ميكرو62(20
tمللي)125(المختبرلمعاييروفقاًالجودةعاليماء

المؤقت.التخزينغسيللخرطوشةالمركزيالخزانإلىمللي125سعةغسيلمحلولأضف5

Performحدد6 Washحددثم،الغسيل)(إجراءManual Post-Run Washاليدوي)التشغيلبعدما(غسيل.

السريعللغسيلالتحضير
.32الصفحةفياليدويالتشغيلبعدماللغسيلالتحضيركبديلأدناهموضحهوكماسريعةغسيللعمليةالتحضيريمكنك

والوصفالحجمالمستخدميوفرهاالتيالمستهلكات

100%Tween 20
المختبرلمعاييروفقاًالجودةعاليماء

Tweenغسيلمحلولمنمللي40لصنعيستخدم %0.05بتركيز20
المركزي)(الخزانالمؤقتالتخزينغسيلخرطوشةعلىمحملة

Tweenالغسيلمحلولمن%0.05لإنتاجالتاليةالكمياتبدمجقم1 20:
t100%Tween لتر)ميكرو20(20
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tمللي)40(المختبرفئةمنماء

المؤقت.التخزينغسيللخرطوشةالمركزيالخزانإلىمللي40سعةغسيلمحلولأضف2

Performحدد3 Washحددثم،الغسيل)(إجراءQuick Washالسريع)(الغسيل.

المستعملةالتدفقوخليةالغسيلخراطيشتحميل
.(التالي)Nextحددثم،(تحميل)Loadحددمستعملة.تدفقخليةتواجدعدمعندمستعملة،تدفقخليةبتحميلقم1

بها.المعمولللمعاييروفقاًمحتوياتهامنوتخلصالمستهلكةالكواشفحاويةأزل2

تحذير
عنالشخصيةالإصابةتحدثأنيمكنخطرة.تكونأنيُحتملكيميائيةموادعلىالكواشفمنالمجموعةهذهتحتوي
والقفازات،العين،واقيذلكفيبماالحماية،معداتارتدِوالعين.للجلدوملامستهاوابتلاعهاالمواد،تلكاستنشاقطريق

منهاوتخلصّكيميائيةنفاياتباعتبارهاالمستخدمةالكواشفمعتعاملللمخاطر.التعرضلتجنبالمناسبالمختبرومعطف
بالسلامة،والمتعلقةوالصحيةالبيئيةالمعلوماتعلىللاطلاعبها.المعمولوالمحليةوالوطنية،الإقليمية،واللوائحللقوانينوفقاً
.support.illumina.com/sds.htmlعلى)SDS(السلامةبياناتورقةراجع

تتوقف.حتىالمؤقتالتخزينحجرةداخلالفارغةالمستهلكةالكواشفحاويةحرك3ّ

موجودة.كانتإذاالسابقة،التشغيلعمليةمنالمستعملةالمؤقتالتخزينخرطوشةأزل4

الغسيل.محلولعلىتحتويالتيالمؤقتالتخزينغسيلخرطوشةبتحميلقم5

موجودة.كانتإذاالسابقة،التشغيلعمليةمنالمستعملةالكاشفخرطوشةأزل6

الكاشف.غسيلخرطوشةبتحميلقم7

تلقائياً.الغسيلقبلمافحصيبدأ.(التالي)Nextحدد8

الغسيلبدء
.(بدء)Startحدد1

.الرئيسية)(الصفحةHomeحددالغسيل،اكتمالعند2

الغسيلبعد
المقبل.التشغيلموعدحلولحتىمكانهافيالخرطوشةدعالنظام.فيالدخولمنالهواءلمنعالسفليالموضعفيالشفطأكوابستبقىالغسيل،بعد

الهواءمرُشّحاستبدال
NextSeqالتشغيلبرنامجيعرضالجهاز.خلالالهواءتدفقالهواءمُرشّحيضمن 550Dxفلترفيلتغييرإشعارًاللجهازالتشخيصوضعفي
Remindحددالمطالبة،وعنديوماً.90كلالهواء in 1 dayوحددالتاليالإجراءاتبعأو،واحد)يومفي(تذكيرFilter Changedتم)
Filterخيارتحديدبعديوما90ًلمدةالتنازليالعدتعيينإعادةتتم.المرشح)تغيير Changedالمرشح)تغيير(تم.

المرشح.إطارعلىبتثبيتهفيهقمتالذيالتاريخواكتبالعبوةمنالجديدالهواءمُرشّحأخرج1

الدرج.لتحريرالمرشحدرجأعلىلأسفلاضغطالجهاز،منالخلفيالجزءفي2

الجهاز.خارجبالكاملالدرجلرفعلأعلىواسحبالمرشحدرجمنالعلويالجزءأمسك3

منه.وتخلصالقديمالهواءمُرشّحبإزالةقم4

الدرج.فيالجديدالهواءمُرشّحأدخل5

ملاحظة
السهمرؤيةيمكنكحتىالدرجفيالهواءمُرشّحإدخالمنتأكدلذاعكسي.بشكلتركيبهتمإذاصحيحبشكلالهواءمُرشّحيعمللا

المرشح.درجمقبضنحوالسهميشيرأنيجبالتحذير.ملصقرؤيةيمكنكولالأعلى"،"متُجهاًالأخضر
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مكانه.فييستقرحتىالمرشحدرجأعلىعلىلأسفلواضغطالجهاز.فيالمرشحدرجحرك6ّ

الهواءمُرشحّإدخال27الشكل

البرنامجتحديثات
التالي:البرنامجتتضمنوالتيالنظام،بحزمةتسمىبرنامجحزمةفيمجمعةالبرنامجتحديثاتتكون

tالتحكمبرنامجNextSeq (NCS)

tوصفاتNextSeq

tRTA2
tخدماتبرنامجNextSeq (NSS)

tالتسلسلتحليلعارض)SAV(
tوسيطBaseSpace

.USBأوالشبكةموقعمنيدوياًأوبالإنترنتالاتصالباستخدامتلقائياًالبرنامجتحديثاتتثبيتيمكنك

tحينالرئيسيةبالشاشةالجهازإدارةزرعلىتنبيهرمزيظهربالإنترنت،الاتصالتوفربشبكةالمتصلةللأجهزةبالنسبة—التلقائيةالتحديثات
التحديثات.أحديتوفر

tجهازدعمصفحةمنالنظامحزمةمثبتبتنزيلقم—اليدويةالتحديثاتNextSeq 550DxموقعفيIllumina.

01ARAإصدار1000000041922رقممستند

التشخيصية.الإجراءاتفييستخدملافقط.البحثيللاستخدام
34

NextSeqلجهازالمرجعيالدليل 550Dxالبحثوضعفي

http://support.illumina.com/sequencing/sequencing_instruments/nextseq-500.html


تلقائياًالبرنامجتحديث
.الجهازإدارةاختر1

.البرنامجتحديثاختر2

.BaseSpaceمنبالفعلتنزيلهتمالذيالتحديثتثبيتاختر3

الأمر.لتأكيدحوارمربعفتحيتمالتحديث.لبدءتحديثاختر4

التثبيت:معالجفيالتوجيهاتاتبع5

aالترخيص.اتفاقيةعلىبالموافقةقم
bالإصدار.ملاحظاتبمراجعةقم
cالتحديث.فيالمتضمنةالبرامجقائمةبمراجعةقم

التحديث.اكتمالعندتلقائياً،التحكمبرنامجتشغيلإعادةتتم

ملاحظة
متضمناً.تحديثهاكانإذاالثابتة،البرامجتحديثبعدضروريةللنظامالتلقائيالتشغيلإعادةتصبح

يدوياًالبرنامجتحديث
الشبكة.موقعفيواحفظهاIlluminaموقعمنالنظامحزمةمثبتبتنزيلقم1

محمول.USBأقراصمحركإلىالبرنامجتثبيتملفبنسخقمذلك،منبدلاً

.الجهازإدارةاختر2

.البرنامجتحديثاختر3

.التاليالموقعمنيدوياًالتحديثتثبيتاختر4

.تحديثاخترثمالبرنامج،تثبيتملفموقعإلىللانتقالتصفحاختر5

التثبيت:معالجفيالتوجيهاتاتبع6

aالترخيص.اتفاقيةعلىبالموافقةقم
bالإصدار.ملاحظاتبمراجعةقم
cالتحديث.فيالمتضمنةالبرامجقائمةبمراجعةقم

التحديث.اكتمالعندتلقائياً،التحكمبرنامجتشغيلإعادةتتم

ملاحظة
متضمناً.تحديثهاكانإذاالثابتة،البرامجتحديثبعدضروريةللنظامالتلقائيالتشغيلإعادةتصبح

التشغيلوإيقافالتشغيلإعادةخيارات
التشغيل:إيقافخياراتزرتحديدخلالمنالتاليةالميزاتإلىالوصولمنتمكّن
tالتشخيصوضعفيالجهازيفتحالتشغيل—إعادة)Dx.(
tالتشخيصوضعفيالجهازيفتحالتشغيل—إيقاف)Dx.(
tإلىالخروجWindows—ًبرنامجإغلاقيمكنكللأذونات،وفقاNCSوعرضWindows.

التشخيصوضعإلىالتشغيلإعادة
الافتراضي.التمهيدوضعالتشخيص هووضعالتشخيص.وضعإلىالتمهيدوإعادةبأمانالجهازلإغلاقالتشغيلإعادةأمراستخدم

Manageاختر1 Instrumentالجهاز)(إدارة.
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.التشغيلإيقافخياراتاختر2

.التشغيل)(إعادةRestartحدد3

الجهازتشغيلإيقاف
Manageاختر1 Instrumentالجهاز)(إدارة.

Shutdownحدد2 Optionsالتشغيل)إيقاف(خيارات.

Shutحدد3 Downالتشغيل)(إيقاف.
أخرى.مرةالجهازتشغيلقبلالأقلعلىثانية60لمدةانتظرالجهاز.تشغيلوإيقافبأمانالبرنامجتشغيلبإيقافالتشغيلإيقافأمريقوم

ملاحظة
تشغيله.عندالتشخيصوضعفيالجهازتشغيليتمافتراضي،بشكل

تنبيه
الجهاز،نقلعليكتوجبإذاالبيانات.صحةوعدمالبصريةالمحاذاةعلىخاطئةبصورةالجهازتحريكيؤثرأنيمكنالجهاز.بنقلتقملا

بك.الخاصIlluminaبممثلفاتصل

Windowsإلىالخروج
بإيقافالأمريقومبالجهاز.الخاصالكمبيوترعلىمجلدوأيالجهازتشغيلنظامإلىالوصولإمكانية"Windowsإلى"الخروجأمريوفر
بأمان،Windowsالتشغيلنظامإلىوالخروجالبرنامجتشغيل

Manageحدد1 Instrumentالجهاز)(إدارة.

Shutdownحدد2 Optionsالتشغيل)إيقاف(خيارات.

Exitحدد3 to Windowsإلى(الخروجWindows(.
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وإصلاحهاالأخطاءاستكشافAالملحق
37المقدمة
37وإصلاحهاالأخطاءاستكشافملفات
38التلقائيالفحصأخطاءحل

39ممتلئةالمستعملةالكواشفحاوية
40التهجينإعادةعملسير

41المسحوعمليةBeadChipشريحةأخطاء
43الوصفاتومجلداتالمخصصّةالوصفات
RAID43المستقلةللأقراصالتعددمصفوفةخطأرسالة
43النظامإعداداتتكوين

المقدمة
NextSeqبجهازالخاصةالدعمصفحاتبزيارةتفضّلالفنية،للأسئلة 550DxشركةموقععلىIllumina.الوصولإمكانيةالدعمصفحاتتوفر
الشائعة.والأسئلةوالتنزيلاتالوثائقإلى
النشرات.دعمإلىللوصولبكالخاصMyIlluminaحسابإلىالدخولبتسجيلقم
.61الصفحةفيالفنيةالمساعدةراجع.Illuminaلشركةالفنيبالدعماتصلالتشغيل،عمليةجودةأوبالأداءتتعلقمشكلاتوجودحالةفي

وإصلاحها.الأخطاءاستكشافعمليةلتسهيلIlluminaلشركةالفنيالدعممعBaseSpaceفيالتشغيللملخصرابطمشاركةيمكنك

وإصلاحهاالأخطاءاستكشافملفات
يتمماوعادةًوإصلاحها.الأخطاءلاستكشافالمحددالمسحأوبالتشغيلالخاصةالملفاتمننسخاIlluminaًلدىالفنيالدعمممثليأحديطلبقد

وإصلاحها.الأخطاءلاستكشافالتاليةالملفاتاستخدام

التسلسلتشغيللعملياتوإصلاحهاالأخطاءاستكشافملفات

الوصفمجلدالأساسيالملف

التشغيلمعلوماتملف
)RunInfo.xml(

التالية:المعلوماتعلىيحتويالجذرمجلد
التشغيلاسم•
التشغيلعمليةفيالدوراتعدد•
قراءةكلفيالدوراتعدد•
مفهرسةقراءةالقراءةكانتماإذا•
التدفقحجرةفيوالشرائحالقطاعاتعدد•

التشغيلمعلماتملف
)RunParameters.xml(

موجاتباستخدامالهويةتحديدالمعلوماتتتضمّنالتشغيل.عمليةومكوناتمعلماتحولمعلوماتعلىيحتويالجذرمجلد
الصلاحية.انتهاءوتاريخالغيار،قطعورقمالتسلسلي،والرقم)،RFID(الراديو

الفعليالوقتفيالتحليلتهيئةملف
)RTAConfiguration.xml(

للتشغيل.الفعليالوقتفيالتحليلتهيئةإعداداتعلىتحتويالجذرمجلد
التشغيل.بدايةعندRTAConfiguration.xmlملفإنشاءيتم

.التسلسلتحليلعارضأجلمنالثنائيةالتقريرملفاتاستخداميتمbin(*.InterOp(InterOpملفات
التشغيل.عمليةخلالInterOpملفاتتحديثيتم

والبرامجالبرامجإصداراتبسردوتقومدورة،لكلالجهازبواسطةأجريتخطوةكلبوصفالسجلملفاتتقومالسجلاتالسجلملفات
[InstrumentName]_CurrentHardware.csvباسمالمسمىالملفالتشغيل.فيالمستخدمةالثابتة
الجهاز.لمكوناتالتسلسليةالأرقاميسرد

الأخطاءسجلملفات
)ErrorLog*.txt(*

سجلات التحليل
الوقتفي

الفعلي
)RTA(

الفعلي.الوقتفيالتحليلأخطاءسجل
مشكلة.تحدثعندماالخطأسجلملفاتتحديثيتم

الشاملةالسجلملفات
*)GlobalLog.tsv(*

سجلات التحليل
الوقتفي

الفعلي
)RTA(

).RTA(الفعليالوقتفيالتحليلأحداثلكلسجل
التشغيل.خلالالشاملةالسجلملفاتتحديثيتم
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الفعليالوقتفيالتحليلأخطاء
الملفهذا.RTALogsالمجلدفيمخزناًيكونالذيالأخطاء،سجلمنأولاًتحققوإصلاحها،)RTA(الفعليالوقتفيالتحليلأخطاءلاستكشاف

.Illuminaلشركةالفنيالدعملفريقمشكلاتعنالإبلاغعندالخطأسجلبتضمينقمالناجحة.التشغيللعملياتمتواجدغير

للمصفوفةالمسحعمليةلإجراءوإصلاحهاالأخطاءاستكشافملفات

الوصفمجلدالأساسيالملف

المسحمعلماتملف
)ScanParameters.xml(

ملفوموقع،BeadChipلشريحةالشريطيوالرمزالمسح،تاريخالمعلوماتوتشملالمسح.معلماتحولمعلوماتيتضمّنالجذرمجلد
البيان.ملفوموقعالعنقود

المسح.عمليةخلالالجهازعلىإجراؤهاتمخطوةكلالسجلملفاتتصفالسجلاتالسجلملفات

للقسم.وكمقاييسللعينةكمقاييسالمقاييستُوفرّ]Barcode[المقاييسملفات
]barcode]_sample_metrics.csv—الصور،منالناتجنسبةتُدرجوالأخضر)،لأحمر(باللونوقناةعينةلكل

لاتساعالأقصىالحدّنصفومتوسطالمئوية،P95ونسبةالمئوية،P50ونسبةالمئوية،P05ونسبةالخارجية،القيمونسب
التسجيل.لنقاطالأدنىوالحدّ)FWHM(الكاملالعناقيد

]barcode]_section_metrics.csv—موضعيُدرجوشريحة،قسملكلZ،وموضعلليزرZالتركيز،خلالمن
الكاملالعناقيدلاتساعالأقصىالحدّونصفالأحمر،اللونذاتللأقسام)FWHM(الكاملالعناقيدلاتساعالأقصىالحدّونصف

)FWHM(اللونذاتللأقسامالتسجيلنقاطالأحمر،اللونذاتللأقسامبالبكسلالكثافةومتوسطالأخضر،اللونذاتللأقسام
الأخضر.اللونذاتللأقسامالتسجيلونقاطالأحمر

تداخلاًتتضمّنوالتيالمسح،إعادةلإجراءضبطهاتمالتيالشريحةمواقعيُدرج—Barcode[]barcode]_rescan.flowcell[المسحإعادةملف
وأخرى.شريحةكلبينمتزايداً

التلقائيالفحصأخطاءحل
التسلسلمسحبعملياتالخاصةالفحصعملياتتختلفالخطأ.لحلبهاالموصىالتاليةالإجراءاتاستخدمالتلقائي،الفحصخلالأخطاءحدوثحالفي
المصفوفة.مسحعملياتعن

التسلسللتشغيلفحصعمليات
لاحقة.تشغيلعمليةفياستخدامهوسيمكنالكواشفبخرطوشاتالخاصالراديوموجاتتعريفنظامغلقيتملنالتشغيل،قبلالفحصفشلحالفي
الرقاقية.السداداتاختراقبعد)RFID(الراديوموجاتتعريفنظامغلقسيتمذلك،ومع

بهالموصىالإجراءالنظاممنالتحققعمليات

الحجرة.أبوابغلقمنتأكدالأبوابغلق

صحيحة.بطريقةالمستهلكاتكلتحميلمنتأكدالمستهلكات.استشعارأجهزةتسجيليتملمالمستهلكاتتحميل
التشغيل.إعدادوكررالتحميل،خطوةإلىللرجوعرجوعاخترالتشغيل،إعدادشاشاتعلى

مفقودة.البرنامجمنأساسيةمكوناتالمطلوبالبرنامج
مكوناته.جميعلاستعادةللبرنامجيدويتحديثبإجراءقم

عمليةمننقلهايتملمبياناتتواجدالمحتملمنالتشغيل.عمليةلإجراءبالجهازالخاصالثابتالأقراصمحركعلىكافيةمساحةتوجدلاالجهازقرصمساحة
السابقة.التشغيل
بالجهاز.الخاصالثابتالأقراصمحركمنالتشغيلعمليةبياناتامسح

الفعلي.الشبكةواتصالالشبكةحالةمنتحققالشبكة.اتصالانقطعالشبكةاتصال

ممتلئ.الشبكةخادمأنأوممتلئBaseSpaceحسابأنإماالشبكةقرصمساحة

بهالموصىالإجراءالحرارةدرجة

.Illuminaلشركةالفنيبالدعماتصلالحرارةدرجة

.Illuminaلشركةالفنيبالدعماتصلالحرارةدرجةاستشعارأجهزة

.Illuminaلشركةالفنيبالدعماتصلالمراوح
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بهالموصىالإجراءالتصويرنظام

.Illuminaلشركةالفنيبالدعماتصلالتصويرقيود

.IlluminaلشركةالفنيبالدعماتصلZوتسويةخطوات

.Illuminaلشركةالفنيبالدعماتصلالبتخطأمعدل

سليم.بشكلالتدفقخليةتثبيتيتمألاالممكنمنالتدفقخليةتسجيل
التصوير.حجرةبابفتحيتمالتدفق.خليةخطوةإلىللرجوع(رجوع)Backاخترالتشغيل،عمليةإعدادشاشاتعلى•
سليم.بشكلإحكامهامنللتأكدتحميلهاوأعدالتدفقحجرةأفرغ•

بهالموصىالإجراءالكاشفتسليم

.Illuminaلشركةالفنيبالدعماتصلالصماماستجابة

.Illuminaلشركةالفنيبالدعماتصلالمضخة

.Illuminaلشركةالفنيبالدعماتصلالمؤقتالتخزينآلية

الفارغة.الحاويةتحميلوأعدالمستعملةالكواشفحاويةأفرغفارغةالمستعملةالكواشف

للمصفوفةالمسحعملياتإجراءفحوصات

بهالموصىالإجراءالنظاممنالتحققعمليات

الحجرة.أبوابغلقمنتأكدالأبوابغلق

صحيحة.بطريقةالمستهلكاتكلتحميلمنتأكدالمستهلكات.استشعارأجهزةتسجيليتملمالمستهلكاتتحميل
التشغيل.إعدادوكررالتحميل،خطوةإلىللرجوعرجوعاخترالتشغيل،إعدادشاشاتعلى

مفقودة.البرنامجمنأساسيةمكوناتالمطلوبالبرنامج
مكوناته.جميعلاستعادةللبرنامجيدويتحديثبإجراءقم

الملفات.وجودومنصحيحالبيانوملفالعنقودملفإلىالمسارأنمنتأكدالإدخالملفاتمنالتحقق

نقلهايتملمبياناتتواجدالمحتملمنالتشغيل.عمليةلإجراءبالجهازالخاصالثابتالأقراصمحركعلىكافيةمساحةتوجدلاالجهازقرصمساحة
السابقة.التشغيلعمليةمن

بالجهاز.الخاصالثابتالأقراصمحركمنالتشغيلعمليةبياناتامسح

الفعلي.الشبكةواتصالالشبكةحالةمنتحققالشبكة.اتصالانقطعالشبكةاتصال

ممتلئ.الشبكةخادمأنأوممتلئBaseSpaceحسابأنإماالشبكةقرصمساحة

بهالموصىالإجراءالتصويرنظام

.Illuminaلشركةالفنيبالدعماتصلالتصويرقيود

.IlluminaلشركةالفنيبالدعماتصلZوتسويةخطوات

.Illuminaلشركةالفنيبالدعماتصلالبتخطأمعدل

تحميلأعدثمّومنبالمحولّموضعهافيBeadChipشريحةتثبيتمنوتأكد.BeadChipشريحةمحولّبتفريغقمالآليالمركز
المحولّ.

ممتلئةالمستعملةالكواشفحاوية
فارغة.مستعملةكواشفبحاويةالتشغيلعمليةدائماًابدأ
امتلاءعندمؤقتاًالتشغيلعمليةلإيقافالبرنامجبتشغيلالنظاماستشعارأجهزةتقومالمستعملة،الكواشفحاويةإفراغدونالتشغيلبدءحالوفي

الغسلأوالطرفينمزدوجةالنهايةذيالتخليقإعادةأوالعناقيدتكوينأثناءمؤقتاًالتشغيلعمليةالنظاماستشعارأجهزةتوقفأنيمكنلاالحاوية.
التشغيل.بعدالتلقائي
بالكامل.الحاويةوتفريغالشفطأكوابلرفعخياراتمعحوارمربعفتحيتممؤقتاً،التشغيلعمليةتتوقفعندما

المستعملةالكواشفحاويةإفراغ
Raiseحدد1 Sippersالشفط)أكواب(رفع.
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مناسب.بشكلمحتوياتهامنوتخلصالمستعملةالكواشفحاويةبإزالةقم2

المؤقت.التخزينحجرةإلىالفارغةالحاويةبإرجاعقم3

تلقائياً.التشغيلاستئنافيتم.(متابعة)Continueحدد4

التهجينإعادةعملسير
أنيمُكن.2500منأدنىكثافاتتُظهرالأولىالقليلةالدوراتخلالإنشاؤهاتمالتيالمقاييسكانتحالفيضرورياًالتهجينإعادةتشغيليكونقد

التهجين.إعادةبدونحلّهيمُكنولامتوقّعأمروهو،1000منأدنىكثافاتالتنوعّقليلةالمكتباتبعضتُظهر

ملاحظة
منالخاصةالتسلسلبياناتحفظيتمولاالتشغيل،مستهلكاتاستخدامإعادةيمكنولاالتشغيل،استئنافيتعذرنهائياً.التشغيلإنهاءأمريعُد

التشغيل.
التشغيل:عمليةانتهاءقبلالتاليةالخطواتبإجراءالبرنامجيقومالتشغيل،عملياتإحدىإنهائكعند
tآمنة.حالةفيالتدفقحجرةيضع
tالراديوموجاتتعريفنظاميفتح)RFID(لاحقة.تشغيللعملية
tالتدفق.لحجرةالتهجينإعادةصلاحيةانتهاءموعديحدد
tطبيعياً.أمرًاالتأخيرويعُدالكاملة.للدوراتالتشغيلسجلاتيكتب
tالتلقائي.التشغيلبعدماالغسيلإجراءيتجاوز
التشغيل:لإجراءالتاليةالخطواتالبرنامجسيجُريالتهجين،إعادةتشغيلفيالبدءعند
tللتشغيل.فريداسمعلىبناءًتشغيلمجلدينشئ
tالتدفق.حجرةتهجينإعادةتاريخصلاحيةانتهاءعدممنيتأكد
tطبيعياً.أمرًاالتأخيرويعُدالكواشف.يملأ
tالعناقيد.خطوةيتخطى
tالسابقة.1رقمالقراءةمشرعيزيل
tالجديد.1رقمالقراءةمشرعيهجن
tالمحددة.التشغيللمعلماتوفقاًللتشغيلالأخرىوالإجراءات1رقمالقراءةعبريستمر

التهجينإعادةأجلمنالتشغيللإنهاءنقاط
فقط:التاليةالنقاطعندالتشغيلبإنهاءقمتإذاذلكبعدالتهجينإعادةيمكن
tإلاالأولى،الدورةبعدالتشغيلإنهاءسلامةمنبالرغمللتسلسل.دورات5أوليتطلبالذيالقالب،تسجيلبعدالكثافاتتظهر—دورات5بعد

عنقود.إنشاءأثناءالتشغيلتنهيلا.5الدورةبعدبإنهائهايوصىأنه

tلإعادةالتدفقحجرةحفظيتعذرالمقترنة.النهايةذاتالتخليقإعادةعمليةبدءقبلالتشغيلإنهاء—1رقمالمؤشرقراءةأو1رقمالقراءة
المقترنة.النهايةذيالتخليقإعادةبدءبعدلاحقةتهجين

المطلوبةالمستهلكات
NextSeqلجهازجديدتينمؤقتتخزينوخرطوشةكاشفخرطوشةوجودالتهجينإعادةتشغيليستلزم 550Dxّتمالذيالوقتعنالنظربغض
فيه.التشغيلإيقاف

الحاليالتشغيلإنهاء
.نعماخترالأمر،بتأكيدمطالبتكعند.التشغيلإنهاءحدد1

التهجين.لإعادةالصلاحيةانتهاءتاريخلاحظ.نعماخترالتدفق،حجرةبحفظمطالبتكعند2

التهجين.إعادةتشغيللإعدادمستعدًاتصبححتىمئويةدرجات8إلى2منحرارةدرجةفيجانباًبوضعهاوقمالمحفوظةالتدفقحجرةبإزالةقم3
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ملاحظة
منصدفيشكلذاتبلاستيكيةعلبةفيمئويةدرجات8إلى2منتتراوححرارةدرجةفيأيام7إلىتصللمدةالتدفقخليةتخزينيمكنك
أيام.3خلالالمحفوظةالتدفقحجرةتهجينبإعادةقمالنتائج،أفضلعلىللحصولالمجففّة.الحزمةدون

يدويغسيلإجراء
.غسيلإجراءاخترالرئيسية،الشاشةمن1

.31الصفحةفييدويغسيلإجراءانظر.اليدويالتشغيلبعدماغسيلاخترالغسيل،اختيارشاشةمن2

ملاحظة
بخلافاليدوي.الغسيللإجراءاستخدامهمايمُكنكالمتوقّف،التشغيلمنالمؤقتالتخزينوخرطوشةالكاشفخرطوشةبإزالةبعدتقملمإذا

المؤقت.التخزينغسيلوخرطوشةالكاشفغسيلخرطوشةباستخداماليدويالغسيلتنفيذيجبذلك،

BaseSpaceإعدادتبويبعلامةعلىجديدةتشغيلعمليةإعداد
BaseSpaceأوBaseSpaceلـالجهازتهيئةتمتإذا1 Onsite،المعلماتمستخدماًالإعدادتبويبعلامةعلىجديدةعمليةبإعدادفقم

الأصلية.التشغيلعمليةفينفسها

نصيحة
لعمليةمميزاسمبتعيينقمثمالسابقة،التشغيلإعداداتعلىللحفاظالمناسبةالمجموعةمعرفواخترالمجموعات،تبويبعلامةفوقانقر

الجديدة.التشغيل

الجهازفيالتشغيلإعداد
جديدة.كاشفخرطوشةبتجهيزقم1

دقيقة).30-15(الغرفةحرارةدرجةإلىتصلحتىفاتركهامخزنة،التدفقحجرةكانتإذا2

وحفظها.المخزنةالتدفقحجرةبتنظيفقم3

الفارغة.الحاويةتحميلبإعادةقمثمالملائم،النحوعلىالمحتوياتمنوتخلصالمستعملةالكواشفحاويةأزِل4

الجديدتين.الكاشفوخرطوشةالمؤقتالتخزينخرطوشةبتحميلقم5

التالية:الخياراتبينمنحددالتشغيل،إعدادشاشةمن6
tBaseSpaceأوBaseSpace Onsite—التشغيل.معلماتعلىبالتأكيدوقمالتشغيلعمليةحدد
tالأصلية.التشغيلعمليةفيكمانفسهاالمعلماتوحددالتشغيلعمليةاسمأدخل—مستقل

التشغيل.وبدءالتشغيلقبلماالفحصلمتابعة(التالي)Nextحدد7

المسحوعمليةBeadChipشريحةأخطاء

BeadChipلشريحةالشريطيالرمزقراءةالبرنامجعلىيتعذرّ
التالية:الخياراتأحداخترالشريطي،الرمزخطأحوارمربعظهورحالفي

tحددRescanأخرى.مرّةالشريطيالرمزقراءةالبرنامجيحاول.المسح)(إعادة
tحسبوذلكرقماً،12إلىالشريطيالرمزرقميصلقدالصورة.فيموضّحهوكماالرقميالشريطيالرمزأدخلثمالنصحقلحدد

الإخراج.مجلدفيالشريطيالرمزبصورةالاحتفاظيتم.(حفظ)Saveحدد.BeadChipشريحة
tاخترCancel(إلغاء).شريحةمحوّللتفريغالتصويرحجرةبابيفتحBeadChip.

BeadChipمسحفشل
فيالواردةبالمعلوماتضوئياًّالممسوحةالصورةعلىالموجودةالمواقعربطخلالمنالخرزالتسجيليحددضوئياًّ.مسحهابعدالصورتسجيليتم

.DMAPمجلدأوالخرزخريطة
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.BeadChipصورةعلىالأحمرباللونالتسجيلفيتفشلالتيالأقسامإلىيشار

الناجحةغيرالأقسامتظهر28BeadChipالشكل

نشطاً.المسح""إعادةالزريصبحالإخراج،مجلدإلىالمسحبياناتوكتابةالمسحاكتمالبعد
التالية:بالخطواتالبرنامجيقومالمسح،إعادةتحديدعند
tشريحة.إلىشريحةمنمتزايدتداخلباستخدامفاشلةأقسامعلىتحتويالتيالعيناتمسحإعادة
tالأصلي.الإخراجمجلدفيالإخراجملفاتبإنشاءيقوم
tالناجحة.غيرللأقسامالسابقةالإخراجملفاتفوقبالكتابةيقوم
tالإخراج.مجلدتسميةبإعادةالبرنامجيقوملاالخلفية.فيذلكيفعلولكنهمسح،إعادةعمليةلكل1بمقدارالمسحعداديزيد

جديدةمسحعمليةبدءأوالمسحإعادة
مسحها.تعذّرأقسامعلىتحتويالتيالعيناتلمسحالمسح)(إعادةRescanحدد1

المسح.فأنهِالمسح،عمليةفشلاستمرّإذا2

وسائلأيّأوالمضغوطالهواءاستخدمالمخلفات.أوالغبارعنبحثاBeadChipًشريحةوافحصوالمحوّل،BeadChipشريحةأزِل3
والمخلفات.الغبارلإزالةأخرىمضغوطة

جديدة.مسحعمليةوابدأBeadChipشريحةتحميلأعد4
التالية:الخطواتالبرنامجينُفذجديدة،مسحعمليةبدءعند
tشريحةمسحBeadChip.بأكملها
tجديد.إخراجمجلدفيالإخراجملفاتبإنشاءيقوم
tالأخيرة.المسحإعادةبعمليةالخاصةالمسحعملياتلعددوفقا1ًبمقدارالمسحعدّادبزيادةيقوم

العناقيدوملفاتالبيانملفاتاستبدال
Downloadsالتبويبعلامةفوقوانقرتستخدمها،التيBeadChipلشريحة)support.illumina.com(دعمصفحةإلىانتقل1

.(التنزيلات)

لديك.المفضلالشبكةموقعإلىالملفاتوانسختحديثها،أواستبدالهاالمرادالملفاتبتنزيلقم2

ملاحظة
NextSeqجهازنظاممعالمتوافقةوالعناقيدالبيانملفاتتحديدمنتأكد 550Dx.المتوافقةالملفاتتتضمنNS550الملف.اسمفي
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التالي:النحوعلى،BeadChipمسحتكوينشاشةعلىالموقعبتحديثفقمالموقع،تغييرتمإذافقط3

aشاشةمنNCS،حددالرئيسيةManage Instrumentالجهاز)(إدارة.
bحددSystem Configurationالنظام)(تهيئة.
cحددBeadChip Scan Configurationمسح(تهيئةBeadChip(.

المحدثة.أواستبدالهاتمالتيالملفاتموقعإلىوانتقل(استعراض)Browseحدد4

الوصفاتومجلداتالمخصّصةالوصفات
التعرّفالبرامجمحدّثيستطيعفلنالأصلية،الوصفةتعديلتمإذاجديد.باسمالأصليةالوصفةمنبنسخةدائماًاحتفظالأصلية.الوصفاتبتعديلتقملا

الأحدث.الإصداراتتثبيتبعديتمولناللاحقة،التحديثاتإجراءعندذلكبعدالوصفةعلى
يلي.كماالوصفاتمجلداتترتيبيتمالملائم.الوصفاتمجلدفيالمخصصّةبالوصفاتاحتفظ

مخصصّة
العالي.الإخراجمجموعةمعتسُتخدممخصصّةوصفات—العاليللإخراج
المتوسط.الإخراجمجموعةمعتسُتخدممخصصّةوصفات—المتوسطللإخراج

العالي.الإخراجمجموعةمعتسُتخدمأصليةوصفات—العاليللإخراج
المتوسط.الإخراجمجموعةمعتسُتخدمأصليةوصفات—المتوسطللإخراج
اليدوي.الغسيلوصفةعلىيحتوي—غسيل

RAIDالمستقلةللأقراصالتعددمصفوفةخطأرسالة
NextSeqكمبيوترتجهيزتم 550Dxفيالصلبالقرصبدأإذاالبحث.لوضعواثنانالتشخيصلوضعاثنانصلبة،أقراصمحركاتبأربعة

عادةًيلزم.IlluminaلشركةالفنيبالدعمالاتصالعليكويقترحRAIDالمستقلةللأقراصالتعددمصفوفةخطأرسالةيُظهرالنظامفإنالإخفاق،
الثابتة.الأقراصمحركاستبدال
حددللمتابعة،للجهاز.العاديالتشغيلانقطاعلتجنبمقدماًالخدمةجدولةهوالرسالةمنوالغرضالعادي.والتشغيلالتشغيلإعدادخطواتمتابعةيمكنك

Close(إغلاق).

النظامإعداداتتكوين
حسابلدىالنظام.تكوينخياراتفاستخدمالنظام،تكوينإعادةيجبكانإذاأومطلوباًالتغييركانإذاذلك،ومعالتثبيت.عمليةأثناءالنظامتكوينيتم

النظام.تكوينخياراتإلىللوصولالإذنفقطWindowsمسؤول
tعنوانلإعداداتخياراتيوفر—الشبكةتكوينIPالمجالاسمخادموعنوان)DNS(المجال.واسمالكمبيوترواسم
tذلكفيبماالتحليل،لطرقخياراتيوفر—التحليلتكوينBaseSpaceوBaseSpace Onsiteفيالتشغيلومراقبةالمستقلوالوضع

BaseSpaceإلىالافتراضيالدخولتسجيلوإعداداتBaseSpaceالجهاز.صحةحولالتقاريروإعداد
tمسحتهيئةBeadChip—مجلدموقعلتحديدخياراتيوفرDMAP،المحفوظة،الصورملفوتنسيقالإخراج،مجلدوموقعالافتراضي

الإخراج.ملفونوع

الشبكةتهيئةتعيين
.النظامتهيئةاخترالجهاز،إدارةشاشةمن1

Networkحدد2 Configurationالشبكة)(تهيئة.

.DHCPخادمباستخدامIPعنوانعلىللحصولتلقائياIPًعنوانعلىالحصولاختر3

ملاحظة
تهيئةلمعاييرالحيويالتوزيعأجلمنIPشبكاتفييستخدمقياسيشبكةبروتوكولهو)DHCP(الحيويالمضيفتهيئةبروتوكول
الشبكة.
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علىللحصولبكالخاصةالشبكةبمسؤولبالاتصالقمكالآتي.يدوياًآخربخادمالجهازلتوصيلالتاليIPعنواناستخداماخترذلك،منبدلاً
لمنشأتك.المحددةالعناوين

tعنوانبإدخالقمIP.عنوانIPالمثال.سبيلعلى،168.62.20.37يشبهبنقطة،بعضهاعنمفصولةأرقام4منمكونةسلسلةهو
tلشبكةفرعياًتقسيماًيعُدوالذيالفرعية،الشبكةقناعبإدخالقمIP.
tبالإنترنت.يتصلالذيالشبكةعلىالتوجيهجهازتعدوالتيالافتراضية،البوابةبإدخالقم

.IPبعنوانالمرتبطالمجالاسمبخادمالجهازلتوصيلتلقائياDNSًخادمعلىالحصولاختر4
كالآتي.يدوياًالمجالاسمبخادمالجهازلتوصيلالتاليةDNSخادمعناويناستخداماخترذلك،منبدلاً
tعنوانبإدخالقمDNS.عنوانالمفضلDNSعناوينإلىالمجالأسماءلترجمةالمستخدمالخادماسمهوIP.
tعنوانأدخلDNS.يستطعلمإذاالبديلاستخداميتم البديلDNSعناوينأحدإلىمحددمجالاسمترجمةالمفضلIP.

الكمبيوتر.شاشةإلىللتقدم(حفظ)Saveحدد5

ملاحظة
مسؤولوتتطلبالاتصالعلىالكمبيوتراسمفيتغييراتأيتؤثرأنيمكنتصنيعه.وقتخلالبالجهازالخاصالكمبيوتراسمتعيينيتم

الشبكة.

كالآتي.عملمجموعةأومجالإلىبالجهازالخاصالكمبيوتربتوصيلقم6
tتتطلبمنشأتك.فيالإنترنتبشبكةاتصالبوجودالمرتبطالمجالاسمأدخلثم،المجالعضواختر—بالإنترنتالمتصلةللأجهزةبالنسبة

المرور.وكلمةالمسؤولالمستخدماسمالمجالتغييرات
tمجموعةباسممنشأتكتنفردالعمل.مجموعةاسمبإدخالقمثم،عملمجموعةعضواختر—بالإنترنتالمتصلةغيرللأجهزةبالنسبة

العمل.

.(حفظ)Saveحدد7

التحليلتهيئةتعيين
.النظامتهيئةاخترالجهاز،إدارةشاشةمن1

.التحليلتهيئةاختر2

لاحق.وقتٍفيتحليلهاأجلمنإليهالبياناتنقلسيتمالذيالموقعلتحديدالتاليةالخياراتبينمناختر3
tحددBaseSpaceإلىالتسلسلبياناتلإرسالIllumina BaseSpace.[اختياري]اختيارمربعحددOutput Folderمجلد)

إلىبالإضافة)BCL(الأساسيالاستدعاءملفاتلحفظثانويشبكةموقعإلىوانتقل،(تصفحّ)Browseوحدد،الإخراج)
BaseSpace.

tاخترBaseSpace Onsite.لخادمالكاملالمساربإدخالقمBaseSpace Onsite[اختياري]الخادم.اسمحقلفيبك،الخاص
Outputاختيارمربعحدد Folderوحدد،الإخراج)(مجلدBrowse(ّتصفح)،الاستدعاءملفاتلحفظثانويشبكةموقعإلىوانتقل

BaseSpaceخادمإلىبالإضافة)BCL(الأساسي Onsite.
tحددStandalone instrumentحددفقط.الشبكةموقعإلىالبياناتلحفظمستقل)(جهازBrowse(تصفح)موقعإلىوانتقل

تلقائياً.الإخراجمجلداسمالتحكمبرنامجينُشئمفُضّل.شبكة
t[اختياري]حددUse Run Monitoringعلىالتصويرأدواتباستخدامالتشغيللمراقبةالتشغيل)مراقبة(استخدام

BaseSpace.إلىالدخولتسجيليلزمBaseSpaceبالإنترنت.والاتصال

BaseSpaceأوBaseSpaceحددتإذا4 Onsite،معلماتبتعيينفقمBaseSpaceيلي.كما
tأدخلUser Nameاسم)(والمستخدمPasswordكلمة)(فيالمرورBaseSpaceلدىالجهازلتسجيلBaseSpace.
tحددUse default login and bypass the BaseSpace login screenالافتراضيالدخولتسجيل(استخدام

هذايتجاوزالافتراضي.الدخوللتسجيلالمسُجّلةالمروروكلمةالمستخدماسملضبط)BaseSpaceإلىالدخولتسجيلشاشةوتجاوز
التشغيل.عمليةإعدادخلالBaseSpaceشاشةالإعداد

Sendحدد5 instrument health information to Illuminaإلىللجهازالصحيةالمعلومات(إرسالIllumina(لتمكين
حسبوذلكالدليل،هذافيالموجودالاسمعنمختلفاًالبرنامجواجهةفيالموجودالإعداداسميكونقد.Illuminaلدىالاستباقيةالمراقبةخدمة
NextSeqالتحكمبرنامجإصدار (NCS)الاستخدام.قيدالموجود
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وإصلاحهاالأخطاءاستكشافعلىIlluminaشركةالبياناتهذهتساعد.Illuminaإلىالجهازأداءبياناتإرساليتمالإعداد،هذاتشغيلعند
حولالمعلوماتمنلمزيدالأقصى.الحدإلىالجهازتشغيلوقتوزيادةمسبقةصيانةإجراءيتيحمماالمحتملة،الفشلحالاتوكشفأكبربسهولة
.)1000000052503رقم(المستندIlluminaمنالاستباقيةالتقنيةالمذكرةراجعالخدمة،هذهمزايا
الخدمة:هذه
tالتسلسلبياناتترسللا
tالإنترنتإلىالوصولخلالهامنيمكنبشبكةالجهازتوصيلتتطلّب
tتسلسلبمركزالجهازتوصيليتطلبBaseSpace

ملاحظة
BaseSpaceتسلسللمركزمتاحغيرالخيارهذا Onsite

tإعدادبتعطيلقمالخدمة،هذهفيالاشتراكلإلغاءافتراضياً.تشغيلهايتمSend instrument health information to
Illuminaإلىالجهازسلامةحولمعلومات(إرسالIllumina(.

.(حفظ)Saveحدد6

BeadChipمسحتهيئة
Systemحددالجهاز،إدارةشاشةمن1 Configurationالنظام)(تهيئة.

BeadChipحدد2 Scan Configurationمسح(تهيئةBeadChip(.

بك.الخاصةالمنشأةشبكةعلىالمفضلالمجلدموقعإلىوانتقل(تصفح)Browseحددافتراضي،DMAPمجلدموقعلتحديد3

ملاحظة
شريحةلكلمطلوباDMAPًمحتوىيعدّونسخه.الموقعهذاإلىDMAPمحتوىبتنزيلقمالمسح،لإجراءعمليةكلقبل

BeadChipلشريحةشريطيرمزلكلومميزًاBeadChip.

بك.الخاصةالمنشأةشبكةعلىالمفضلالموقعإلىوانتقل(تصفح)Browseحددافتراضي،إخراجمجلدموقعلتحديد4

.JPGهوللصورالافتراضيالنوعالمحفوظة.للصورالصورملفتنسيقحدد5

GTCهوالافتراضيالإخراجملفنوعللبيانات.المسحلإجراءإخراجملفتنسيقحدد6 onlyفقط)الجينيالنمط(استدعاء.

.(حفظ)Saveحدد7

Scanشاشةمن8 Mapشريحةنوعلكلالعنقودوملفالبيانلملفالكاملالمسارحددالمسح)،(خريطةBeadChip.حددBrowse
الملفات.هذهعلىيحتويالذيالمجلدموقعإلىوانتقلملفنوعلكل(تصفحّ)

Hideحدد[اختياري]9 Obsolete BeadChipsشرائح(إخفاءBeadChip(شرائحلإزالةالقديمةBeadChipمنالقديمة
العرض.

.(حفظ)Saveحدد10
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الفعليالوقتفيالتحليلBالملحق
47الفعليالوقتفيالتحليلعلىعامةنظرة
48الفعليالوقتفيالتحليلعملسير

الفعليالوقتفيالتحليلعلىعامةنظرة
NextSeqجهازيستخدم 550Dxالفعليالوقتفيالتحليلبرنامجتنفيذ)RTA(ويسمىRTA2.يعملRTA2بالجهازالخاصالكمبيوترعلى

فيالتحليلبرنامجبينالتواصليجريالأساسي.للاستدعاءجودةدرجةويعينالأساسي،الاستدعاءبإجراءويقومالصور،منالكثافاتويستخرج
الوقتفيالتحليلبرنامجإنهاءتمإذاالمشتركة.الذاكرةوملفاتHTTPالإنترنتشبكةواجهةخلالمنالتحكموبرنامج)RTA2(2الفعليالوقت
التشغيل.بياناتحفظيتمولنالمعالجةاسئنافيتمفلن)،RTA2(2الفعلي

ملاحظة
) فارغة.SAV(التسلسلتحليلعارضفيالفهرستبويبعلامةولذلكالإرسال.تعددإزالةأداءحسابيتملم

RTA2إدخالات
المعالجة:أجلمنالتاليالإدخالRTA2يتطلّب

tالمحلية.النظامذاكرةفيالمتضمنةالشرائحصور

tRunInfo.xml،لا،أممفهرسةالقراءةكانتماوإذاالدورات،وعددالتشغيل،عمليةباسمويمدكالتشغيلعمليةبدايةفيتلقائياًإنشاؤهيتمالذي
التدفق.حجرةعلىالموجودةالشرائحوعدد

tRTA.exe.config،بتنسيقالبرامجتكوينملفاتأحدوهوXML.
لا.أممحددًاالاختياريالإخراجمجلدكانماوإذاRunInfo.xmlموقعحولالتحكمبرنامجمنأوامرRTA2يتلقى

2إصدار)RTA(الفعليالوقتفيالتحليلإخراجملفات
الكاميرا.بواسطةالرؤيةمجالبأنهاتعَُرَفالتدفقخليةفيمصورةصغيرةمناطقالشرائحتعُدشرائح.هيئةعلىالذاكرةفيقناةلكلصورتمريريتم
ملفاتالأخرىالملفاتجميعتدعمعالية.بجودةالمسجلةالفلترةوملفاتالاستدعاءملفاتمنمجموعةشكلفيالإخراجالبرنامجينُتجالصور،هذهمن

الإخراج.

الوصفالملفنوع

المجمعالأساسيالاستدعاءملفيحتويدورة.وكلممرلكل)bcl.bgzf(*.مجمعاستدعاءملفداخلتحليلهاتمشريحةكلتضمينيتمالأساسيالاستدعاءملفات
الممر.ذلكفيعنقودلكلالمرفقالجودةوسجلالأساسيالاستدعاءعلى

الفلاتر.يعبرالعنقودكانماإذاالفلترةملفيُحددممر.لكلواحد.*)filter(فلترةملففيالمجمعةالفلترةمعلوماتشريحةكلتُنتجالفلترملفات

القالب.إنشاءأثناءممرلكلالعنقودموقعملفإنشاءيتمالشريحة.فيعنقودلكلX،Yإحداثياتعلى.*)locs(العنقودموقعملفاتتحتويالعنقودموقعملفات

الاستدعاءفهرسملفات
الأساسي

القيممنزوجعلىالفهرسملفيحتويالأصلية.الشريحةمعلوماتحفظأجلمنممرلكل.*)bci(الأساسيالاستدعاءفهرسملفاتتُنتج
الشريحة.لهذهالعناقيدوعددالشريحةرقموهماشريحة،لكل

FASTQلتحويلbcl2fastqتحويلبرنامجاستخدمذلك،منوبدلاً.BaseSpaceفيالبياناتانتقالتحليلأجلمنالإخراجملفاتاستخداميتم
NextSeqملفاتتتطلّبالأخرى.للأطرافالتابعةالتحليلوحلول 550Dxبرنامجbcl2fastqعلىللحصولالأحدث.الإصدارأو2.0إصدار
NextSeqبجهازالخاصةالتنزيلاتصفحةبزيارةقم،bcl2fastqلبرنامجإصدارأحدث 550DxشركةموقععلىIllumina.
ملفاتتعُد.InterOpكملفاتالمخزنةالتشغيلعمليةلجودةالفعليالوقتفيالمقاييس2الإصدار)RTA(الفعليالوقتفيالتحليلبرنامجيوفر

InterOpًبرنامجباستخدامالفعليالوقتفيالمقاييسلعرضضروريةأنهاكماالقراءة،مستوىومقاييسودورة،شريحة،علىيحتويثنائياًمخرجا
شركةموقععلىSAVببرنامجالخاصةالتنزيلاتصفحةبزيارةقم،SAVلبرنامجإصدارأحدثعلىللحصول).SAV(التسلسلتحليلعارض

Illumina.
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الأخطاءمعالجة
الملفبتنسيقالأخطاءملففيالأخطاءتسجيلتم).RTA(الفعليالوقتفيالتحليلسجلاتمجلدفيوكتابتهاالسجلملفاتبإنشاءRTA2يقوم
.tsv.*
المعالجة:نهايةفيالنهائيالناتجوجهةإلىالتاليةوالأخطاءالسجلاتملفاتنقلتم

t*GlobalLog.tsv*المهمة.التشغيلأحداثيلخص
t*Error.tsv*التشغيل.أثناءحدثتالتيالأخطاءيسرد
t*WarningLog.tsv*التشغيل.أثناءحدثتالتيالتحذيراتيسرد

الفعليالوقتفيالتحليلعملسير
العنقود.خرائطمواقعقالبإنشاء

عنقود.لكلالكثافةقيمةوتحديدالتدفقحجرةفيعنقودلكلالموقعتسجيلالكثافةواستخراجالتسجيل

المطاورة.قبلوماالمطاورةآثاريصححالمطاورةتصحيح

عنقود.لكلالأساسيالاستدعاءيحددالأساسيالاستدعاء

أساسي.استدعاءلكلالجودةدرجةيعينالجودةدرجاتتعيين

قالبإنشاء
.YوXإحداثياتباستخدامالشريحةفيعنقودكلموقعيحددوالذيالفعلي،الوقتفيعمل التحليلسيرفيالأولىالخطوةالقالبإنشاءيعد

الشريحة.تصويرلإتمامقالبدورةآخربعدالقالبإنشاءيتمللتشغيل.الأولىدوراتالخمسمنصورةبياناتقالبإنشاءيتطلب

ملاحظة
منتسلسللأيوبالنسبةدورات.5أولفيGغيرواحدأساسيوجدأنالأقلعلىيجبالقالب،إنشاءعمليةخلالالعناقيدأحدعنللكشف

RTAيتطلبالمؤشر،تسلسلات v2بخلافالأقلعلىواحدةقاعدةGالأوليين.الدورتينفي
العنقودموقعملفاتفيمكتوبةتكونبالكاملالتدفقلحجرةالعنقودمواقعالتسلسل.فيالكثافةواستخراجالتسجيللخطوةكمرجعالقالبيستخدم

)locs،(*.خط.لكلواحدملف

الكثافةواستخراجالتسجيل
القالب.إنشاءبعدالكثافةواستخراجالتسجيليبدأ
tالقالب.تجاهبالتصويرخاصةلاحقةدورةكلخلالإنتاجهاتمالتيالصورالتسجيليرتب
tالمحددة.للصورةالقالبفيعنقودلكلالكثافةقيمةالكثافةاستخراجيحدد
عارضبرنامجاستخدمالدورة.تلكفيالشريحةلهذهأساسيةاستدعاءاتإنشاءيتملاالدورات،إحدىفيموجودةصورلأيالتسجيلفشلحالفي

تسجليها.تعذّرالتيالصوروتحديدالمصغّرةالصور) لفحصSAV(التسلسلتحليل

المطاورةتصحيح
منشريطيخرجعندماالمطاورةقبلوماالمطاورةتحدثالدورة.فيواحدٍبأساسٍعنقودفينوويحمضشريطكليمتدالتسلسل،تفاعلأثناءفي

الحالية.الدمجدورةخلالالطور
tالقواعد.إحدىتخلّفعندالمطاورةتحدث
tالقواعد.إحدىتتقدمعندماالمطاورةقبلماعمليةتحدث
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المطاورةقبلوماالمطاورة29الشكل

Aالمطاورةبمرحلةتمرّالتيالقواعدإحدىمعقراءة
Bالمطاورة.قبلمامرحلةفيموجودبأساسقراءة

التشغيل.عمليةطوالدورةكلفيالبياناتلجودةالأقصىالحدمنيزيدوالذيقبلها،وماالمطاورةتأثيراتRTA2يصحح

الأساسيالاستدعاء
NextSeqجهازيستخدممحددة.دائرةفيمعينةشريحةفيعنقودلكل)TأوGأوCأوA(أساسالأساسيالاستدعاءيحدد 550Dxالتسلسل
القناةمنوواحدةالحمراءالقناةمنواحدة) ،DNA(النوويالحمضأسسمنلأربعةالبياناتلتشفيرفقطصورتينيتطلبوالذيالقناة،ثنائي

الخضراء.
تحددالنوكليوتيدات.معمنهاواحدةكلتتطابقمتميزة،سكانيةتجمعاتأربعةفيأخرىصورةبنتيجةمقارنتهاتمتصورةمنالمستخرجةالكثافات
السكان.إليهاينتميالتيالعناقيدأيالأساسيالاستدعاءعملية

العنقوديةالكثافاتتصور30الشكل

النتيجةالخضراءالقناةالحمراءالقناةالقاعدة

A1(يعمل)والخضراء.الحمراءالقناةمنكلٍفيالكثافةتظُهرالتيالعناقيد(يعمل)1

C1(يعمل)فقط.الحمراءالقناةفيالكثافةتظُهرالتيالعناقيديعمل)(لا0

G0معروف.عنقودموقعفيكثافةوجودعدمتظُهرالتيالعناقيديعمل)(لا0يعمل)(لا

T0فقط.الخضراءالقناةفيالكثافةتظُهرالتيالعناقيد(يعمل)1يعمل)(لا

القناتينذيالتسلسلفيالأساسيةالاستدعاءات1الجدول

الفلترمنالعناقيدمرور
تتمالبيانات.جودةمستوىمنالأدنىالحدّتلبّيلاالتيالقراءاتلإزالةالتشغيلأثناءالأوليةالبياناتبفلترة)RTA2(2الفعليالوقتفيالتحليليقوم
المنخفضة.الجودةذاتوالعناقيدالمتداخلةالعناقيدإزالة
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يكونلاعندما)PF(الفلترمنالعناقيدتمرالأساسي.الاستدعاءنقاءلتحديدالسكانيالتعدادعلىقائماًنظاماRTA2ًيستخدمالقناة،ثنائيللتحليلبالنسبة
استدعاء.قاعدةليستالفلترتمررلاالتيالعناقيد.0.63<نقاءبنسبةدورة25أولفيواحدأساسياستدعاءمنأكثرهناك

بالمؤشرالمتعلقةالاعتبارات
الأخرى.القراءاتخلالالأساسيالاستدعاءمنالأساسيالاستدعاءعمليةمؤشرقراءاتتختلف
فلن،Gلـأساسيينباستدعائينالمؤشرقراءةبدأتإذاالأوليين.الدورتينمنأيٍّفيGبخلافالأقلعلىواحدبأساسالمؤشرقراءاتتبدأأنيجب
الإرسال.تعددإزالةلضمانالأوليينالدورتينمنكلٍفيموجودةالإشارةتكونأنيجبقوية.إشارةبثيتم

هذهاتباععنددورة.لكلالقناتين،كلتايفُضّلالأقل،علىواحدةقناةفيإشارةيوفرالذيالمؤشرتسلسلاتحددالإرسال،تعددإزالةإمكانيةلتحسين
دورة.أيفيGأسستنتجالتيالمؤشرتركيباتتجنبيمكنكالإرشادات،

tالحمراء—القناةAأوC
tالخضراء—القناةAأوT

الضعيفة.الإشاراتإرسالنماذجتحليلعندالدقةالأساسيالاستدعاءعمليةتضمن

الجودةدرجاتتعيين
الأساسيةالاستدعاءاتأحدأنإلىالأعلىالجودةدرجةتشُيرصحيح.غيرأساسياستدعاءوجودلاحتماليةتوقّعهيالجودة،درجاتأوالجودة،درجة
صحيحاً.يكونأنإلىوأقربالجودةفيأعلى
الجدوليبُيّنالدرجة. إلىXتشيرحيث)،X(Qبـالجودةدرجاتتمثيليتمالصغيرة.الخطأاحتمالاتإلىللوصولمدمجةوسيلةالجودةدرجةتعتبر
الخطأ.واحتماليةالجودةدرجةبينالعلاقةالتالي

الخطأاحتمالية)X(Qالجودةدرجات

Q400.0001)110000في(

Q300.001)11000في(

Q200.01)1100في(

Q100.1)110في(

ملاحظة
".Phred"فريدخوارزميةمنمعُدّلةنسخةعلىالجودةدرجاتتعيينيستند

جدولفيالجودةدرجةعنللبحثالمتوقعّةالقيمتسُتخدمثمأساسي،استدعاءلكلالتوقّعمؤشراتمنمجموعةبحسابالجودةدرجاتتعيينيقوم
التسلسللجهازمحددةتهيئةطريقعنإنشاؤهاتمالتيالتشغيللعملياتمثاليبشكلدقيقةجودةذاتتوقعّاتلتقديمالجودةجداولإنشاءيتمالجودة.
الكيميائي.والإصدارالأساسي

.)bcl.bgzf(*.أساسيةاستدعاءملفاتفيالنتائجتسجيليتمالجودة،درجةتحديدبعد
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الإخراجومجلداتملفاتCالملحق
51للتسلسلالإخراجملفات
53التسلسلإخراجمجلدبنية
54المسحإخراجملفات
54المسحإخراجمجلدبنية

للتسلسلالإخراجملفات

والاسموالموقعالملف،وصفالملفنوع

الملفويحتويدورة.ولكلممر،لكلواحدملففيتجميعهاويتمالأساسي،الاستدعاءملفاتأحدداخلتحليلهاتمشريحةكلتضمينيتمالأساسيالاستدعاءملفات
الممر.بهذاعنقودلكلالمشفرةالجودةودرجةالأساسيالاستدعاءعلىالمجمع

Data\Intensities\BaseCalls\L00[X]ممر.لكلواحدمجلدفيالملفاتتخزينيتم—
]Cycle].bcl.bgzf،ضغطبرنامجباستخدامالأساسيالاستدعاءملفاتضغطيتمأرقام.4منالمكونالدورةرقمتمثل[الدورة]حيث

.gzipالملفات

العناقيدوعددالشريحةرقموهماشريحة،لكلالقيممناثنتينصورةفيللشريحةالأصليةالمعلوماتالثنائيالفهرسملفيسردممر،لكلالأساسيالاستدعاءفهرسملف
للشريحة.

الممر.لهذاالأساسيالاستدعاءملفإنشاءيتممرة،لأولالأساسيالاستدعاءفهرسملفاتإنشاءعند
Data\Intensities\BaseCalls\L00[X]ممر.لكلواحدمجلدفيالملفاتتخزينيتم—

s_[Lane].bci

القالب.إنشاءنتيجةهيالعنقودموقعملفاتوتكونممر.لكلواحدعنقودموقعملفداخلعنقودلكلXYإحداثياتجمعيتمشريحة،لكلالعنقودموقعملفات
Data\Intensities\L00[X]ممر.لكلواحدمجلدفيالملفاتتخزينيتم—

s_[lane].locs

وقراءة.ممرلكلواحدفلترملففيالفلترمعلوماتتجميعيتمالفلاتر.عبرقدالعنقودكانماإذاالفلترملفيُحددالفلترملفات
البيانات.مندورة25باستخدام26الدورةفيالفلترملفاتإنشاءيتم

Data\Intensities\BaseCalls\L00[X]ممر.لكلواحدمجلدفيالملفاتتخزينيتم—
s_[lane].filter

التشغيل.عمليةخلالInterOpملفاتتحديثيتم.)SAV( التسلسلتحليلعارضأجلمنالثنائيةالتقريرملفاتاستخداميتمInterOpملفات
InterOpمجلد

الوقتفيالتحليلتهيئةملف
الفعلي

التشغيل.أجلمنالإعداداتالفعليالوقتفيالتحليلتهيئةملفويسردالتشغيل،بدايةعنديتكون
RTAConfiguration.xml,الجذر][مجلد

التدفقخليةفيوالشرائحالقطاعاتوعددمفهرسة،قراءةالقراءةأكانتسواءقراءة،كلفيالدوراتوعددالتشغيل،عمليةاسمبإدراجيقومالتشغيلمعلوماتملف
التشغيل.عمليةبدايةعندالتشغيلعمليةمعلوماتملفإنشاءيتملا.أم

RunInfo.xml,الجذر][مجلد

التدفقخليةشرائح
الممراتعددعلىللشرائحالإجماليالعدديعتمدالكاميرا.بواسطةالرؤيةمجالبأنهاتعَُرَفالتدفقخليةفيمصورةصغيرةمناطقالشرائحتعُد

علىالعاليالإخراجذاتالتدفقخلاياتحتويالصور.لجمعمعاًالكاميراتعملوكيفيةالتدفق،خليةعلىتصويرهايتمالتيوالأسطحوالقطاعات
شريحة.864

الإخراجالتدفقخليةمكوّن
الوصفالعالي

مخصصة.وإخراجإدخالمنافذبهاماديةًقناةًالممريعُد4الممرات

السطحتصويريتمثمواحدة،لشريحةالعلويالسطحتصويريتموالسفلي.العلويالسطحين،فيالتدفقخليةتصويريتم2الأسطح
التالية.الشريحةإلىالانتقالقبلنفسهاللشريحةالسفلي

الممر.فيالشرائحمنعمودعنعبارةالقطاع3ممرلكلقطاعات

ممر.لكلمقاطع3فيالتدفقخليةلتصويركاميرات6الجهازيستخدم3الكاميرامقاطع

التدفقخليةشرائح2الجدول
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الإخراجالتدفقخليةمكوّن
الوصفالعالي

مقطعلكلقطاعلكلالشرائح
للكاميرا

واحدة.كصورةالكاميراتراهاالتيالتدفقخليةعلىالموجودةالمساحةهيالشريحة12

تمالتيالشرائحمجموع
تصويرها

مقطع.لكلقطاعلكلالشرائحالكاميرا ×مقاطع×القطاعات×الأسطح×الممراتيساويالشرائحعددإجمالي864

الممرترقيم
تصويراكتمالعندب،الممراتبزوجالمسماة،4و2الممراتتصويريتمنفسه.الوقتفيأ،الممراتبزوجالمسماة،3و1الممراتتصويريتم

أ.الممراتزوج

الممرترقيم31الشكل

A3و1الممران–أالممراتزوج
B4و2الممران–بالممراتزوج

القطاعترقيم
العالي.الإخراجذاتالتدفقلخلايا3إلى1منالقطاعاتترقيميتمقطاعات.3فيممركلتصويريتم

القطاعترقيم32الشكل

الكاميراترقيم
NextSeqجهازيستخدم 550Dxالتدفق.خليةلتصويركاميراتست

تصويربعد.3رقمالممربتصوير6إلى4منالكاميراتتقوم.1رقمالممربتصوير3إلى1منالكاميراتتقوم.6إلى1منالكاميراتترقيميتم
.4و2الممراتلتصويرXالمحورعلىالتصويروحدةتنتقل،3و1الممرين
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العالي)الإخراجذاتالتدفقخلية(تظهروالمقطعالكاميراترقيم33الشكل

الشريحةترقيم
ويتمالكاميرا،مقطعأوالقطاعاتعددعنالنظربغض،12إلى01منالشرائحترقيمويتمللكاميرا.مقطعكلمنقطاعكلفيشريحة12هناك
رقمين.فيتمثيلها

الشريحةترقيم34الشكل

يلي:كماالموقع،لتمثيلأرقام5الكاملالشريحةرقميتضمن
tالسفليالسطحيمثل2العلوي؛السطحيمثل1—السطح
t3أو2أو1—القطاع
t6أو5أو4أو3أو2أو1—الكاميرا
t12أو11أو10أو09أو08أو07أو06أو05أو04أو03أو02أو01—الشريحة

.8والشريحة5والكاميرا2والقطاعالعلويالسطحإلى12508الشريحةرقميشيرمثال:
المعلومات،منمزيدعلىللحصولالتجريبية.المطاورةوملفاتالمصغرةالصورملفاسمفيأرقام5منالمكونالكاملالشريحةرقماستخداميتم

.51الصفحةفيللتسلسلالإخراجملفاتراجع

التسلسلإخراجمجلدبنية
تلقائياً.الإخراجمجلداسمالتحكمبرنامجينُشئ

Data
Intensities

BaseCalls
L001—دورة.لكلواحدملففيمجمعة،1للممرالأساسيةالاستدعاءملفات
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L002—دورة.لكلواحدملففيمجمعة،2للممرالأساسيةالاستدعاءملفات

L003—دورة.لكلواحدملففيمجمعة،3للممرالأساسيةالاستدعاءملفات

L004—دورة.لكلواحدملففيمجمعة،4للممرالأساسيةالاستدعاءملفات

L001—ملف.*locs1للممرمجمع.

L002—ملف.*locs2للممرمجمع.

L003—ملف.*locs3للممرمجمع.

L004—ملف.*locs4للممرمجمع.

صور
التركيز

L001—1للممرالصورعلىالتركيز.

L002—2للممرالصورعلىالتركيز.

L003—3للممرالصورعلىالتركيز.

L004—4للممرالصورعلىالتركيز.

InterOp—التسلسلتحليلعارضقبلمنالمستخدمةالثنائيةالملفات)SAV(.

Logs—التشغيلية.الخطواتتصفالسجلملفات

Recipe—الكاشف.خرطوشةبمعرفيسُمىمحددةتشغيلطريقةملف

RTALogs—التحليلية.الخطواتتشرحالتيالسجلملفات

RTAConfiguration.txt

RunInfo.xml

RunNotes.xml

RunParameters.xml

المسحإخراجملفات

والاسموالموقع،الملف،وصفالملفنوع

شريحةعلىلهاالمسحأُجريعيّنةلكل)GTC(الجينيالنمطاستدعاءملفاتإنشاءيتمالجيني.النمطاستدعاءملفات)GTC(الجينيالنمطاستدعاءملفات
BeadChip.لها.المسحأُجريالتيوالعينةالشريطيالرمزالملفاسميتضمّن

]barcode]_[sample].gtc

والعينةالشريطي،الرمزالاسميتضمّن.BeadChipشريحةعلىلهاالمسحإجراءيتمالتيللمنطقةوفقاًالصورملفاتتسميةتتمالصورملفات
الأخضر).أوالأحمراللون(ذاتالتصويروقناةوالقطاع،BeadChipشريحةعلىوالقسم

]barcode]_[sample]_[section]_[swath]_[camera]_[tile]_[channel].jpg
.BeadChipلشريحةالشريطيبالرمزالملفاسميبدأ—الشريطيالرمز•
عمودشكلوفيالأسفلإلىالأعلىمن)R0X(صفشكلفيالمرُقمة،BeadChipشريحةمناطقإحدىهي—العينة•

)C0X(اليمين.إلىاليسارمن
العينات.إحدىداخلمرُقّمعنعبارة—القسم•
القسم.لتصويرواحدقطاعيُستخدملذا،المتداخلة.الشرائحمنكمجموعةBeadChipشرائحتصويريتم—القطاع•
الصور.لجمعالمُستخدمةالكاميرا—الكاميرا•
الكاميرا.بواسطةالرؤيةمجالأنهاعلىتعُرَفَّتصويرمنطقةعنعبارة—الشريحة•
الأخضر.وإماالأحمرباللونإماتكونالقناة—القناة•

المسحإخراجمجلدبنية
]Date]_[Instrument Name]_[Scan#]_[Barcode[

]Barcode[
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Config

Effective.cfg—المسح.أثناءالمستخدمةالتهيئةإعداداتيسُجّل

Focus—المسح.تركيزفيالمستخدمةالصورملفاتعلىيحتوي

Logs—المسح.أثناءتنفيذهاتمخطوةكلتتضمنالتيالسجلاتملفاتعلىيحتوي

PreScanDiagnosticFiles
]Date_Time] Barcode Scan

ProcessedBarcode.jpg—لشريحةالشريطيالرمزصورBeadChip.

السجلات)(ملفاتالمسحتشخيصعمليات

PreScanChecks.csv—التلقائي.الفحصنتائجيسُجّل

نموذج).لكلواحد(ملفالجينيالنمطاستدعاءملفات—GTCملفات

قناة).لكلواحدملفنموذج؛لكل(ملفانالكثافةبياناتملفات[اختياري]—IDATملفات

وقناة.وشريحة،وكاميرا،وقطاع،وقسم،نموذج،لكلالصورمسحالصور—ملفات

]Barcode]_sample_metrics.csv

]Barcode]_section_metrics.csv

ScanParameters.xml
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الفهرس
B

BaseSpace44
22النقلأيقونات
16الدخولتسجيل

BeadChip
27الشريطيالرمزاتجاه

27المحول
42التسجيلفشل

I
InterOp37,51

R
RTA2

48الأخطاءمعالجة

W
Windows
36الخروج

ا
50الخطأاحتمالية
38التشغيلقبلمافحصأخطاء
الجهازإدارة

36التشغيلإيقاف
12المختبراتلمعاييروفقاًالجودةعاليالماءاستخدامإرشادات

11المستهلكاتإزالة
وإصلاحهاالأخطاءاستكشاف
BeadChip41لشريحةالشريطيالرمزقراءةتعذّر
39المستعملةالكواشفحاوية
42المسحتسجيلفشل

9المروروكلمةالمستخدماسم
9المروروكلمةالنظاممستخدماسم
التشغيلإعادة

35الجهاز
10البحثوضعإلىالتشغيلإعادة
140رقمالقراءةالتهجين،إعادة
40المشرعتهجينإعادة
11متقدمخيارالتشغيل،إعداد

43التكوينإعدادات
10النظامإعدادات
36الجهازإغلاق

3والتحذيراتالأخطاء
48الإخراجملفاتفي

49الأساسيالاستدعاء
50بالمؤشرالمتعلقةالاعتبارات

50بالمؤشرالمتعلقةالاعتبارات
3الأيقونات

3والتحذيراتالأخطاء
البرنامج

43التكوينإعدادات
9تثبيت
35تلقائيتحديث
35يدويتحديث
3الأساسيالاستدعاءالصورة،تحليل
3الجهازعلى
14-13التشغيلمدة
التجهيز

RFID5تعقب
التحليل

51الإخراجملفات
أوليالتحليل،
49الإشارةنقاء
2الإنترنتعبرالتدريب
11التسلسل

13مقدمة
49القناةثنائيالتسلسلالتصوير،
التعليمات

2المستندات
44التهيئة
التوافق

RFID6تعقب
5الكاشفخرطوشةتدفق،خلية
الجهاز

35التشغيلإعادة
35التشغيلإعادةالتشغيل،إعادة

43التكوينإعدادات
10المستعارالاسم

10الرمزيةالصورة
36-35التشغيلإيقاف
9تشغيل
4الطاقةزر

10الوضعمؤشرات
3الحالة

13القراءةفيالدورات
10الصوت
31الوقائيةالصيانة
31وقائيةالصيانة،
الغسيل

31توفيرهاالمستخدمعلىيلزمالتيالمستهلكات
31يدويغسيل

31الغسيلمكونات
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49الكثافات
الكواشف

19مناسببشكلمنهاالتخلص
المستعملةالكواشف

17منهاالتخلص
39ممتلئةحاوية
المستهلكةالكواشف

33منهاالتخلص
المحول

BeadChip27اتجاه
61العملاء؛الوثائقالفني؛دعمالجزءالتعليمات،الفنية؛المساعدة
2المستندات
5المستهلكات
12المختبراتلمعاييروفقاًالجودةعاليالماء

7المؤقتالتخزينخرطوشة
6التدفقخلية
11الجهازصيانة
11التسلسلتشغيلعمليات

32-31الغسيلمستهلكات
11توفيرهاالمستخدمعلىيلزمالتيالمستهلكات
11المستخدميوفرهاالتيالمستهلكات
48التجريبيةالمطاورة
48المطاورةقبلماالمطاورة،
المقاييس

49الأساسيالاستدعاء
22الكثافةدورات
22العنقودكثافةدورات
المكونات
2المؤقتالتخزينحجرة
3-2التصويرحجرة
2الكاشفحجرة
2الحالةشريط

5الكاشفةالمواد
13العناقيدإنشاء
22العنقودإنشاء
48قالبإنشاء

ب
BlueFuseبرنامج Multi1
34التحديثبرنامج
3التحكمبرنامج
1,3الفعليالوقتفيالتحليلبرنامج

RunInfo.xml51
48المطاورة

48العملسير

ت
53الشريحةترقيم
52القطاعترقيم

52الكاميراترقيم
RFID5تعقب
BaseSpace20تكوين
3الحالةتنبيهات
20مستقلةتهيئة

ح
2المؤقتالتخزينحجرة
التدفقحجرة

BaseSpace1
40التهجينإعادة
3-2التصويرحجرة
2الكاشفحجرة

خ
Illumina44لدىالاستباقيةالمراقبةخدمة
22التشغيلنسخخدمة

7,18المؤقتالتخزينخرطوشة
الكاشفخرطوشة
2832رقمخزان
6عامةنظرة

التدفقخلية
6الممراتأزواج

52التصوير
15التغليف
15التنظيف
51الشرائح
53الشريحةترقيم
52الممراتأزواجالممر،ترقيمالممر،ترقيم
16المحاذاةدبابيس
52القطاعرقم
6عامةنظرة
Phred50خوارزمية

11متقدمتحميلخيار

د
50الجودةدرجات

ر
RAID43المستقلةللأقراصالتعددمصفوفةخطأرسالة

ز
9التشغيلزر
4الطاقةزر
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س
العملسير

15التدفقخليةإعداد
50بالمؤشرالمتعلقةالاعتبارات
48التسلسل
17المستعملةالكواشف
BaseSpace16إلىالدخولتسجيل

18المؤقتالتخزينخرطوشة
19الكاشفخرطوشة

16التدفقخلية
11متقدمتحميلخيار

BeadChip28شريحة
21,29التشغيلقبلمافحص
14-13التشغيلمدة

21التشغيلمقاييس
14,26عامةنظرة

32الصوديومهيبوكلوريت
BaseSpace20وضع
20مستقلوضع

48التسلسلعملسير

ش
شريحة

28تحميل
BeadChipشريحة

1أنواع
1تحليل
41الشريطيالرمزقراءةتعذّر
4محوّل

2الحالةشريط

ص
الجهازصيانة

11المستهلكات

ط
14-13القراءةطول

ع
وإصلاحهاالأخطاءاستكشافعملية

37الاتصالجهاتخيارات
38التشغيلقبلمافحص
40منخفضةجودةذاتمقاييس
37محددةتشغيلملفات

38الضوئيللمسحمحددةملفات

غ
غسيل

23تلقائي
31الجهازغسيل
23التشغيلبعدماغسيل

ف
21,29التشغيلقبلمافحص
الملفاتعميلترميزفك

26الحسابباستخدامالوصول
BeadChip26شريحةباستخدامالوصول

49التنقيةفلتر
PF)49(المرورفلتر
49العناقيدمرورفلترة

ل
10المفاتيحلوحة

م
619رقمالموقعالفورماميد،مادة
DMAPمجلد

26تنزيل
محول

BeadChip28شريحةتحميل
محوّل

4عامةنظرة
14-13التشغيلمدة

3,33الهواءمُرشّح
مستهلكات

6الكاشفخرطوشة
التشغيلمعلمات

20المعلماتتعديل
BaseSpace20وضع
20مستقلوضع

9الطاقةمفتاح
21التشغيلمقاييس
RunInfo.xml37,51ملفات
المسحإخراجملفات

IDAT54ملفات)،GTC(الجينيالنمطاستدعاء
GTC)54(الجينيالنمطاستدعاءملفات
51الإخراجملفات
51التسلسلالإخراج،ملفات
المسحالإخراج،ملفات

IDAT54ملفات
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المسحالإدخال،ملفات
DMAPمجلد،DMAPمجلد

عميلترميزفكالملف،عميلترميزفك
25الملف

25البيانملفات
وإصلاحهاالأخطاءاستكشافالبيان،ملفات

42والعناقيدالبيانملفاتاستبدال
42العناقيدملفات
25العنقودملفات

الإدخال،المسحملفات
26تنزيل،DMAPمجلد
51الأساسيالاستدعاءملفات
السجلملفات

48العالميالسجل
N48الممرسجل

51الفلترملفات
51الموقعملفات
العنقودموقع

51الملفات
48قالبإنشاء

20المجلدموقع

ن
البياناتنقل

22النشاطأيقونات
30المسحبيانات
22العامالنسخخدمة
22التشغيلنسخخدمة

ه
32الغسيلالصوديوم،هيبوكلوريت

و
10فقطالبحثيالاستخداموضع
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الفنيةالمساعدة
.Illuminaلشركةالفنيبالدعماتصلالفنية،للمساعدة

www.illumina.comالإلكتروني:الموقع
techsupport@illumina.comالإلكتروني:البريد

Illuminaشركةعملاءدعمهواتف

إقليميالمجانيالرقمالمنطقة

+1.800.809.4566الشماليةأمريكا

+34إسبانيا 911899417+34 800300143

+1.800.775.688أستراليا

+45الدنمارك 80820183+45 89871156

+46السويد 850619671+46 200883979

400.066.5835الصين

+49ألمانيا 8001014940+49 8938035677

+44المتحدةالمملكة 8000126019+44 2073057197

+47النرويج 800 16836+47 21939693

+43النمسا 800006249+43 19286540

0.800.111.5011اليابان

+353أيرلندا 1800936608+353 016950506

+39إيطاليا 800985513+39 236003759

+32بلجيكا 80077160+32 34002973

00806651752تايوان

+1.800.579.2745سنغافورة

+41سويسرا 565800000+41 800200442

+33فرنسا 805102193+33 170770446

+358فنلندا 800918363+358 974790110

0.800.451.650نيوزيلندا

+31هولندا 8000222493+31 207132960

800960230كونجهونج

+44.1799.534000أخرىدول

Illuminaشركةموقععلىمتوفر—)SDS(السلامةبياناتورق support.illumina.com/sds.html.
اخترثممنتجاً،واختر،support.illumina.comموقعإلىانتقل.IlluminaشركةموقعمنPDFبصيغةللتنزيلمتوفرة—المنتجوثائق

Documentation & Literatureالمطبوعة)والمواد(الوثائق.
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Illumina
5200Illumina Way

San Diego, California 92122 U.S.A.
+1.800.809.ILMN (4566(
الشمالية)أمريكا(خارج1.858.202.4566+

techsupport@illumina.com
www.illumina.com

التشخيصية.الإجراءاتفييستخدملافقط.البحثيللاستخدام
,2018Illuminaلشركة©والنشرالطبعحقوق Inc،محفوظة.الحقوقجميع
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