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المقدمة
شاداتالمواصفاتالدليلهذايوفّر ®Illuminaجهازلتركيبموقعكبإعدادالمتعلقةوالإر NextSeq™ 550Dx:شغيله وت

ساحةمتطلبات• المختبرم

الكهربائيةالمتطلبات•

البيئيةالمعوقات•

سبةمتطلبات• الحو

ستهلكات• ستخدميوفرهاالتيوالمعداتالم الم

ت را السلامةاعتبا
سلامةدليلراجع NextSeqلجهازوالامتثالال 550Dxستند باعتباراتتتعلّقمهمةمعلوماتعلىللحصول)1000000009868رقم(م

سلامة. ال

صادر الإضافيةالم
الوصفالمصدر

سلامةدليل NextSeqلجهازوالامتثالال
550Dxستند رقم(م

1000000009868(

سلامةاعتباراتحولمعلوماتيقدم شغيلية،ال علىعلاماتووضعالامتثالوبياناتالت
الجهاز.

ستخدامالهويةتحديدقارئامتثالدليل با
ستند)RFID(الراديوموجات رقم(م

1000000030332(

ستخدامالهويةتحديدقارئحولمعلوماتيقدم الجهاز،في)RFID(الراديوموجاتبا
شهادات سلامة.واعتباراتالامتثال،و ال

NextSeqلجهازالمرجعيالدليل
550Dxستند رقم(م

1000000009513(

شغيلحولوتعليماتالجهاز،مكوناتحولعامةنظرةيُقدّم الصيانةوإجراءاتالجهاز،ت
شاف ستك وإصلاحها.الأخطاءوا

BaseSpaceتعليمات
(help.basespace.illumina.com)

ستخدامحولالمعلوماتيوفّر سلمركزا سل التحليلوخيارات™BaseSpaceت
المتاحة.
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والتركيبالتوصيل
سليمالمعتمدينالخدمةموفريأحديقوم ساحةوجودمنتأكدالمختبر.مقعدعلىالجهازووضععبوتهامنالمكوناتوإخراج،الجهازبت كافيةم

سليم.قبلبالمختبرومقعد الت

والخدمة.الصيانة،إجراءوالتركيب،أجلمنبالجهاز الخاصةUSBمنافذإلىالوصوليلزم

تنبيه

شكلٍالجهازمعالتعامليؤديقدنقله.أوتركيبه،أوعبوته،منالجهازإخراجالمعتمدينللعمالفقطيُمكن محاذاةعلىالتأثيرإلىخاطئب
بها.الضررإلحاقأوالجهازمكونات

شبكةموقعأوالبياناتإدارةبنظامالجهازتوصيلعندوإعداده.الجهازبتركيبIlluminaممثليأحديقوم سارتحديدمنتأكّدبعد،عنال تخزينم
التركيب.أثناءفيالبياناتنقلعمليةIlluminaممثليختبرأنيمكنالتركيب.تاريخقبلالبيانات

تنبيه

البصريةالمحاذاةعلىخطأبصورةالجهازتحريكيؤثرقدالجهاز.تنقللاوإعداده،الجهازبتركيببكالخاصIlluminaممثليقومأنبعد
منطقتك.فيIlluminaممثلمعفتواصلالجهاز،نقلعليكتوجبإذاالبيانات.صحةعدمإلىويؤدي

عاد صندوقأب ومحتوياتهال
NextSeqجهازشحنيتم 550Dxستخدمواحد.صندوقفي شحن.حاويةمعليتلاءمالمطلوبالبابلعرضالأدنىالحدّلتحديدالتاليةالأبعادا ال

عادالمقياس صندوقأب ال

سم97الارتفاع  بوصة)38( 

سم90العرض  بوصة)35.5( 

سم94العمق  بوصة)37( 

 رطلاً)364( كجم165الوزن

التالية:المكوناتإلىبالإضافةالجهازعلىالصندوقيحتوي

شفزجاجة• ستهلكةالكوا المُ

شة• شفغسيلخرطو شةالكا المؤقتالتخزينغسيلوخرطو

BeadChipبتقنيةخاصمحول•

التيارسلك•

التالية:المكوناتعلىتحتويوالتيالملحقات،مجموعة•

والماوسالمفاتيحلوحة–

شرة– NextSeqلجهازبالمنتجالمرفقةالن 550Dxستند )1000000041523رقم(م
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المختبرمتطلبات
سمهذايوفّر ساحةلإعداداللازمةوالمتطلباتالمواصفاتالق فيالبيئيةالاعتباراتراجعالمعلومات،منالمزيدعلىللحصولبك.الخاصةالمختبرم

.8صفحة

عاد زأب الجها

عادالمقياس زأب (المثبت)الجها

سم58.5الارتفاع  بوصة)23( 

سم54العرض  بوصة)21( 

سم69العمق  بوصة)27( 

 رطلاً)186( كجم84الوزن

ت عيينمتطلبا الموضعت
سمحموضعفيالجهازضع سبة،بالتهويةي للجهاز.الصيانةإجراءإمكانيةويتيحالطاقة،ومأخذالطاقةمفتاحإلىوالوصولالمنا

سرالجانبمحيطإلىوصولكإمكانيةمنتأكد• شغيلمفتاحإلىالوصولمنتتمكنحتىالجهازمنالأي الخلفية.اللوحةعلىالت

سرعة.الكهربيالتيارمأخذمنالطاقةسلكفصلللموظفينيمكنبحيثالجهازضع• ب

الجوانب.جميعمنالجهازإلىالوصوليمكنأنهمنتأكد•

ل ىالحدالوصو لأدن الخلوصلمسافةا

سافةاتركالجوانب سم61عنتقللام الجهاز.جوانبجميعمن بوصة)24( 

سافةاتركالخلفيةالجهة سم10.2عنتقللام الجهاز.خلف بوصات)4( 

سافةاتركالعلويةالجهة سم61عنتقللام الجهاز.أعلى بوصة)24( 
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تنبيه

ممثلمعفتواصلالجهاز،نقلعليكتوجبإذاالبيانات.صحةعدمإلىويؤديالبصريةالمحاذاةعلىخطأبصورةالجهازتحريكيؤثرقد
Illuminaمنطقتك.في

ت رشادا رمقعدإ المختب
الاهتزاز.مصادرعنبعيدًاقويةمختبرمنضدةعلىالجهازضعدقيقة.ضوئيةعناصرالجهازيتضمّن

لارتفاعالعرض العجلاتالعمقا

سم122 سم91.4بوصة)48(  سم76.2بوصة)36(  اختياري بوصة)30( 

ت رشادا زإ زا الاهت
ستوىعلىحافظ 80-8بقوةأوكتافموجاتتردداتمن⅓لكلميكرون/ثانية50بمقدارVC-Aمعيارعندالمختبربأرضيةالخاصالاهتزازم
عد هذاذلك.منأقلأوهرتز، ستوىيُ سبةمثالياًالم شغيللغرفةالأساس)(خطالأيزو معيارتتجاوزلاللمختبرات.بالن ميكرون/ثانية100بمقدارالت
هرتز.80-8بقوةأوكتافموجاتتردداتمن⅓لكل

شغيلأثناءفي سل،ت سل ستخدمالت ساتأفضلا مثالي:أداءوضمانالاهتزازاتلتقليلالتاليةالممار

سطحةصلبةأرضيةفوقالجهازضع• البقايا.منخاليةالخلوصمنطقةعلىوحافظوم

ستهلكاتأوالمفاتيح،لوحاتتضعلا• ستخدمة،الم شياءمنغيرهاأوالم الجهاز.فوقالأ

شغيل.الأيزو لغرفةمعيارتتجاوزاهتزازاتمصادربجوارالجهازبتركيبتقملا• المثال:سبيلعلىالت

المختبر.فيالثقيلالهواءوتدفقاتالتقطير،اختباروأجهزةالاهتزاز،اختباروأجهزةوالمضخات،المحركات،–

شرة.تحتهاأوالهليكوبترطائراتومهابطالتحكم،وأجهزة)،HVAC(والتكييفوالتهويةمراوح التدفئةفوقالموجودةالأرضيات– مبا

سهالطابقفيالإصلاحأوالبناءأعمال– الجهاز.بهيوجدالذينف

الجهاز.منالأقلعلىبوصة)39.4(سم100بعدعلىالثقيلةالمعداتتحريكأوالموادسقوطمثلالاهتزازمصادرأبقِ•

ستخدم• شةفقطا ستخدملاالجهاز.معللتعاملوالماوسالمفاتيح،ولوحةاللمس،شا شرالتأثيرت سطحعلىالمبا شغيل.أثناءفيالجهازأ الت

رإعداد تالمختب تسلسلةتفاعللإجراءا را البوليمي
ساليببعضتتطلب سلةتفاعلعمليةالمكتبةتجهيزأ ).PCR(البوليميراتسل

شئ سلةتفاعلمنتجتلوثلتجنبالمخصصةوالمناطقبالمختبرخاصةإجراءاتأن منتجاتتنقلأنيُمكنالمختبر.فيالعملبدءقبلالبوليميراتسل
سلتفاعل سل شف،إلىالتلوثالبوليميراتت شغيلعملياتوتأخيردقيقةغيرنتائجعلىالحصولإلىيؤديماوالعيناتوالأجهزة،الكوا الطبيعية.الت

تمناطق لماعمليا تسلسلةتفاعلقب تالبوليميرا عدماوعمليا تسلسلةتفاعلب البوليميرا

شئ• سلةتفاعلقبلماعملياتمنطقةأن سلةتفاعلقبلمالعملياتالبوليميراتسل البوليميرات.سل

شئ• سلةتفاعلبعدماعملياتمنطقةأن سلةتفاعلمنتجاتلمعالجةالبوليميراتسل البوليميرات.سل

ستخدملا• سهالحوضت سيلنف سلةتفاعلقبلماعملياتموادلغ سلةتفاعلبعدماوعملياتالبوليميراتسل البوليميرات.سل
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ستخدملا• سهالمياهتنقيةنظامت سلةتفاعلقبلماعملياتلمناطقنف سلةتفاعلبعدماوعملياتالبوليميراتسل البوليميرات.سل

ستلزماتخزِّن• ستخدمةالم سلةتفاعلقبلماعملياتبروتوكولاتفيالم سلةتفاعلقبلماعملياتمنطقةفيالبوليميراتسل البوليميرات،سل
سلةتفاعلبعدماعملياتمنطقةإلىوانقلها الحاجة.حسبالبوليميراتسل

تتخصيص تالمعدا والمستلزما

شاركلا• ستلزماتالمعداتت سلةتفاعلقبلماعملياتبينوالم سلةتفاعلبعدماالبوليميرات وعملياتسل مجموعةخصصالبوليميرات.سل
ستلزماتالمعداتمنمنفصلة منطقة.لكلوالم

شئ• ستهلكاتمخصصةتخزينمناطقأن ستخدمةللم منطقة.كلفيالم

لازمالتخزين تال كا التسلسللمستهل
ل(واحدالعنصر ل)عمليةلك طلباتتشغي التخزينمت

مئويةدرجة15-إلى25-منالمكتبةلتخفيفالمؤقتالتخزين

شة شفخرطو مئويةدرجة15-إلى25-منالكا

شة مئويةدرجة30إلىمئويةدرجة15منالمؤقتالتخزينخرطو

شة مئويةدرجات8إلىمئويتيندرجتينمنالتدفقخليةخرطو

ستند 07ARAإصدار1000000009869رقمم

شخيصفيالاستخداملأغراض فقط.المختبريالت

5

NextSeqلجهازالموقعإعداددليل 550Dx



الكهربائيةالمتطلبات

ت صفا طاقةموا ال

صفاتالنوع الموا

 هرتز50/60@مترددتيارفولت240إلى100منالخطيالجهد

أقصىكحدّ واط،600الطاقةمصدرتصنيف

الجهازطاقةمواصفات1جدول

المقابس
شأتكتوصيليتمأنيجب ستخدامسلكياًمن التالية:المعداتبا

ىبالنسبة• رإل ستخداميجب—فولت120–100بجهدالمترددالتيا كهربيوتأريضجهدوجودمعأمبير15بتيارمخصصأرضيخطا
سبين. شماليةأمريكامنا NEMAالمقبس:واليابان—ال 5-15

ىبالنسبة• رإل ستخداميجب—فولت240–220بجهدالمترددالتيا كهربيوتأريضجهدوجودمعأمبير10بتيارمخصصأرضيخطا
سبين. الكهرباء.لخطمنظماًالأمرسيتطلب،%10فوقالجهدتذبذبحالةفيمنا

الوقائيالتأريض
نالتأريضويعيدالحاوية.خلالمنالوقائيبالتأريضالجهازيتصل إلىالوقائيالتأريضالكهرباءسلكعلىالمؤمّ
ستخدامعندجيدةعملحالةفيالكهرباءسلكعلىالوقائيالتأريضاتصاليكونأنيجبآمن.مرجع هذاا

الجهاز.

طاقةأسلاك ال
سالهيتمالتيالمنطقةمعمتوافقطاقةسلكمعشحنهويتم،IEC 60320 C20الدوليالمعيارمعمتوافقبمقبسالجهازيأتي إليها.إر

المتردد.التيارمصدرمنالطاقةسلكفصلعندفقطالجهازمنالخطرةالفولتيةإزالةتتم

سلاكأومقابسعلىللحصول شرالمحلية،المعاييرمعيتوافقبمامتكافئةطاقةأ ست Interpowerشركةمثلخارجيةجهةموردا
Corporation (www.interpower.com.(

تنبيه

ستخدملا أبدًا.الطاقةبمصدرالجهازلتوصيلتمديدسلكت

ت صماما ال
ستخدم.قبِلمنللتغييرقابلةغيرصماماتعلىالجهازيحتوي الم
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منقطعغيرطاقةمصدر
شدةينُصح ستخدامب ستخدم.يوفرهالذي)UPS(المنقطعغيرالطاقةمصدربا سؤوليةIlluminaتتحمّللاالم شغيلعملياتم نتيجةتضررتالتيالت

تياريكونماغالباًلا.أم)UPS(المنقطعةغيرالطاقةمصادربأحدمتصلاًالجهازكانإذاعماّالنظربغضّالكهربائيالتيارلانقطاعالتعرّض
سيةالمولدات التيار.عودةقبلمعتادأمروجيزةلفترةالكهربائيالتيارانقطاعأنكمامنقطع،غيرالمدعومةالقيا

سرد بالمنطقة.الخاصةالتوصياتالتاليالجدولي

صفات الموا

طعغيرطاقةمصدر منق
APC Smart UPS

2200بقدرةLCDشاشة
فولت120وجهدأمبيرفولت

الشمالية)(أمريكا

طعغيرطاقةمصدر منق
APC Smart UPS

1500 بقدرةLCDشاشة
فولت100وجهدأمبيرفولت

(اليابان)

طعغيرطاقةمصدر منق
APC Smart UPS

2200بقدرةLCDشاشة
فولت230وجهدأمبيرفولت

ا) (دوليً

 واط1980واط980 واط1920للطاقةالأقصىالحد

مترددتيار فولت240–220مترددتيار فولت100مترددتيار فولت120–100(الرمزي)الإدخالجهد

 هرتز50/60 هرتز50/60 هرتز50/60الإدخالتردد

NEMAالإدخالوصلة 5-20PNEMA 5-15PIEC-320 C20

شغيلوقت النموذجيالت
واط)300(

دقيقة90دقيقة51دقيقة90

شغيلوقت النموذجيالت
واط)600(

دقيقة40دقيقة17دقيقة40

شآتالمحليةالمعاييرمعيتوافقبمامكافئ)UPS(منقطعغيرطاقةمصدرعلىللحصول شارالمناطقخارجللمن شرإليها،الم ست لجهةتابعاًموردًاا
.)Interpower)www.interpower.comشركةمثلخارجية
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البيئيةالاعتبارات
صفاتالعنصر الموا

درجة122حتىفهرنهايتدرجة14(منمئويةدرجة50حتىمئويةدرجات10-منوالتخزين:النقلالحرارةدرجة
فهرنهايت).

شغيل:ظروف درجة22(مئويةدرجة25إلىمئويةدرجة19منالمعملحرارةدرجةتكونأنعلىاحرصالت
عدّمئوية).درجات3±مئوية شغيلحرارةدرجةهيهذهالحرارةدرجةتُ يكونألاعلىواحرصللجهاز.الت

مئوية.درجة2±منأكثرالمحيطةالحرارةدرجةفيالاختلاف

كثّفةغيررطوبةوالتخزين:النقلالرطوبة .%80و15بينمُ
شغيل:ظروف سبيةالرطوبةتكونأنعلىاحرصالت .%80و20بينالمتكاثفةغيرالن

قدم).6500(متر2000منأقلارتفاععلىالجهازضعالارتفاع

عرَّفأفضل.بدرجةالثانية أوالتلوّثبدرجةبيئةفيالجهازشغِّلالهواءجودة نبيئةأنهاعلىالتلوّث الثانيةدرجةذاتالبيئةتُ تتضمّ
فقط.الموصّلةغيرالملوثاتعادةً

شرالتهوية ست سما للجهاز.الحرارةإخراجمواصفاتعلىبناءًالتهويةمتطلباتلمعرفةلديكالمرافقق

ستمرالاهتزازمنحدّالاهتزاز شغيلعمليةخلالللمكاتب.المخصصالأيزولمعياروفقاًالمعمللأرضيةالم سل،ت سل الت
شغيلغرفةقيودتجاوزعدمعلىاحرص منبالقربالمتقطّعةالاضطراباتأوالصدماتتجنّببالأيزو.الخاصةالت
الجهاز.

رةإخراج الحرا
طاقة لإخراجالمقيسةال الحراريا

ساعةحراريةوحدة2048واط600 بريطانية/ال

ضوضاءإخراج ال
ل)الضوضاءإخراج الجهازمنالمسافة(ديسيب

سيبل70<  أقدام)3.3( متر1دي

سيبل70<قياسيقع ستوىنطاقداخلدي سافةعلىعاديةمحادثةم أقدام).3.3(واحدمترحواليم
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شبكةالكمبيوترأمان وال
سميوفر شاداتالتاليالق شبكةأمانعلىللحفاظإر نظامتكويناتراجعبها،الموصىالتهيئةعملياتعنمعلوماتعلىللحصولوالكمبيوتر.ال

شغيل شاداتأحدثعلىللاطلاع.12صفحةفيالت شبكاتالأمانراجع،Illuminaبأنظمةالخاصةوالمعلوماتوالتنبيهاتالأمان،إر .وال

رنامج تضدالحمايةب روسا الفي
سات/البرمجياتضدالحمايةببرنامجIlluminaشركةتوصي Windowsالتالي:الخبيثةالفيرو Defender،أوBit Defenderأو

CrowdStrike.سات/البرمجياتضدالحمايةبرنامجبتهيئةقمانقطاعها،أوالبياناتفقدانلتجنب يلي:كماالخبيثةالفيرو

سحعملياتلإجراءبالتعيينقم• سحعملياتإجراءبتمكينتقملايدوياً.الم التلقائية.الم

سحعملياتأجرِ• الاستخدام.قيدالجهازيكونلاعندمافقطيدويةم

ستخدم،إذنعلىالحصولدونمنالتحديثاتتنزيلعيِّن• التثبيت.إجراءدونمنولكنالم

جرِلا• شغيلخلالتحديثأوتثبيتعمليةتُ شغيلقيدالجهازيكونلاعندمافقطالتحديثأجرِالجهاز.ت شغيللإعادةآمناًالوضعيكونوعندماالت ت
بالجهاز.الخاصالكمبيوتر

شغيلتُعدلا• التحديث.عندتلقائياًالكمبيوترت

ستبعد• سارا كالتطبيقم حرّ C:\Illuminaدليلعلىالإعدادهذاطبِّقالفعلي.الوقتفيالملفاتلنظامحمايةأيمنالبياناتأقراصومُ
شبكةمحرّكاتوجميع:\Dالأقراصومحرك عينّة.ال المُ

عدّ• Windowsيُ Defenderًفا شغيلعنمتوقّ شكلالت الرغبة.حسبيدوياًتمكينهيُمكنافتراضي.ب
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شبكةاعتبارات ال
عدّ NextSeqجهازيُ 550Dxًشبكاتإحدىعبرللاستخداممُصمما شغيلعملياتكانتإذاعماّالنظربغضال فقطالبحثيوضع الاستخدامفيالت

RUOبـمتُصلةBaseSpaceستقل.الوضعفيتُجرىأو الم

شغيلعمليةإجراءيتطلب شبكةاتصالاًاليدويالوضعفيت شغيلعمليةبياناتلنقلبال شبكة.موقعإلىالت البحثوضعفيالجهازيكونأنيجبال
شغيل شغيلعمليةبياناتتحفظلااليدوي.الوضعفيللت NextSeqلجهازالمحليالصلبالقرصعلىالت 550Dx.عد الصلبالأقراصمحركويُ
شغيلعمليةبياناتبخلافالصلبالقرصعلىمحفوظةبياناتأيأنكماتلقائياً.البياناتنقلقبلالمؤقتالتخزينإجراءأجلمنمصمماً الحاليةالت

شغيلعملياتإجراءوتمنعالصلبالقرصتملأ ساحةتوفيريتمحتىاللاحقةالت لها.م

التالية:للعملياتمطلوباًبالإنترنتالاتصاليعد

سلبمركزاتصل• سل .IlluminaلدىBaseSpaceالت

شغيلبرنامجإلىالتحديثاتثبِّت• NextSeqالت 550Dx (NOS(الجهاز.واجهةخلالمن

الجهاز.أداءبياناتحمِّل[اختياري]•

ساعدة[اختياري]• شركةالفنيالدعممنبُعدعنالم .Illuminaل

صالات كةات الشب
شبكةاتصاللتثبيتالتاليةالتوصياتاتبع وتهيئته:ال

ستخدم• سرعةمخصصاًاتصالاًا شرةًالاتصالهذاإجراءيمكنالبيانات.إدارةونظامالجهازبينجيجابايت1ب شبكة.مفتاحخلالمنأومبا ال

للاتصال:المطلوبالتردديالنطاق•

شبكةعبرالنقللحالاتجهازلكلميجابايت/ثانية50• الداخلية.ال

سلمركزشبكةلتحميلاتجهازلكلميجابت/ثانية50[اختياري]• سل .BaseSpaceت

الأداء.بياناتلتحميلاتجهازلكلميجابايت/ثانية5[اختياري]•

المفاتيح.إدارةيجب•

شبكةمعداتتحتويأنيجب• جيجابايت/ثانية.1أدنىحدّعلىالمفاتيحمثلال

سعةاحسب• شبكة.مبدلاتمنمبدّللكلالعمللحملالإجماليةال القدرة.علىالطابعةمثلالمتصلةالإضافيةوالمعداتالأجهزةعدديُؤثرقدال

شبكةاتصاللتثبيتالتاليةالتوصياتاتبع وتهيئته:ال

سلالنقلاعزل• سل شبكةعبرالأخرىالبياناتنقلعنالمت ممكناً.ذلككانإذاال

CATفئةمنالكابلاتتكونأنيجب• 5eفئةشبكةكابلتوفيريتمأفضل.فئةمنأوCAT 5eمعأقدام)9.8(أمتار3طولهيبلغمُحجوب
شبكة.اتصالاتأجلمنالجهاز ال

شغيلنظامتحديثاتبتهيئةقم• التلقائية.التحديثاتلمنعWindowsالت

ستخدمكنتإذا• ستخدم،BaseSpaceت شبكةمنالأدنىالحدّفا ميجابايت/ثانية.10تبلغالتيالمحليةال
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كةدعم الشب
شبكةاتصالاتIlluminaتثُبّتلا لها.الفنيالدعمتُقدّمولاال

شطةراجع شبكةصيانةأن التالية:المخاطرذلكفيبما،Illuminaجهازمعالمحتملةالتوافقمخاطرلمعرفةال

زالة• شغيل لمصادرنظامعلى)GPO(المجموعةنهجكائناتتؤثرقد—)GPO(المجموعةنهجكائناتإ تؤديقد المتُصلة.Illuminaالت
شغيل إلىنظامتغييرات بعدسليمة.بطريقةعملهامنوالتحققIlluminaأجهزةاختبارتم.Illuminaأنظمةفيالاحتكاريالبرنامجتعطيلالت
شرسليمة،غيربطريقةالجهازبرامجعملعندالجهاز.برنامجفيالإعداداتبعضتؤثرقد)،GPOs(المجموعةنهجبكائناتالاتصال ست ا
سؤول شأتكالمعلوماتتكنولوجيام شأنبمن سةلكائنالمحتملالتداخلب ).GPO(المحليةالمجموعةسيا

ط• رتنشي ستخدامWindowsحمايةجدارتهيئةتمت—Windowsحمايةجدا شغيلاللازمةالحمايةأدواتبا بيئةفيIlluminaبرنامجلت
ذلك.أمكنحيثماخارجيةلجهةالتابعةAV/AMالحمايةجدرانمنبدلاًتمكينهويجبآمنة

ىإجراؤهايتمالتيالتغييرات• اتهيئتهمتمتالذينالمستخدمينامتيازاتعل ستخدمينالحاليةبالامتيازاتاحتفظ—مسبقً تمتالذينللم
سبقاً.تهيئتهم ستخدمينواجعلم سبقاًتهيئتهمتمتالذينالم الحاجة.حسبمتاحينغيرم

NextSeqقام—المحتملةIPعنوانتعارضات• 550DxعناوينبتثبيتIP،سببقدوالتيالداخلية حدوثحالفيالنظامتعطيلفيتت
تعارضات.

فمشاركة• لقالبمل سائلقالبتعطيلتم—)SMB(الخادمرسائ الدعممعتواصلللتمكين،افتراضياً.الأولالإصدار)SMB(الخادمر
شركةالفني .Illuminaل

صالات الداخليةالات
ل الغرضالقيمةالتوصي

آخر،إلىمحليمضيفمنبالاتصالاتالمتعلقةالمنافذجميعالمحلي:*المضيفالمجال
العمليات.بينماالاتصالاتأجلمناللازمة

بطاقةعلىالثابتةالبرامجمعالاتصالرابطالمنافذ.جميعبتمكينقم*/*)(أو.*:*IP192.168.113عنوان
شبكة. ال

ستخدامحالفي IPعنوانَيحجزيجبوكيل،خادما
منللمزيد.192.168.113.2و192.168.113.5التاليين: 

شركةالفنيالدعممعتواصلالمعلومات، .Illuminaل

المنفذ
80

443
شغيلمدير المحليالت

الفعليالوقتفيالتحليل8081

شغيلبرنامج8080 NextSeqت 550Dx (NOS)

سخخدمة29644 )UCS(العالميةالن
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صالات رجيةالات الخا
ل الغرضالقيمةالتوصي

-s3-externalالمجال
1.amazonaws.com

s3.amazonaws.com
.*basespace.illumina.com

سلمركز سل IlluminaأوBaseSpaceالت Proactive

سلمركز443المنفذ سل IlluminaأوBaseSpaceالت Proactive

سلمركز80 سل IlluminaأوBaseSpaceالت Proactive

البرنامجتحديثات8080

ت كوينا ظامت لن التشغي
شحن.قبلللمواصفاتوفقاًعملهامنوالتحققIlluminaأجهزةاختباريتم مخاطرأوأمنيةمخاطرإلىالإعداداتتغييراتتؤديقدالتركيب،بعدال
الأداء.في

شغيل:بنظامالمتعلقةوالأمانالأداءمخاطرمنالتاليةالتهيئةتوصياتتقلل الت

ستخدمأحرف،10عنتقللامروركلمةكوّن• ساتوا عرِّفسيا شاداتعلىللحصولالمحليالمُ سخةاحتفظإضافية.إر كلمةمنمدونةبن
المرور.

سجيلاعتمادببياناتIlluminaتحتفظلا• المعروفة.غيرالمروركلماتتعيينإعادةيمكنولاللعميل،الدخولت

ستعادةIlluminaممثليأحديقومأنالمعروفةغيرالمروركلمةتتطلب• منالبياناتجميعتزيلالتيالافتراضية،المصنعإعداداتبا
الضروري.الدعموقتوتزيدالنظام

شغيلنظامعلىالإعداداتبعضتؤثرقد)،GPO(المجموعةنهجكائناتبهبمجالالاتصالعند• الجهازبرامجعملعندالجهاز.برامجأوالت
شرسليمة،غيربطريقة ست سؤولا شأتكالمعلوماتتكنولوجيام شأنبمن سةلكائنالمحتملالتداخلب ).GPO(المحليةالمجموعةسيا

ستخدم• شغيلبنظامالخاصالحمايةجدارا شبكةأوWindowsالت ).RDP(البعيدالمكتبسطحبروتوكولوعطِّلالبرامج)أو(الأجهزةبال

ستخدمين.الإداريةالامتيازاتعلىحافظ• سماحيتمبحيثIlluminaجهازبرامجتهيئةتتمللم ستخدمبأذوناتال الجهاز.شحنعندالم

سببقدالذيالأمرداخلية،IPعناوينبتثبيتالنظامقام• شلفييت تعارضات.حدوثعندالنظامف

مم• شغيلالتحكمكمبيوترصُ سلأنظمةلت سل سائلمنوالتحققالويب،تصفحيؤدي.Illuminaت ستندات،ومعاينةالإلكتروني،البريدر وغيرهاالم
شطةمن سلالمتعلقةغيرالأخرىالأن سل شكلاتحدوثإلىبالت والجودة.بالأمانم

ت الخدما
ستخدم شغيلبرنامجي شغيلومديرNOSالت التالية:الخدماتالمحليالت

شغيلمديرتحليلخدمة• Illuminaلدىالمحليالت

شغيلمديرمهمةخدمة• Illuminaلدىالمحليالت

سخخدمة• Illuminaلدىالعالميةالن
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ستخدم سهاالاعتمادبياناتالخدماتت ستخدمةالبياناتمثلافتراضياًنف سجيلالم NextSeqإلىالدخوللت 550Dx.مديرفيالاعتمادبياناتلتغيير
شغيل NextSeqلجهازالمرجعيالدليلفيالخدمة"حسابتحديد"إعداداتراجعالمحلي،الت 550Dxستند .)1000000009513رقم(الم

عيين تت الأقراصمحركا
شاركلا الجهاز.منمجلداتأوأقراصمحركاتأيت

ن ستخدامالأقراصمحركاتعيِّ سائلقالببا شبكةملفاتنظامأولاحقإصدارأوv2إصدار)SMB(الخادمر ).NFS(ال

شغيلبرنامجفي ستخدم،الت سارا سميةاصطلاحم شغيل.عمليةلإخراج) الكاملUNC(العالميالت الت

ت ظامتحديثا لن Windowsالتشغي
ستحسنمنبياناتك،لتأمين شغيللنظامالمهمةالأمانتحديثاتجميعتطبيقيتمأنالم الجهازيكونأنيجبمنتظم.زمنيلجدولوفقاWindowsًالت
شغيلإعادةالتحديثاتبعضتتطلبإذالتحديثاتتطبيقعندخاملاً عرِّضأنيمكنبالكامل.النظامت شغيلبيئةالعامةالتحديثاتتُ يتمولاللخطرالنظامت

دعمها.

شغيلبدائلفإنممكنة،الأمانتحديثاتتكنلمإذا شغيلنظامتحديثاتت يلي:ماستتضمنWindowsالت

شبكةوعزلقوةأكثرحمايةجدار• شبكةال الافتراضية).المحليةالاتصال(

شبكةعزل• شبكةالمتصلالتخزينبجهازالخاصةال سمحزالتماوالتي)،NAS(بال شبكة.بمزامنةللبياناتت ال

المحلي.USBتخزينجهاز•

ستخدمسلوك• سبغيرالاستخداملتجنبوإدارتهالم ستخداموضمانالتحكملكمبيوترالمنا سبةالتحكمعناصرا الإذن.علىالقائمةالمنا

شغيلنظامتحديثبدائلعنالمعلوماتمنلمزيدٍ شركةالفنيالدعممعتواصل،Windowsالت .Illuminaل

رامج تب رجيةالجها الخا
برامجمنغيرهاأو،Boxأو،Javaأو،Chromeتثبيتعدمعلىاحرصالتركيب.عندتوفرهاالتيسوىبرامجأيIlluminaتدعملا

النظام.معتوفيرهايتملمالتيالخارجيةالجهات

التزامنبرامجمنغيرهأوRoboCopyيؤديأنيمكنالمثال،سبيلعلىوالأمان.الأداءمعتتعارضوقدالخارجيةالجهاتبرامجاختباريتملم
سلبياناتتلفإلىالأخرىوالتدفق سل سطةإجراؤهيتمالذيالتدفقمعيتعارضلأنهفقدانهاأوالت التحكم.برامجحزمةبوا

المستخدمسلوك
شغيلبالجهازالتحكمكمبيوترتصميميتم سلأنظمةلت سل سبابالأغراض.متعددكمبيوترجهازتعتبرهفلا.Illuminaت لاوالأمان،بالجودةتتعلقلأ

ستخدم سائلمنالتحققأوالويبتصفحفيالتحكمكمبيوترت ستنداتمعاينةأوالإلكترونيالبريدر شاطأيأوالم هذهتؤديفقدضروري.غيرآخرن
شطة البيانات.فقدانأوالأداءتدهورإلىالأن

ت زالتخزينمتطلبا BaseSpaceتسلسللمرك
شغيل،حجمعلىبناءً سلمركزيتطلبالت سل شغيل:لكلالتاليالتخزينBaseSpaceت ت
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لالتدفقخليةتهيئة لإخراجالقراءةطو لا لإدخا طلوبا الم

قراءةمليون400إلىيصلماعالٍ،إخراجذاتالتدفقخلية
مقترنة.قراءةمليون800إلىيصلومامنفردة

زوجا150ً×2
قاعدياً

100–120
جيجابايت

1–نانوجرام100
معميكروجرام
مكتبةإعدادمجموعات
TruSeq

زوجا75ً×2
قاعدياً

50–60
جيجابايت

زوجا75ً×1
قاعدياً

25–30
جيجابايت

سط،إخراجذاتالتدفقخلية مليون قراءة130إلىيصلمامتو
الطرفين.مقترنةقراءةمليون260إلىيصلومامفردة

زوجا150ً×2
قاعدياً

32–39
جيجابايت

زوجا75ً×2
قاعدياً

16–19
جيجابايت

علمات2جدول NextSeqنظامأداءمَ 550Dx
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المستخدميوفرهاالتيوالمعداتالمستهلكات
ستخدم ستهلكاتتُ NextSeqجهازفيالتاليةوالمعداتالم 550Dx.لجهازالمرجعيالدليلراجعالمعلومات،منالمزيدعلىللحصول

NextSeq 550Dxستند .)1000000009513رقم(م

ت كا التسلسلمستهل
كةالمادة الغرضالموردالمستهل

سبةآيزوبروبيلكحولية،مناديل بن
70%

أو
%70إيثانول،

VWR، 714-95041كتالوج رقم
يعادله)ما(أو

العامالمختبرمورد

العاموالغرضالتدفقحجرةتنظيف

026-21905كتالوج رقم ،VWRالوبرقليلالمختبر،منديل
يعادله)ما(أو

التدفقحجرةتنظيف

ت كا صيانةمستهل فال صلاحهاالأخطاءواستكشا وإ
كةالمادة الغرضالموردالمستهل

NaOCl، 5%
الصوديوم)(هيبوكلوريت

Sigma-Aldrich،رقمكتالوج
239305

المختبرات)جودةدرجةيعادلما(أو

ستخدامالجهازغسل سيلبا شغيلبعدماغ الت
%0.12إلىالمخففاليدوي؛

رقمكتالوج,20Sigma-Aldrichتوين
P7949

ستخدامالجهازغسل سلخياراتبا اليدوي؛الغ
%0.05إلىالمخفف

لمعاييروفقاًالجودةعاليماء،
المختبرات

سيلالجهازغسلالعامالمختبرمورد يدوي)(غ

شف أوالميثانولكحولأوالكا
الطيفيةالدرجةذوالآيزوبروبيل

مل100زجاجة)،99%(

شةودعمدورياًالبصريةالمكوناتتنظيفالعامالمختبرمورد خرطو
سةتنظيف شيئيةالعد ال

رقمكتالوج،Illuminaالهواءفلتر
20063988

حذاتللأجهزة شِّ إليهالوصوليُمكنالذيالهواءمُر
ستوعبهاالتيالهواءكميةتنظيفالخلفية.اللوحةمن ي

للتبريد.الجهاز

ستند 07ARAإصدار1000000009869رقمم
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ت االجودةعاليالماءاستخدامإرشادا تلمعاييروفقً المختبرا

ستخدم ستخدملاالجهاز.إجراءاتلتنفيذالأيوناتمزالماءأوالمختبراتلمعاييروفقاًالجودةعاليالماءدائماًا ستخدملاأبدًا.الصنبورماءت سوىت
يعادلها:ماأوالمياهمنالتاليةالفئات

الأيوناتمزالماء•

•Illumina PW1

)MΩ(أوم ميجا18بمقاومةماء•

)Milli-Q(النقاءعاليماء•

)Super-Q(النقاءفائقماء•

الأحياءعلملمعاييروفقاًالجزيئيالماء•

ت المعدا
الغرضالمصدرالعنصر

منخاليةمئوية،درجة15-إلىمئويةدرجة25-منتجميد،حجرة
الصقيع

شةتخزينالعامالمختبرمورد الخرطو

جانباًالمكتباتوضعالعامالمختبرموردثلجدلو

التدفقخليةتخزينالعامالمختبرموردمئويةدرجات8إلىدرجتينمنثلاجة،

ستند 07ARAإصدار1000000009869رقمم
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المراجعةتاريخ
التغييروصفالتاريخالمستند

ستند رقمالم
1000000009869

07إصدار

أبريل
2023

سامتحديثتم شبكاتالبرامجدعمأق ساتبمضادالخاصةوال الامتثالبهدفالفيرو
سيبرانيالأمنلمتطلبات شاملالاختبارببرنامجالخاصةال TruSightالأوراملعلمال

Oncology.
سمتحديثتم شبكاتأمنق الخاصةالدعملصفحةرابطإرفاقمعالكمبيوتروأجهزةال

شبكاتبالأمن الموقع.علىوال
سمتحديثتم ستهلكاتق شافالصيانةم ستك حإرفاقمعوإصلاحهاالأخطاءوا شَّ هواءمُر

PNجديد ستبدالوتم،20063988 PNا 20022240.
الخلفي.الغطاءعلىالتنظيميةالعلاماتتحديثتم

ستند رقمالم
1000000009869

06إصدار

أغسطس
2021

التحديث.بعدالأوروبيالاتحادمنالمعتمدالممثلعنوان

ستند رقمالم
1000000009869

05إصدار

نوفمبر
2020

شبكةاعتبارات حدثَّة،ال شبكة،ودعمالمُ الخارجية،والاتصالاتالداخلية،والاتصالاتال
شغيل،تهيئة نظاموعمليات سامالت ساتمضادبرنامجوأق شغيللنظامالفيرو الت

Windows شغيلومدير،10 سلمركزفيالتوافقوتغييراتالمحلي،الت سل الت
BaseSpace.

وإضافتها.BSSHمجالاتتحديثات
سمالجديدةوالخدماتالتخزينمتطلباتإضافةتمت سلمركزلق سل .BaseSpaceالت
سلمركزمعلوماتإضافةتمت سل وضعفيالاستخدامدليلعبرBaseSpaceالت

.RUOفقط البحثيالاستخدام
سمالبيئيةالاعتباراتجدولإلىالاهتزازعنصرإضافةتمت شاداتوق الاهتزازإر

حدَّث. المُ
ساتأفضلدليلإلىالمرجعحذفتم .Illuminaمنالأمنممار

ستند رقمم
1000000009869

04إصدار

سمبر دي
2019

التحديث.بعدالأوروبيالاتحادمنالمعتمدالممثلعنوان
ستراليةالراعيةالجهةعنوان التحديث.بعدالأ

ستند رقمم
1000000009869

03إصدار

مارس
2019

سيق سرعةالصحيحالتن الترددي.النطاقعرضمتطلباتل

ستند رقمم
1000000009869

02إصدار

يناير
2019

شأنمعلوماتإضافةتمت 2.5بإصدارالعاليالإخراجذاتالتدفقخليةخراطيشب
NextSeq(لجهاز 550Dx دورة.300)

 مطلوب.USBمنفذإلىالوصولأنإلىللإشارةالتركيبتعليماتتحديثتم
اليابان.فيللاستخدام)UPS(المنقطعغيرالطاقةمصدرمواصفاتتصحيحتم

ستند 07ARAإصدار1000000009869رقمم

شخيصفيالاستخداملأغراض فقط.المختبريالت

17

NextSeqلجهازالموقعإعداددليل 550Dx



التغييروصفالتاريخالمستند

ستند رقمم
1000000009869

01إصدار

أغسطس
2018

المحدثة.التنظيميةالعلامات

ستند رقمم
1000000009869

00إصدار

نوفمبر
2017

المبدئي.الإصدار
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الفنيةالمساعدة
ساعدة شركةالفنيالدعممعتواصلالفنية،للم .Illuminaل

كتروني:الموقع لإل www.illumina.comا
كتروني:البريدعنوان لإل techsupport@illumina.comا

Illuminaشركةموقععلىمتوفر—)SDS(السلامةبياناتورق support.illumina.com/sds.html.

.support.illumina.comخلالمنللتنزيلمتوفرة—المنتجمستندات
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Illumina, Inc.
5200Illumina Way

San Diego, California 92122 U.S.A.
+1.800.809.ILMN (4566(
شمالية)أمريكا(خارج1.858.202.4566+ ال

techsupport@illumina.com
www.illumina.com

جهة عيةال را اليةال ر لأست ا
Illumina Australia Pty Ltd

Nursing Association Building
Level 3, 535 Elizabeth Street

Melbourne, VIC 3000
ستراليا أ

شخيصفيالاستخداملأغراض فقط.المختبريالت

شرالطبعحقوق شركةمحفوظة2023©والن ,Illuminaل Inc.محفوظة.الحقوقجميع
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