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מבוא
וללזהמדריך ותהמפרטיםאתכ ®Illuminaהמכשירשלולהפעלהלהתקנההאתרלהכנתוההנחי NextSeq™ 550Dx:

במעבדהשטחדרישות•

חשמלדרישות•

ותמגבלות• סביבתי

מיחשובדרישות•

וד• י יםוחומריםצ המשתמשידיעל-המסופקיםמתכל

בטיחותשיקולי
NextSeqמכשירשלותאימותבטיחותמדריךראה 550Dxחשובמידעלקבלת)1000000009868מס'(מסמך

יאודות בטיחות.שיקול

נוספיםמשאבים
אורמשאב תי

שלותאימותבטיחותמדריך
NextSeqהמכשיר 550Dxמסמך)

)1000000009868מס'

יעלמידעמספק ותתאימותהצהרותבהפעלה,בטיחותשיקול י ו ותו
המכשיר.

RFIDקוראשלתאימותמדריך
)1000000030332מס'(מסמך

ושיקוליתאימותאישוריבמכשיר,RFIDה-קוראעלמידעמספק
בטיחות.

ןמדריך ו י ע NextSeqלמכשירל
550Dxמס'(מסמך

1000000009513(

יביעלכלליתסקירהמספק המכשירלהפעלתהוראותהמכשיר,רכ
וקהונהלים ןלתחז ו ות.ופתר בעי

BaseSpaceשלעזרה
)help.basespace.illumina.com(

™BaseSpaceב-השימושעלמידעמספקת Sequence Hubעל ו
ות י ו יתוחאפשר ות.הנ הזמינ
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והתקנהאספקה
יביםאתפורק,המכשיראתמספקמורשהשירותספק ןולאחרהרכ ודאהמעבדה.דלפקעלהמכשיראתממקםמכ

יםבמעבדהוהדלפקשהשטח ימוכנ האספקה.לפנ

ישהנדרשת אותג י צ י עכדיהמכשירשלUSBה-ל וקההתקנה,פעולותלבצ וטיפול.תחז

זהירות

ועובדיםרק ןלפרוק,רשאיםהרשאהשקיבל י יזאולהתק ולבמכשירהולםבלתיטיפולהמכשיר.אתלהז על
ע יקאובמעבדההשתלבותועללהשפי ו.להז י יב לרכ

יג צ ןIlluminaשלנ י ןמתק י יהוללמערכתהמכשירחיבורבעתהמכשיר.אתומכ יםלנ ברשת,מרוחקלמיקוםאונתונ
ןשנתיבודא יםאחסו ינבחרהנתונ יגההתקנה.תאריךלפנ צ ולIlluminaשלהנ וקיכ יךאתלבד יםהעברתתהל הנתונ

ההתקנה.במהלך

זהירות

י יגאחר צ ןIlluminaשנ י ןהתק י ו.אתתשנהאלהמכשיר,אתוהכ בצורהלמקוםממקוםהמכשירהזזתמיקומ
ולההולמתבלתי עעל אוםעללהשפי עהאופטיהתי ו ים.בשלמותולפג יךאםהנתונ ותעל מיקוםאתלשנ

יגפנההמכשיר, צ ורך.Illuminaלנ באז

וממדיוהארגזתכולת
NextSeqהמכשיר 550Dxעכדיהבאיםבממדיםהשתמשאחד.בארגזמסופק ימליהדלתרוחבמהולקבו המינ
ולהעבירכדיהדרוש המשלוח.מכלאתדרכ

הארגזממדימידות

ובה ץ')38(ס"מ97ג אינ

ץ')35.5(ס"מ90רוחב אינ

ץ')37(ס"מ94עומק אינ

יברות)364(ק"ג165משקל ל

וללהארגז יביםואתהמכשיראתכ הבאים:הרכ

אגנטיםבקבוק• ורי צל ו שנ

ית• אגנטמחסנ יתלשטיפהרי לשטיפהבופרומחסנ

BeadChipמתאם•

חשמלכבל•

ילהאשראביזרים,ערכת• יביםאתמכ הבאים:המרכ

עכברמקלדת– ו

ן– ו צרעל NextSeqהמכשירשלמו 550Dx1000000041523מס'(מסמך(
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מעבדהדרישות
וללזהסעיף ורךוהדרישותהמפרטאתכ וסף,מידעלקבלתבמעבדה.השטחהגדרתלצ יםשיקוליםראהנ סביבתי
.8בעמוד

המכשירמידות

(מותקן)המכשירממדימידות

ובה ץ')23(ס"מ58.5ג אינ

ץ')21(ס"מ54רוחב אינ

ץ')27(ס"מ69עומק אינ

יברות)186(ק"ג84משקל ל

הצבהדרישות
ורורשיאפשרבאופןהמכשיראתמקם ו ישהמתאים,א ישהוכןהחשמלולשקעההפעלהלמתגג ורךג טיפוללצ

במכשיר.

עשבאפשרותךודא• י יצדואללהג י.שבלוחההפעלהלמתגלגשתכדיהמכשירשלהשמאל האחור

ותכךהמכשיראתמקם• ו וכלשהצ במהירות.מהשקעהחשמלכבלאתלנתקי

יתןודא• הצדדים.מכלהמכשיראללגשתשנ

וחגישה מינימלימרו

וחהשארצדדים ו ס"מ61לפחותשלמר ץ')24(  אינ המכשיר.שלצדבכל 

וחהשארגב ו ס"מ10.2לפחותשלמר ץ')4(  אינ י  המכשיר.מאחור

ןחלק ו י וחהשארעל ו ס"מ61לפחותשלמר ץ')24(  אינ המכשיר.מעל 
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זהירות

ולההולמתבלתיבצורהלמקוםממקוםהמכשירהזזת עעל אוםעללהשפי עהאופטיהתי ו בשלמותולפג
ים. יךאםהנתונ ותעל יגפנההמכשיר,מיקוםאתלשנ צ ורך.Illuminaלנ באז

המעבדהדלפקבדברהנחיות
וללהמכשיר יביםכ יםרכ יקים.אופטי ו ציב,מעבדהדלפקעלהמכשיראתהנחמד רעד.ממקורותהרחקי

גלגליםבסיסיעומקגובהרוחב

ס"מ122 ץ')48(  ס"מ91.4אינ ץ')36(  ס"מ76.2אינ ץ')30(  יאינ ונל י אופצ

רעידותבדברהנחיות
עידותרמת 50ל-שנקבעVC-Aה-תקןעלתעלהלאהמעבדהרצפתשלהר μm/sאוקטבה⅓שלתדריםתחוםעבור
80–8של Hz.ו יתרמה ז ינ י ןלמעבדות.אופ וגאי יחסISOלתקןמעברלחר י) המתי ס שנקבעההפעלה,לחדר(הבסי
100ל- μm/s80–8שלאוקטבה⅓שלתדריםתחוםעבור Hz.

צוף,הפעלותבמהלך י ערכדיהבאותהמומלצותהעבודהבשיטותהשתמשהר עידותאתלמז עיםולהבטיחהר ו צ בי
ים: מיטבי

ישהשטחכךעלוהקפדושטוחהקשיחהרצפהעלהמכשיראתהנח• ו יהיההמכשירסביבלהישמרשצריךהפנ
ימסודרתמיד ו מחפצים.ופנ

יחאל• יםחומריםמקלדות,המכשירעלתנ אחרים.חפציםאומשומשיםמתכל

ןאל• ידהמכשיראתתתקי עידותשלמקורותל יםר יחסISOמתקןשחורג לדוגמה:הפעלה.לחדר המתי

עים,– ו עורלבדיקתמכשיריםמשאבות,מנ י ונ ירוזרימותהפלהא ו ו במעבדה.חזקותא

וקשנמצאותרצפות– י וגמתחתאומעלבד י מיז ורר ו ירמא ו ו מסוקים.ומנחתיבקריםחימום,אוא

יהעבודות– י ןאובנ ו המכשיר.נמצאשבההקומהבאותהתיק

ץ')39.4(ס"מ100לפחותשלמרחקעללשמורהקפד• ןאינ י ןהמכשירב עידות,שלמקורותלבי ןר ו יםכג חפצ
ופלים ודנ י צ שזז.כבדו

עשההמכשירעםאינטראקציהכל• עותורקאךתי ע,מסךבאמצ ישירלחץתפעילאלהעכבר.אוהמקלדתהמג
פעולה.בזמןהמכשירמשטחיעל

PCRלהליכיהמעבדההכנת
יהלהכנתמהשיטותכמה י יכותהספר יךשימושמצר ובתבתהל ).PCR(פולימראזשלשרשרתתג

וריםקבע יםאז י וד ע י יי יכ עכדיבמעבדהעבודהוהל ו יהוםלמנ צרז יPCRבמו במעבדה.העבודהאתשתתחיללפנ
צרי וליםPCRמו אגנטים,לזהםעל ימות,מכשיריםרי י-ולגרוםודג וקיםלא י צאותד ובבתו עיכ עול ו צ הפעולותבבי

ילות. הרג
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לפני-אזורי 'PCR'-ו'אחריPCR'

ורהגדר• י-אז יכים'PCR'לפנ י-שללתהל '.PCR'לפנ

ורהגדר• י-אז אחר 'PCR'עיבוד יל צר .PCRה-תו

ורבאותותשתמשאל• י י-חומרילשטיפתכ י-'PCR'לפנ אחר '.PCRו'

ורימיםטיהורמערכתבאותהתשתמשאל• י-באז י-'PCR'לפנ אחר '.PCRו'

ן• עשהשבהםהמתכליםהחומריםאתאחס י-שלבפרוטוקוליםשימושנ ור'PCR'לפנ י-באז והעבר',PCR'לפנ
ור י-לאז אחר 'PCR'ורך.בהתאם לצ

ייעודייםוחומריםציוד

ן• י ודבאותםלהשתמשא י יםוחומריםצ יכ י-שלבתהל י-PCR'לפנ אחר ו'  'PCR.'ודשלנפרדתערכהלהקצותיש י צ
ורים.אחדלכלוחומרים מהאז

וריקבע• ןאז יםאחסו י עוד י יםי יםלחומר עשהשבהםמתכל ורים.אחדבכלשימושנ מהאז

ן צוףמתכליםחומריםעבורנדרשאחסו לרי
ןדרישתהפעלה)לכל1(פריט אחסו

ולבופר יל יהד י 15°C-עד25°C-ספר

ית אגנטמחסנ 15°C-עד25°C-רי

ית 30°Cעד15°Cבופרמחסנ

ית 8°Cעד2°Cהזרימהתאמחסנ
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חשמלדרישות

חשמלצריכתמפרטי

מפרטסוג

ולט100-240קומתח  הרץ50/60שלבתדרACו

וג יר ואט,600מתחאספקתד מקסימום 

י1טבלה המכשירשלחשמלצריכתמפרט

שקעים
ן יבשלךהמתק ותחי וטלהי ודמחו י הבא:לצ

יקונדרש–ACוולט120-100שלמתחיםעבור• עוד י והארקהמתאיםמתחעםאמפר,15שלומוארקי
יתאמריקהחשמלית. יפןהצפונ NEMAשקע:–ו 5-15

חשמלית.והארקהמתאיםמתחעםאמפר,10שלמוארקקונדרש–ACוולט220-240שלמתחיםעבור•
ודותשלבמקרה ותרשלמתחתנ וסתנדרש,10%מ-י מתח.קומו

הגנההארקת
וללהמכשירמארז ירההחשמלבכבלהבטיחותהארקתהגנה.להארקתחיבורכ אתמחז

יחוסלמתחההגנההארקת בכבלההגנההארקתחיבורזה,במכשירהשימושבעתבטוח.י
יבהחשמל ותחי ן.להי י תק

חשמלכבלי
ןIEC 60320 C20חשמלשקעעםמסופקהמכשיר עםבינלאומיבתק ור.המתאיםחשמלכבלו לאז

יםמתחים ותקהחשמלכבלכאשררקמהמכשירמורחקיםמסוכנ ן.זרםממקורמנ י ופ החל

יאושקעיםלקבלת י-חשמלכבל ו יםעומדיםאשרערךשו ים,בתקנ ילספקפנההמקומי ונ צ Interpowerדוגמתחי
Corporation(www.interpower.com.(

זהירות

עולם מתח.למקורהמכשיראתלחברכדימאריךבכבלתשתמשאלל

נתיכים
והמכשיר וללאינ יםכ יםנתיכ יתנ המשתמש.ידיעל-להחלפהשנ

07HEBגרסה1000000009869מס'מסמך

ן ץ-לאבחו בלבד.גופיחו

6

NextSeqלמכשירהאתרהכנתמדריך 550Dx



)UPS(פסקאל-מערכת
ץ הפעלותעלאחראיתאינהIlluminaהמשתמש.ידיעל-המסופקת)UPS(פסקאל-במערכתלהשתמשמאודמומל

ןחשמל,מהפסקתהמושפעות ןפסקאל-למערכתמחוברהמכשיראםבי ו.אםובי חשמלאספקתכלל,בדרך-לא
ילה ובהרג יחסינהאינהגנרטורידיעל-המג ודאיוקרובחשמלהפסקותבפנ ו באספקתקצרההפרעהשתהיהל

יהחשמל תחודש.שהיאלפנ

ותההמלצותמפורטותהבאהבטבלה יפי ור.הספצ לאז

מפרט

חכמהפסקאל-מערכת
APC 2200 VA LCD

120 V
הצפונית)(אמריקה

חכמה פסקאל-מערכת
APC 1500 VA LCD

100 V
(יפן)

חכמהפסקאל-מערכת
APC 2200 VA LCD

230 V
(בינלאומי)

W980 1920מרביהספק W1980 W

יסהמתח VAC100 120–100(נקוב)כנ VAC220–240 VAC

יסהתדר Hz50/60 Hz50/60 Hz 50/60כנ

יסהחיבור NEMAכנ 5-20PNEMA 5-15PIEC-320 C20

ן יהפעלהזמ ינ י אופ
)300 W(

דקות90דקות51דקות90

יהפעלהזמן ינ י אופ
)600 W(

דקות40דקות17דקות40

ות-פסקאל-מערכתלרכישת יםבסטנדרטיםעומדתאשרערךשו יםהמקומי ץשנמצאיםלמתקנ וריםמחו לאז
ו, י,לספקפנהשפורט ונ צ ןחי ו Interpowerכג Corporation(www.interpower.com.(
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סביבתייםשיקולים
מפרטיסוד

ן:הובלהטמפרטורה ו )122°Fעד50°C)14°Fעד-10°Cואחס
י 25°C)22°Cעד19°Cשלמעבדהטמפרטורתעללשמורישהפעלה:תנא ±3°C.(

וטמפרטורה אז ןפעולה,במהלךהמכשיר.שלההפעלהטמפרטורתהי שלחריגהלאפשראי
הסביבה.בטמפרטורת±2°Cמעל

ן:הובלהלחות ו יללאלחותואחס ו ןעיב י .15-80%ב
י י,ללאיחסית,לחותעללשמורישהפעלה:תנא ו יב וחע .80%–20שלבטו

ובה ובההמכשיראתלמקםישג רגל).6,500(מטרים2,000מ-פחותשלבג

יראיכות ו ו יהום דרגתעםבסביבההמכשיראתלהפעילישא וIIז ותר.טובהא דרגתבעלתסביבהי
יהום  ילשבמצבכסביבהמוגדרתIIז וללתרג יכים.שאינםמזהמיםרקכ מול

ורור ו עץישא י יםמחלקתעםלהתי ורור,דרישותעלמידעלקבלתהמתקנ ו מפרטעלבהתבססהא
המכשיר.שלהחוםפליטת

עידות עידותאתלהגבילישר .ISOתקןלפימשרדשללרמההמעבדהרצפתשלהמתמשכותהר
צוף,הפעלתבמהלך י ןר י ההפעלה.לחדרISOבתקןשנקבעומההגבלותחריגהלאפשרא

עיש עיםלהימנ ו עז ןהפרעותאומז י וג המכשיר.בקרבתלסיר

חוםפליטת
תרמיפלטנמדדהספק

בשעה2,048BTUואט600

רעשפליטת
מהמכשירמרחק)dB(רעשפליטת

70 dB>אחד  רגל)3.3(מטר 

70<שלמדידה dBודלבסדרהיא ילהשיחהשלג רגל).3.3(אחדכמטרשלממרחקרג
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ומחשברשתאבטחת
וללהבאהסעיף ותכ ורותעלמידעלקבלתוהמחשב.הרשתאבטחתעללשמירההנחי ורותראההמומלצותהתצ תצ
ותלקבלת.12בעמודההפעלהמערכת יוהמידעההתראותהאבטחה,הנחי ותרהעדכנ ,Illuminaמערכותעבורבי

ן י י ףע .ורשתותאבטחהבסעי

ירוסאנטי-תוכנת ו
Illuminaצה י ותעלממל י-תוכנ י-האנט אנט ירוס/ וזקהו Windowsהבאות:)malware(נ Defender,Bit Defenderו א

CrowdStrike.עת י יםאובדןלמנ י-תוכנתאתהגדרהפרעות,אונתונ י-האנט אנט ירוס/ וזקהו ןנ הבא:באופ

ות.סריקותהגדר• י ות.סריקותתפעילאלידנ אוטומטי

ותהסריקותאתבצע• י וכשהמכשיררקהידנ בשימוש.אינ

יםשלהורדההגדר• ונ ו.מבליאךמשתמש,הרשאתללאעדכ ותקנ שי

ןאל• יםתבצעאותתקי ונ על.כשהמכשירעדכ ןפו וכשהמכשיררקעדכ עלאינ המחשבאתלאתחלבטוחוכאשרפו
המכשיר.של

ן• י ן.עםאוטומטיתהמחשבאתלאתחלא ו העדכ

ולאל• יתאתתכל י ישומיםספר ןואתהי ונ יםכ והגדרההחלאמת.בזמןקבציםמערכתעלבהגנההנתונ עלז
יה י עלC:\Illuminaהספר ןו ונ על,\:Dהכ ןכלו ונ ממופה.רשתכ

•Windows Defenderיתןמחדל.כברירתמושבת ילנ יבאופןאותולהפע ורך.בעתידנ הצ
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רשתשיקולי
NextSeqמכשיר 550Dxן ןרשת,עםלשימושתוכנ ותבי ןBaseSpaceל-מחוברותRUOבמצב שההפעל י שהןוב

עות צ י.במצבמבו עצמא

יבמצבהפעלה יבתידנ יאתלהעבירכדילרשתחיבורמחי במצביפעלשהמכשירכדיברשת.למיקוםההפעלהנתונ
י אידנ יבהו ותחי ןמחקר.במצבלהי ילשמוראי ןהפעלהנתונ ונ NextSeqהמכשירשלהמקומיהקשיחבכ 550Dx.

ן ונ עדהקשיחהכ ו ןמי י,לאחסו יזמנ יםלפנ עבריםשהנתונ יםכלאוטומטית.מו ןשנשמריםהנתונ ונ מעברהקשיחבכ
וכחיתלהפעלה ןאתממלאיםהנ ונ עיםהקשיחהכ ותומונ וספות,הפעל י.מקוםשיהיהעדנ ו פנ

עלשםלאינטרנטחיבורנדרש צו ותבי הבאות:הפעול

Illuminaאלהתחברות• BaseSpace Sequence Hub.

יםהתקנת• ונ NextSeqשלההפעלהבתוכנתעדכ 550Dx(NOS(המכשירשלמהממשק.

י]• ונל י אופצ יםהעלאת[ עיעלנתונ ו צ המכשיר.בי

י]• ונל י אופצ עקבלת[ ו יגמרחוקסי צ יתתמיכהמנ .Illuminaשלטכנ

רשתחיבורי
ןכדיהבאותבהמלצותהשתמש י רשת:חיבורולהגדירלהתק

1בחיבורהשתמש• Gbי וד ע י ןי י ןהמכשירב יהולמערכתלבי ים.נ יתןהזההחיבוראתהנתונ ורנ צ י אוישירותל
רשת.מתגדרך

הוא:לחיבורהנדרשהפסרוחב•

•50 Mb/sימית.רשתהעברותעבורמכשירלכל פנ

י]• ונל י אופצ ]50 Mb/sשללרשתהעלאותעבורמכשירלכלBaseSpace Sequence Hub.

י]• ונל י אופצ ]5 Mb/sילהעלאותמכשירלכל עים.נתונ ו צ בי

ים.אתלנהליש• המתג

ודעבור• י ןרשת,צ ו ים,כג 1לפחותהואהדרושהפסרוחבמתג Gb/s.

וללהעבודהעומסקיבולתאתחשב• יאחדבכלהכ ודהמחובריםהמכשיריםמספרהרשת.ממתג י התומך,והצ
ן ו ימדפסות,כג עעשו הקיבולת.עללהשפי

ןכדיהבאותבהמלצותהשתמש י רשת:חיבורולהגדירלהתק

יתן,אם• צוףתעבורתאתבודדנ י האחרת.הרשתמתעבורתהר

יםעל• ותהכבל CATמסוגלהי 5eו ותא ותר.טובהבאיכ עהמכשירי י ןרשתכבלעםמג CATמסוגמוג 5eבאורך
ורךרגל)9.8(מטרים3 לרשת.חיבורלצ

יםתצורתאתהגדר• ונ יWindowsשלהעדכ עכד ו יםלמנ ונ ים.עדכ אוטומטי

יך,BaseSpaceב-משתמשאתהאם• 10לפחותשלרשתבחיבורלהשתמשעל Mb/s.
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רשתתמיכת
Illuminaאינהרשתחיבורימתקינהלא יתתמיכהמספקתו לגביהם.טכנ

ותאתבדוק י ו יל ע וקתפ ילאתרכדיהרשתתחז ונ יםתאימותסיכ י אל י צ לרבות,Illuminaשלהמכשירעםפוטנ
ים ונ הבאים:הסיכ

יקטישלהסרה• י–)GPO(הקבוצתיתהמדיניותאובי יקט י ותאוב י ינ צתיתהמד וליםהקבו עיכ מערכתעללהשפי
י ) שלOS(ההפעלה יםהמחוברים.Illuminaמשאב י ו יםבמערכת ההפעלהשינ י התוכנהפעילותאתלשבשעשו
ית ינ י י.Illuminaבמערכותהקנ וIlluminaמכשיר ודאכדיבדיקותעבר ו ההתחברותלאחרתקינה.שפעילותםל

יקטי י ותלאוב י ינ צתיתהמד ותמההגדרותחלקהתחום,שלהקבו י עעשו תוכנתאםהמכשיר.תוכנתעללהשפי
עלתהמכשיר י,באופןפו ו ןITה-מערכתמנהלעםבחןשג .GPOשללהתערבותאפשרותשלךבמתק

Windowsשלהפעלה• Firewall–האשבחומתWindows Firewallו ותהוגדר צותהגנ שלההפעלהעבורהנחו
ישבטוחהבסביבהIlluminaתוכנת ילו ע י-אשחומותבמקוםאותהלהפ י-אנט אנט ירוס/ וזקהו ורמישלנ צדג
ישי י.הדברכאשרשל אפשר

יים• ימותההרשאותעלשמור–מראששנקבעומשתמשיםשלבהרשאותשינו מראש.שנקבעומשתמשיםשלהקי
ורך,במידת ותםאתבטלהצ מראש.מוגדריםמשתמשיםשלזמינ

יות• NextSeqלמערכת–IPכתובותביןאפשריותהתנגשו 550DxכתובותישIPות ימי עות,פנ ולותקבו שיכ
ימותבמידהבמערכתלכשללגרום ות.שקי י התנגשו

Serverעלהמבוססקבציםשיתוף• Message Block (SMB) – SMB v1להפעילכדימחדל.כברירתמושבת
יתלתמיכהפנהאותו, .Illuminaשלהטכנ

יםחיבורים פנימי
מטרהערךחיבור

אותכל*:localhostתחום י צ ,localhost-to-localhostלתקשורתהי
ןלתקשורתנדרשותאשר י יכים.ב תהל

IP Address
)IP(כתובת

ו*:*.192.168.113 א אות.בכלאפשר*/*)( י צ קושחהעםתקשורתקישורהי
הרשת.בכרטיס

עשהאם הבאותIPה-כתובות,proxyבשרתשימושנ
יבות ותחי ו-192.168.113.5שמורות: להי

וסףמידעלקבלת.192.168.113.2 לתמיכהפנהנ
ית .Illuminaשלהטכנ

ציאה י
80

443
Local Run Manager

יתוח8081 אמתבזמןנ

8080NextSeq 550Dx Operating Software (NOS)

29644Universal Copy Service (UCS)
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וצאיםחיבורים י
מטרהערךחיבור

-s3-externalתחום
1.amazonaws.com

s3.amazonaws.com
*.basespace.illumina.com

BaseSpace Sequence Hubו Illuminaא
Proactive

ציאה 443BaseSpaceי Sequence Hubו Illuminaא
Proactive

80BaseSpace Sequence Hubו Illuminaא
Proactive

י8080 ונ תוכנהעדכ

ההפעלהמערכתתצורות
י אימותבדיקותעובריםIlluminaמכשיר יבמפרטיםעמידתםשלו יםההתקנה,לאחרהמשלוח.לפנ י ו בהגדרותשינ
ים י יםלהובילעשו ונ עים.אובאבטחהלסיכ ו צ בבי

יםאתמפחיתותהבאותהתצורההמלצות ונ עיםבאבטחההסיכ ו צ ההפעלה:מערכתשלובבי

וללתסיסמההגדר• ים10הכ ו ותוהשתמשלפחותתו י ינ ילגביהמקומיתבמד יהו ונהלקבלתז ו וספת.הכ רשוםנ
הסיסמה.אתלעצמך

•Illuminaיסהאישוריאתשומרתאינה ןהלקוחותשלהכנ אי ו.סיסמאותלאפסאפשרותו שנשכח

י-• עתא יבתסיסמהידי ורמחי צרןשלהמחדלברירתשלשחז יגידיעל-הי צ וופעולה,Illuminaנ אתמסירהז
יםכל הנדרש.התמיכהזמןאתומאריכהמהמערכתהנתונ

יקטיעםלתחוםהתחברותבעת• י ותאוב י ינ צתיתמד ימההגדרותחלק),GPO(קבו עעשו מערכתעללהשפי
עלתהמכשירתוכנתאםהמכשיר.תוכנתעלאוההפעלה י,באופןפו ו ןITה-מערכתמנהלעםבחןשג שלךבמתק
.GPOשללהתערבותאפשרות

וWindowsשלהאשבחומתהשתמש• ו(חומרהרשתשלאשבחומתא שולחןפרוטוקולאתוהפוךתוכנה)א
ן.ללא)RDP(המרוחקהעבודה י זמ

יהולהרשאותעלהקפד• שלהרשאותהמתירבאופןמוגדרתIlluminaשלהמכשירתוכנתלמשתמשים.נ
המכשיר.שליחתבעתמשתמשים

ותIPכתובותישלמערכת• ימי עות,פנ ולותקבו ות.שלבמקרהבמערכתלכשללגרוםשעל י התנגשו

ןהבקרהמחשב• צוףמערכותלהפעילמתוכנ י מסמכיםסקירתדוא"ל,בדיקתבאינטרנט,גלישה.Illuminaשלר
ות י ו יל ע ןאחרותופ צוףשאינ י צרותר ו ותי י ע ואבטחה.איכותב

שירותים
ות Localו-NOSהתוכנ Run Managerהבאים:בשירותיםמשתמשות
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Localשירות• Run Manager AnalysisשלIllumina

Localשירות• Run Manager JobשלIllumina

Universalשירות• CopyשלIllumina

NextSeqאללהתחברותהמשמשיםאישוריםבאותםמשתמשיםהשירותיםמחדל,כברירת 550Dx.י ותכד אתלשנ
Localב-האישורים Run Manager,עתראה ןשלהגדרות'קבי ןבמדריךשירות'חשבו ו י ע NextSeqמכשירשלל

550Dx1000000009513מס'(מסמך(.

י כונןמיפו
יםאחדאףתשתףאל וננ ותאומהכ המכשיר.שלהתיקי

יםמפה וננ עותכ Serverבאמצ Message Block (SMB) v2אילך עותאוו Networkבאמצ File System (NFS).

ההפעלה.פלטעבור המלאUNCה-בנתיבהשתמש,הפעלההבתוכנת

Windows Updatesי עדכונ )Windows(
י ים,אתלאבטחכד ישכלמומלץהנתונ ונ יםהאבטחהעדכ וWindowsשלהקריטי וחל ןי יבהמכשירסדיר.באופ חי

ים,שלהחלהבעתפעיללאבמצבלהימצא ונ יםמאחרעדכ ונ ימיםשעדכ יכיםמסו המערכתשלמחדשאתחולמצר
ולה. יםכ ונ יםעדכ י יםכלל ול ןעל אינםההפעלהמערכתסביבתאתלסכ נתמכים.ו

ילבצעמתאפשרלאאם ונ ופותמספרלהלןאבטחה,עדכ ותחל י ו Windowsלהפעלתאפשר Update:

ירטואלית)LAN(רשתרשתובידודאשחומת• משופרים.ו

ןשלרשתבידוד• ןאשר),NAS(ברשתאחסו י י ןמאפשרעד ו יםשלסנכר ברשת.נתונ

ן• ו י.USBאחס מקומ

ות• יהולמשתמשיםהתנהג עמאפשריםמשתמשיםונ ו שימושולהבטיחהבקרהבמחשבהולםבלתישימושלמנ
להרשאות.שמתאימותבבקרות

וסףמידעלקבלת ופותעלנ ותהחל י Windowsל-האפשר Update,יתלתמיכהפנה .Illuminaשלהטכנ

שלישיצד-תוכנות
Illuminaותתומכתאינה ופרטבתוכנ ןההתקנה.בעתהמסופקותלאל ןאי י ,Chromeלהתק Java, Box,ו תוכנתכלא

ישיצד המערכת.עםסופקהשלאאחרתשל

ות ישיצדתוכנ ותנבדקולאשל ול על עו ו עיםלפג ו צ וRoboCopyלדוגמה,ובאבטחה.בבי ותא י ןתוכנ ו והזרמהסנכר
ולותאחרות ישללהחסרהאולהשחתהלגרוםעל וףנתונ צ י עותשהןמאחרר יךמפרי שמבצעתההזרמהבתהל
ותחבילת הבקרה.תוכנ

07HEBגרסה1000000009869מס'מסמך
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המשתמשהתנהגות
ןהמכשירשלהבקרהמחשב צוףמערכותלהפעילמתוכנ י ן.Illuminaשלר י יחסא ולהתי י למטרהמחשבכאלאל
ןואבטחה,איכותמטעמיכללית. י ןדוא"ל,לבדיקתבאינטרנט,לגלישההבקרהבמחשבלהשתמשא ו י ע יםל במסמכ

ית.שאינהאחרתפעילותלכלאו ונ ותחי י ו יל ע ופ ולותאל עהלהובילעל י עיםלפג ו צ ים.לאובדןאובבי נתונ

ןדרישות BaseSpaceעבוראחסו Sequence Hub
ודלבהתאם BaseSpaceההפעלה,לג Sequence Hubןנפחאתדורש הפעלה:לכלהבאהאחסו

נדרשקלטתפוקהקריאהאורךהזרימהתאיתצורת

ן400עדגבוהה,לתפוקהשמתאיםזרימהתא ו י מיל
אות עדבודדותקרי ן800ו ו י אותמיל קצהעםקרי
יך. משו

2 x 150 bp100–120 Gb100 ng–1 μgעם
הכנתערכות
ות י מסוגספר
TruSeq

2 x 75 bp50–60 Gb

1 x 75 bp25–30 Gb

ית,לתפוקהשמתאיםזרימהתא ונ ינ 130עדב
אות ן קרי ו י עדבודדותמיל ן260ו ו י אותמיל עםקרי

יך.קצה משו

2 x 150 bp32–39 Gb

2 x 75 bp16–19 Gb

עישלפרמטרים2טבלה ו צ NextSeqשלהמערכתבי 550Dx

07HEBגרסה1000000009869מס'מסמך
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וד המשתמשידיעל-המסופקיםמתכליםוחומריםצי
ודהמתכליםהחומרים י NextSeqבמכשירבשימושנמצאיםהבאיםוהצ 550Dx.וסף,מידעלקבלת ןנ י י מדריךבע

ן ו י ע NextSeqמכשירשלל 550Dx1000000009513מס'(מסמך(.

צוףמתכליםחומרים לרי
מטרהספקמתכלהחומר

ות י והול,מטל 70%אלכ
ופיל ופר איז

או
ול, 70%אתנ

VWR, 714-95041מק"ט
ו א וה( ערך)שו
כללימעבדהספק

י ו יק יתומטרהזרימהתאנ כלל

ות י במעבדה,לשימושמטל
נמוכהסיביםרמת

VWR, 026-21905מק"ט
ו א וה( ערך)שו

י יקו זרימהתאנ

ןלתחזוקהמתכליםחומרים ותופתרו בעי
מטרהספקמתכלהחומר

NaOCl,5%
ן י)תת(נתר ור כל

Sigma-Aldrich,מק"ט
239305

ו א וה( מעבדה)בדרגתערךשו

עותהמכשירשטיפת השטיפהבאמצ
ית 0.12%ל-מדוללהפעלה;לאחרהידנ

Tween 20Sigma-Aldrich,מק"ט
P7949

ותעםהמכשירשטיפת י ו השטיפהאפשר
ית; 0.05%ל-מדוללהידנ

ית)(שטיפההמכשירשטיפתכללימעבדהספקמעבדהלשימושימים, ידנ

אגנט ולאורי בדרגהמתאנ
אוספקטרופוטומטרית

והול ופילאלכ ופר ),99%(איז
מ"ל100שלבקבוק

יכללימעבדהספק ו יק יביםשלתקופתינ יםהרכ האופטי
יתותמיכה יבמחסנ יקו יקטיביהנ י האוב

ן ירמסנ ו ו ןעםמכשיריםעבור20063988מק"ט,Illuminaא ירמסנ ו ו ישא הנג
וח י.מהל יהאחור יקו ירנ ו ו שנכנסהא
ורךלמכשיר ו.לצ ונ ינ צ

07HEBגרסה1000000009869מס'מסמך
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מעבדהלשימושילמיםבנוגעהנחיות

יםללאבמיםאומעבדהלשימושיבמיםתמידהשתמש ונ עלשםי צו יםבי יכ עולםהמכשיר.עםההל במיתשתמשאלל
ירקהשתמשברז. י-אוהבאיםהמיםבסוג ו ערך:בשו

יםללאמים• ונ י

•Illumina PW1

)MΩ( מגאוהם18מים•

Milli-Qמים•

Super-Qמים•

יתבדרגהמים• וג ול י מולקולריתב

וד צי
מטרהמקורפריט

ןכללימעבדהספקקרחללא,15°C-עד25°C-מקפיא, יתאחסו המחסנ

ותהקצאתכללימעבדהספקקרחדלי י ספר

ןכללימעבדהספק8°Cעד2°Cמקרר, הזרימהתאאחסו

07HEBגרסה1000000009869מס'מסמך

ן ץ-לאבחו בלבד.גופיחו

16

NextSeqלמכשירהאתרהכנתמדריך 550Dx



קודמותגרסאות
יתיאורתאריךמסמך השינו

מס'מסמך
1000000009869

07גרסה

אפריל
2023

ו ותתמיכהסעיפיעודכנ י-בתוכנ ירוסאנט יורשתותו עמודכד ל
יברבדרישות TruSightתוכנתשלהסי Oncology Comprehensive
Assay.
ןומחשביםרשתותאבטחתסעיף וסףעודכ אבטחהלדףקישורונ '

התמיכה.אתרשלורשתות'
יםחומריםסעיף וקהמתכל ןלתחז ו ותופתר י ע ןב וסףעודכ ןונ מסנ
יר ו ו PNחדש,א PNאתהמחליף,20063988 20022240.
ו יםעודכנ יםהסימונ י ולטור האחורית.בכריכההרג

מס'מסמך
1000000009869

06גרסה

וסט אוג
2021

יגשלמעודכנתכתובת צ י.האיחודשלהמורשההנ ופ האיר

מס'מסמך
1000000009869

05גרסה

ובמבר נ
2020

ו ים,חיבוריםרשת,תמיכתרשת,שיקוליהסעיפיםעודכנ ימי פנ
צאים,חיבורים ו ורות מערכתי ותוסעיפיההפעלהתצ י-תוכנ אנט

ירוס יבהתאםו י ו Windowsשלהתאימותלשינ 10, Local Run
Manager-וBaseSpace Sequence Hub.

ו וספועודכנ .BSSHתחומיונ
ו וספ ןודרישותחדשיםשירותיםנ ו שלהסעיףעבורחדשותאחס

BaseSpace Sequence Hub.
וסף ענ BaseSpaceעלמיד Sequence Hubיםבחלקים במדריךשונ
.RUOמצב עםלשימושבקשר
וסף עידותהעוסקחלקנ ים''שיקוליםבטבלהבר ןסביבתי עודכ ו

ף ותהסעי הנחי עידות'.בדבר' ר
יההוסרה שללאבטחההמומלצותהעבודהשיטותמדריךאלהפנ

Illumina.

מס'מסמך
1000000009869

04גרסה

דצמבר
2019

יגשלמעודכנתכתובת צ י.האיחודשלהמורשההנ ופ האיר
ותןשלמעודכנתכתובת באוסטרליה.החסותנ

מס'מסמך
1000000009869

03גרסה

מרץ
2019

ן ובתוק צ הנדרשת.הפסרוחבמהירותשלהעי

07HEBגרסה1000000009869מס'מסמך
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יתיאורתאריךמסמך השינו

מס'מסמך
1000000009869

02גרסה

ואר ינ
2019

וסף ענ ותעלמיד י NextSeqגבוההבתפוקההזרימהתאמחסנ
550Dxורים).300(2.5גרסה מחז
ו ןכדיההתקנההוראותעודכנ י י ישהשנדרשתלצ ציאת ג י .USBל
ן ן.לשימושפסקהאל-מערכתשלהמפרטתוק ביפ

מס'מסמך
1000000009869

01גרסה

וסט אוג
2018

ו יםעודכנ ים.הסימונ י ולטור הרג

מס'מסמך
1000000009869

00גרסה

ובמבר נ
2017

ית.מהדורה ראשונ

07HEBגרסה1000000009869מס'מסמך
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ע טכניסיו
עלקבלת ו יסי יתלתמיכהפנהטכנ .Illuminaשלהטכנ

www.illumina.comאינטרנט:אתר
י:דואר techsupport@illumina.comאלקטרונ

ונות לי ים—)SDS(בטיחותגי .support.illumina.com/sds.htmlבכתובתIlluminaשלהאינטרנטבאתרזמינ

עוד ן—מוצרתי י .support.illumina.comמהאתרלהורדהזמ

07HEBגרסה1000000009869מס'מסמך
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Illumina, Inc.
5200 Illumina Way

San Diego, California 92122 U.S.A.
+1.800.809.ILMN (4566)

הצפונית)לאמריקה(מחוץ1.858.202.4566+
techsupport@illumina.com

www.illumina.com

ן באוסטרליההחסותנות
Illumina Australia Pty Ltd

Nursing Association Building
Level 3, 535 Elizabeth Street

Melbourne, VIC 3000
אוסטרליה

ן ץ-לאבחו בלבד.גופיחו
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